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vRE´SUME´
La tomographie d’impe´dance e´lectrique est une technique d’imagerie permettant de visua-
liser des changements dans les proprie´te´s e´lectriques des tissus d’une re´gion du corps. L’ob-
tention d’une image de TIE se re´alise en deux e´tapes : l’acquisition de mesures d’impe´dance
et la reconstruction de la distribution de conductivite´. Les mesures de TIE sont obtenues en
plac¸ant de 16 a` 64 e´lectrodes a` la surface de la re´gion a` imager. En TIE conventionnelle, les
mesures d’impe´dance sont faites a` une seule fre´quence, le plus souvent a` 50 kHz. Les images
sont reconstruites a` partir de deux ensembles de mesures, obtenus a` deux instants diffe´rents,
afin d’observer un changement de conductivite´ plutoˆt qu’une distribution de conductivite´
absolue. Les images repre´sentant un changement de conductivite´ dans le domaine du temps
sont appele´es images diffe´rentielles. Un avantage de cette technique d’imagerie est qu’elle
permet de minimiser l’effet des erreurs d’instrumentation puisqu’elles sont pre´sentes dans
les deux ensembles de mesures. Ne´anmoins, certains inconve´nients sont associe´s a` l’imagerie
diffe´rentielle. La stabilite´ de la re´fe´rence n’est pas assure´e pour des acquisitions de longue
dure´e, a` cause de sources d’erreur associe´es aux performances du syste`me et a` son ergono-
mie. Un autre inconve´nient de l’imagerie diffe´rentielle est qu’elle est limite´e aux applications
cliniques pour lesquelles un ensemble de mesures de re´fe´rence est disponible. Par exemple, on
ne pourrait utiliser l’imagerie diffe´rentielle pour de´tecter une tumeur puisqu’aucun ensemble
de mesures de re´fe´rence n’est disponible avant que la tumeur ne se de´veloppe.
La TIE bifre´quence (TIE-BF) consiste a` acque´rir deux ensembles de mesures simultane´-
ment a` deux fre´quences diffe´rentes. Cette me´thode repose sur le fait que les tissus biologiques
ont des proprie´te´s e´lectriques, notamment l’admittivite´ complexe, qui varient en fonction de la
fre´quence, de la structure cellulaire et de leur e´tat physiologique. En effectuant des mesures
a` deux fre´quences choisies pour maximiser les diffe´rences entre deux types de tissus, nous
pouvons mettre en e´vidence des anomalies dans leur structure cellulaire. La TIE-BF offre
ainsi un avantage inte´ressant par rapport a` la TIE simple fre´quence du fait que l’utilisation
simultane´e de deux fre´quences minimise les erreurs d’instabilite´ de la re´fe´rence. Toutefois,
les syste`mes de TIE-BF doivent pre´senter des performances uniformes sur une grande plage
de fre´quences. Sinon, il peut eˆtre difficile de discerner si le changement d’admittivite´ observe´
est attribuable a` un phe´nome`ne physiologique ou aux erreurs dues a` la non-uniformite´ des
performances du syste`me.
Le syste`me de TIE du laboratoire d’instrumentation biome´dicale de l’E´cole Polytechnique
a e´te´ conc¸u pour e´valuer la distribution re´gionale de la ventilation au chevet des patients.
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Le syste`me fonctionne en temps re´el a` une cadence maximale d’environ 24 images par se-
conde et est optimise´ pour fonctionner a` 50 kHz. Les composantes mate´rielles du syste`me
ne permettent pas d’obtenir des images bifre´quences car les performances a` des fre´quences
autres que 50 kHz sont sous-optimales et les erreurs qui en de´coulent peuvent introduire des
arte´facts dans les images. Pour reme´dier a` ce proble`me, un nouveau module d’e´lectrodes ac-
tives large bande (MEA-LB) a e´te´ de´veloppe´ dans le cadre de notre projet afin d’obtenir des
images bifre´quences ou diffe´rentielles selon l’application vise´e. Les be´ne´fices attendus de ce
de´veloppement sont un e´largissement du champ d’applications de la TIE et le remplacement
de´finitif du MEA simple fre´quence actuel, qui n’est utilisable que pour l’imagerie diffe´rentielle
a` 50 kHz.
La conception et la re´alisation du MEA-LB ont permis d’obtenir des performances uni-
formes sur une large plage de fre´quences. Les circuits de premie`re ligne ont d’abord e´te´
simule´s afin de de´terminer la bande passante maximale lie´e a` la topologie des circuits et aux
caracte´ristiques des composants. Selon ces simulations, les nouveaux circuits devraient pre´-
senter pour le gain des pre´amplificateurs et la transconductance des sources de courant une
bande passante a` 3 dB couvrant la plage de 1 kHz a` 1 MHz. L’optimisation de la source de
courant et l’ajout de circuits d’asservissement de l’e´cran des caˆbles d’e´lectrodes ont permis
d’augmenter l’impe´dance qui est pre´sente´e aux e´lectrodes a` 50 kHz de 13 kΩ a` 429 kΩ. Le
circuit imprime´ qui a e´te´ re´alise´ pour le MEA-LB a permis d’optimiser la disposition des
circuits pour minimiser les capacite´s parasites. Un connecteur d’extension a e´te´ ajoute´ au
circuit imprime´ pour que l’on puisse interconnecter jusqu’a` quatre cartes et ainsi augmenter
le nombre d’e´lectrodes de 16 a` 64 par incre´ments de 16. Enfin, des modifications ont e´te´
apporte´es aux circuits d’interface entre le MEA-LB et l’unite´ centrale du syste`me de TIE
afin d’ame´liorer l’uniformite´ des e´lectrodes actives.
Suite a` la fabrication du circuit imprime´, diffe´rents tests ont e´te´ re´alise´s dans le but
d’e´valuer les performances du MEA-LB et de valider les nouvelles fonctionnalite´s. D’abord,
une caracte´risation des e´lectrodes actives a e´te´ re´alise´e a` l’aide d’un analyseur de re´seau pour
valider les re´sultats des simulations des circuits de premie`re ligne. Ces tests ont montre´ une
ame´lioration significative de l’uniformite´ de la re´ponse en fre´quence de la transconductance
des sources de courant et du gain des pre´amplificateurs. Par exemple, la bande passante a`
l’inte´rieur de laquelle ces deux caracte´ristiques de´vient de moins de 1 % de leur valeur mesure´e
a` 50 kHz s’e´tend de 1,5 kHz a` 108 kHz. Ensuite, une analyse des performances globales du
syste`me de TIE a e´te´ re´alise´e a` l’aide d’un fantoˆme re´sistif en mesurant le rapport signal sur
bruit (RSB) et la pre´cision des mesures. Comparativement au syste`me qui utilise le MEA-SF,
le RSB moyen a augmente´ de 3 dB et la pre´cision des mesures est passe´e de 99,6 % a` 99,8 %.
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Une analyse de variance a e´te´ effectue´e pour de´terminer si les diffe´rences de performance
entre les cinq MEA-LB qui ont e´te´ construits sont significatives. Une analyse de variance a
aussi e´te´ faite pour de´terminer si les diffe´rences observe´es lorsqu’on interconnecte plusieurs
cartes sont significatives.
Des tests d’imagerie ont e´te´ re´alise´s pour valider les nouvelles fonctionnalite´s du MEA-
LB. Des images bifre´quences ont e´te´ obtenues sur un fantoˆme re´sistif pour confirmer la
possibilite´ d’imager a` deux fre´quences diffe´rentes. Des images diffe´rentielles ont e´te´ obtenues
a` partir de donne´es acquises sur un fantoˆme e´lectrolytique comportant 32 e´lectrodes. Ces
essais ont confirme´ l’ame´lioration attendue de la re´solution spatiale des images obtenues avec
32 e´lectrodes comparativement a` celles obtenues avec 16 e´lectrodes. Des acquisitions in vivo
sur des volontaires ont comple´te´ nos e´valuations expe´rimentales du MEA-LB. Les images de
ventilation pulmonaire obtenues lors de ces essais montrent une ame´lioration du contraste
entre les poumons et les autres tissus du thorax.
Suite a` ces tests, nous pouvons conclure que le MEA-LB de´montre les performances
ne´cessaires pour remplacer le MEA simple fre´quence actuel dans le syste`me de TIE de notre
laboratoire. Nous croyons que l’uniformite´ des performances du MEA-LB permettra d’e´largir
le champ d’applications de notre syste`me en y ajoutant l’option de l’imagerie bifre´quence a`
celle de l’imagerie diffe´rentielle. De plus, la flexibilite´ offerte par le MEA-LB quant au choix
du nombre e´lectrodes permettra d’e´valuer divers protocoles de mesure utilisant de 16 a` 64
e´lectrodes dispose´es sur un ou plusieurs plans. Ceci conduira e´ventuellement a` des algorithmes
de reconstruction d’images qui donnent une repre´sentation plus pre´cise de la distribution de
conductivite´ e´lectrique des tissus d’une re´gion du corps.
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ABSTRACT
Electrical impedance tomography is an imaging technique used to non-invasively moni-
tor changes in the electrical properties of living tissues inside a body region. EIT images
are obtained in two steps: impedance measurements are made with electrodes located on
the body region of interest and a reconstruction algorithm is applied to obtain the electri-
cal conductivity distribution within that region. In conventional EIT, tissue impedance is
measured at a single frequency, typically 50 kHz. Images are reconstructed from two sets
of data acquired at different times. This technique, called time-difference imaging, produces
images representing changes in tissue conductivity rather than the absolute conductivity dis-
tribution. Time-difference imaging minimizes the effects of instrumentation imperfections,
since these errors are present in both data sets used for image reconstruction. However, the
technique is sensitive to the stability of the first measurement set, which is normally used
as the reference set. Applicability of time-difference imaging is also limited to clinical situa-
tions where a reference set can be obtained. For instance, the technique cannot be used for
detecting a tumour, since a reference data set is not available before the tumour develops.
An alternate EIT technique, called frequency-difference imaging, can overcome many
limitations of time-difference imaging. The technique is based on the fact that electrical
properties of biological tissues, namely their complex admittivity, depend on measurement
frequency, cellular-level structure of the tissues and physiological state. Frequency-difference
EIT images are reconstructed from two data sets that are acquired simultaneously at two
frequencies. By selecting frequencies that maximize differences in the complex admittance of
the tissues of interest, it is possible to enhance their contrast in the images and eventually
detect anomalies. However, frequency-difference imaging requires a high level of uniformity
in the EIT system characteristics. Otherwise, it may not be possible to distinguish changes
in admittivity that are caused by the physiological process under study or by the frequency-
dependent variations in system performance.
The EIT system developed by the biomedical instrumentation laboratory at E´cole Poly-
technique de Montre´al has been designed for monitoring lung function at the bedside of
ventilated patients. The system provides time-difference images in real time at a maximum
rate of 24 frames per second. It has been optimized for operation at 50 kHz and cannot be
used for frequency-difference imaging since the disparity in channel characteristics at other
frequencies would cause artefacts. To solve this problem, we have developed during this
project a broadband active electrode module that enables our system to be used for both
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time-difference and frequency-difference imaging. The benefits expected from this develop-
ment are a wider spectrum of clinical applications for EIT and the permanent replacement
of the single-frequency active electrode module which presently confines our system to time-
difference imaging at 50 kHz.
The design and realization of a broadband active electrode module, called MEA-LB, has
allowed us to achieve the uniformity in active electrode characteristics required for frequency-
difference imaging. First, the module’s front-end circuits were simulated to determine the
maximum bandwidth that could be achieved given the selected circuits topology and com-
ponents. Simulation results suggested that a 3 dB bandwidth of 1 kHz to 1 MHz could be
achieved for the voltage gain of the front-end preamplifiers and the transconductance of the
current sources. By further optimizing the current source circuit and adding shield-drivers
for the electrode leads, we were able to increase the impedance seen by electrodes at 50 kHz
from 13 kΩ to 429 kΩ. Special attention given to the printed circuit board (PCB) design
allowed optimizing circuit layout to minimize stray capacitance between traces and ground
or power planes. An expansion connector was added to the PCB to allow superposition of up
to 4 boards to increase the number of electrodes supported to a maximum of 64 in 16 elec-
trode increments. Finally, changes were made to the interface circuits between the MEA-LB
module and the rest of the EIT system to improve active electrode uniformity.
A series of tests were performed on the assembled PCBs to measure various performance
indicators and validate new functions. First, a characterization of the front-end circuits was
done with a network analyzer. These tests showed that a significant improvement had been
achieved in the uniformity of the frequency response of the preamplifiers and the current
sources. For instance, the bandwidth for which the preamplifiers gain and current source
transconductance remains within 1 % of their measured values at 50 kHz is 1.5 kHz to 108 kHz.
In a second series of tests, the performance of the entire EIT system was assessed with a
precision resistive phantom that models a circular medium of uniform conductivity. Signal
to noise ratio (SNR) and overall accuracy were measured. Compared to the system utilizing
the single-frequency active electrode module, the MEA-LB provided a 3 dB improvement
in the average SNR and an increase in overall accuracy from 99.6 % to 99.8 %. Analysis
of variance (ANOVA) was done to determine whether or not the performance differences in
the five MEA-LB modules that were built were significant. Another ANOVA was done to
determine if the performance variations caused by interconnecting boards to increase channel
capacity were significant.
In a third test phase, several imaging experiments were done to validate the newly added
functions. Frequency-difference images were reconstructed from data acquired on the resistive
xphantom to confirm that this technique was indeed applicable. Time-difference images were
obtained from data acquired on an electrolytic tank phantom with 32 electrodes. The results
confirmed the expected improvement in spatial resolution as the number of electrodes was
increased. Finally, in vivo recordings were performed on volunteers. Lung ventilation images
obtained for the same subject with both the old and new active electrode module showed an
improvement in the contrast between lungs and surrounding tissues.
The results of these tests suggest that the MEA-LB module that we developed achieves the
level of performance required for frequency-difference imaging, both in terms of inter-channel
uniformity and uniformity over the frequency range generally used for this technique. By
adding to our EIT system the capability of performing both time-difference and frequency-
difference imaging, we believe that a broader field of clinical applications will be covered.
Also, the flexibility offered by the MEA-LB module as to the number of electrodes supported
will allow evaluating new recording configurations with 16 to 64 electrodes located in a single
plane or in multiple planes. This will eventually lead to image reconstruction algorithms that
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1CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1 Principe de la tomographie d’impe´dance e´lectrique
La tomographie d’impe´dance e´lectrique (TIE) est une technique d’imagerie permettant
de visualiser des changements dans les proprie´te´s e´lectriques des tissus d’une re´gion du corps.
L’obtention d’une image de la distribution de conductivite´ se re´alise en deux e´tapes : l’ac-
quisition de mesures et la reconstruction de la distribution de conductivite´. Les mesures de
TIE sont obtenues de fac¸on non invasive en plac¸ant typiquement de 16 a` 64 e´lectrodes a`
la surface de la re´gion a` imager. Chaque mesure ne´cessite en ge´ne´ral quatre e´lectrodes. Des
courants e´lectriques alternatifs de haute fre´quence et de faible amplitude sont successivement
applique´s par des paires d’e´lectrodes. La densite´ de courant dans la re´gion a` imager est fonc-
tion de la forme et de la distribution de conductivite´ e´lectrique du milieu. La distribution de
courant re´sultante de´termine l’amplitude des potentiels mesure´s a` la surface de la re´gion par
les autres paires d’e´lectrodes. Pour des raisons de se´curite´, l’amplitude du courant qui est ap-
plique´ est infe´rieure au courant auxiliaire maximal permis par la norme CEI60601 (McEwan
et al., 2007) et est bien en dessous du seuil de perception de l’humain.
Pour pouvoir reconstruire une image, on doit acque´rir un ensemble de mesures qui de´pend
du nombre d’e´lectrodes utilise´es. L’obtention d’un ensemble de mesures se fait typiquement
selon la se´quence d’acquisition repre´sente´e a` la figure 1.1 pour le cas de seize e´lectrodes.
Pour la premie`re mesure, les e´lectrodes de stimulation correspondent aux positions 1 et 2,
tandis que les e´lectrodes de mesure sont aux positions 3 et 4. Pour les mesures 2 a` 16, les
quatre e´lectrodes gardent le meˆme espacement relatif et les mesures successives sont acquises
en incre´mentant le nume´ro des e´lectrodes jusqu’a` ce qu’une rotation comple`te soit effectue´e.
Pour la mesure 17, les e´lectrodes de stimulation correspondent a` nouveau aux positions 1
et 2. Le nume´ro des e´lectrodes de mesure est cependant incre´mente´ aux positions 5 et 6
avant de faire une nouvelle rotation de seize mesures. Cette se´quence se poursuit jusqu’a`
la 208e mesure, pour laquelle les deux e´lectrodes de mesure sont redevenues adjacentes aux
e´lectrodes de stimulation. Pour un syste`me a` N e´lectrodes, un ensemble de mesures contient
N (N -3) mesures. De ce nombre, seulement la moitie´ des mesures sont inde´pendantes en
raison du principe de re´ciprocite´ courant-tension. Par exemple, les couples de mesures (1, 195)
2Figure 1.1 Se´quence d’acquisition d’un ensemble de mesures.
et (16, 194) utilisent les meˆmes quatre e´lectrodes et devraient ide´alement donner la meˆme
mesure. En tenant compte de ce principe, le nombre de mesures inde´pendantes diminue donc
a` N (N -3)/2 pour un syste`me a` N e´lectrodes (Geselowitz, 1971).
Une fois les mesures acquises, la re´solution d’un proble`me inverse permet d’obtenir une
image. Ce proble`me inverse est non line´aire et mal conditionne´, ce qui signifie que sa solution
peut ne pas eˆtre unique et eˆtre nume´riquement instable. Les algorithmes de reconstruction
utilisent ge´ne´ralement la re´gularisation pour contourner ce proble`me. La re´gularisation se
base sur des hypothe`ses qui introduisent une information a priori sur la distribution de
conductivite´. Par exemple, on peut supposer que la conductivite´ entre les pixels voisins varie
peu, ce qui e´quivaut a` favoriser les images qui sont lisses. La qualite´ des images est donc
sensible a` la fois a` l’instrumentation du syste`me de TIE et a` l’algorithme de reconstruction.
La re´gularisation utilise´e, la pre´cision des mesures et le nombre d’e´lectrodes influencent la
re´solution spatiale de l’image qui, pour un syste`me a` seize e´lectrodes, correspond a` environ
10 % du diame`tre de la re´gion image´e (Costa et al., 2009).
Ide´alement, le but de la TIE serait de reconstruire des images de la distribution de conduc-
tivite´ avec un seul ensemble de mesures. De telles images sont appele´es images absolues. Ce-
pendant, ces images sont tre`s difficiles a` obtenir en pratique, car il faudrait connaˆıtre avec
3une tre`s grande pre´cision la forme du thorax, la forme des e´lectrodes et leur position. De
plus, la moindre erreur de mesure affecterait grandement la qualite´ de ce type d’images.
C’est pourquoi, il est beaucoup plus inte´ressant de reconstruire des images en utilisant deux
ensembles de mesures, obtenus a` deux instants diffe´rents, afin d’observer un changement de
conductivite´ plutoˆt qu’une distribution de conductivite´ absolue. Les images repre´sentant un
changement de conductivite´ dans le temps sont appele´es images diffe´rentielles (Adler et al.,
1996). On a alors besoin d’un ensemble de mesures de re´fe´rence qui doit eˆtre soustrait des
autres ensembles de mesures. Un avantage de cette me´thode est qu’elle permet de minimi-
ser l’effet des erreurs syste´matiques de l’appareil et des erreurs lie´es aux hypothe`ses car les
meˆmes erreurs sont pre´sentes dans les deux ensembles de mesures.
L’imagerie diffe´rentielle confe`re a` la TIE des caracte´ristiques inte´ressantes pour les ap-
plications cliniques relie´es a` des phe´nome`nes physiologiques entraˆınant un changement de
conductivite´ dans le temps. Une application clinique prometteuse de la TIE est l’imagerie de
la fonction pulmonaire. La variation cyclique de l’air dans les poumons est un phe´nome`ne
assez lent (12 a` 15 cycles par minute chez un sujet normal) qui engendre des changements
de conductivite´ importants (environ 10 %). C’est pourquoi la capacite´ de la TIE d’imager
la ventilation pulmonaire au chevet du patient est prometteuse par rapport aux techniques
d’imagerie conventionnelle comme la radiographie. Les applications cliniques pulmonaires
explore´es au cours des dernie`res anne´es incluent la de´tection de pneumothorax, l’e´valuation
du recrutement alve´olaire et la de´tection de la perfusion pulmonaire (Costa et al., 2009).
D’autres applications prometteuses et plus re´centes se situent en neurologie, comme le mo-
nitorage d’he´morragies ce´re´brales et la de´tection de foyers e´pileptiques. E´tant donne´ que la
boˆıte craˆnienne s’oppose au passage du courant, ces applications ne´cessitent cependant des
syste`mes beaucoup plus performants car les changements de conductivite´ sont infe´rieurs a`
1 % (McEwan et al., 2006).
Ne´anmoins, certains inconve´nients sont associe´s a` l’imagerie diffe´rentielle. Pour des ac-
quisitions de longue dure´e, la stabilite´ de la re´fe´rence n’est pas assure´e a` cause de sources
d’erreur associe´es aux performances du syste`me et a` son ergonomie. Les performances d’un
syste`me de TIE sont sensibles aux phe´nome`nes de de´rive, c’est-a`-dire que les performances
varient dans le temps et de fac¸on continue en fonction de la tempe´rature et d’autres phe´no-
me`nes externes (McEwan et al., 2007). D’autres sources d’erreur proviennent de l’ergonomie
du syste`me, c’est-a`-dire de son adaptation a` l’environnement clinique et au patient. L’uti-
lisation d’e´lectrodes sur une longue pe´riode de temps rend le syste`me de TIE sensible aux
mouvements du patient, a` la variation de l’impe´dance de contact des e´lectrodes et aux ma-
nipulations du patient par le personnel. Un ensemble de mesures de re´fe´rence erronne´ peut
4mener a` des arte´facts importants dans les images reconstruites. Un autre inconve´nient majeur
de l’imagerie diffe´rentielle est qu’elle limite les applications cliniques de la TIE aux situations
ou` un ensemble de mesures de re´fe´rence est disponible. Par exemple, pour de´tecter un can-
cer, aucun ensemble de mesures de re´fe´rence n’est disponible avant l’apparition de la tumeur.
Afin de contourner ces deux limitations, la TIE multifre´quence (TIE-MF) a e´te´ propose´e (Riu
et al., 1992) et fait l’objet de la prochaine section.
1.2 Imagerie multifre´quence
Le principe de la TIE-MF repose sur le fait que chaque tissu a une admittivite´ complexe
(γ) qui varie en fonction de la fre´quence angulaire (ω) de la fac¸on suivante :
γ(ω) = σ(ω) + jωε0εr(ω) (1.1)
ou` σ est la conductivite´ e´lectrique, ε0, la permittivite´ e´lectrique du vide, εr, la permitti-
vite´ relative et j, l’unite´ imaginaire dont le carre´ vaut -1. La structure cellulaire des tissus
et leur e´tat physiologique affectent σ et εr. Les fluides intracellulaire et extracellulaire ont
un comportement principalement conducteur, alors que la membrane cellulaire agit comme
un die´lectrique. Dans la litte´rature, les valeurs d’admittivite´ des tissus biologiques sont re´-
pertorie´es pour une plage de fre´quences allant de 10 Hz a` 20 GHz (Grimmes et Martinsen,
2000). Sur cette plage de fre´quences, le comportement macroscopique de γ peut eˆtre mode´lise´
par trois phe´nome`nes de dispersion. Ces phe´nome`nes de dispersion sont base´s sur des me´ca-
nismes de relaxation die´lectrique qui de´pendent, entre autres, des concentrations d’ions, de
leur mobilite´ et de la viscosite´ du milieu (Rigaud et al., 1996). La dispersion α se produit a`
basse fre´quence, lorsque la membrane interstitielle, compose´e de lipides, agit comme isolant
en limitant l’entre´e du courant dans la cellule. L’admittivite´ est alors fonction principalement
des fluides extracellulaires. La dispersion β se produit entre 10 kHz et 100 MHz lorsque les
membranes cellulaires commencent a` laisser passer plus facilement le courant. L’inte´rieur de
la cellule devient alors a` son tour implique´ dans le phe´nome`ne de conduction. A` des fre´quences
supe´rieures a` 1 GHz, une troisie`me dispersion, associe´e a` la polarisation des dipoˆles des mo-
le´cules, provoque une augmentation d’admittivite´. Cependant, ce phe´nome`ne ne se produit
pas dans la plage de fre´quences habituellement utilise´e en TIE. Il existe plusieurs mode`les
pour de´crire le comportement e´lectrique des tissus biologiques en fonction de la fre´quence, le
plus utilise´ e´tant celui de Cole-Cole (Riu et al., 1995).
E´tant donne´ que chaque tissu a une signature d’admittivite´ diffe´rente en fonction de la
5fre´quence, cette information spectrale peut eˆtre utilise´e pour identifier les tissus dans les
images graˆce a` la TIE-MF (Bujnowski et Wtorek, 2007). Typiquement, des syste`mes ca-
pables d’obtenir des mesures a` huit fre´quences simultane´ment sont employe´s pour identifier
les tissus. La TIE-MF apporte donc plus d’informations quantitatives sur les proprie´te´s e´lec-
triques des tissus biologiques que ne peuvent le faire les syste`mes de TIE fonctionnant a` une
seule fre´quence. La TIE-MF est aussi insensible aux variations du syste`me et du montage
expe´rimental dans le temps, car elle ne ne´cessite pas l’usage d’une re´fe´rence temporelle. Ce-
pendant, les syste`mes de TIE-MF sont sujets a` la meˆme contrainte sur le courant total qu’on
peut appliquer au patient. Plus un syste`me utilise de fre´quences diffe´rentes simultane´ment,
plus l’amplitude du courant a` chaque fre´quence doit eˆtre faible afin que le courant total res-
pecte les normes de se´curite´. Le rapport signal sur bruit (RSB) des mesures est alors beaucoup
plus faible, car il est proportionnel a` l’amplitude du courant applique´. Pour contourner ce
proble`me, certains syste`mes de TIE-MF n’appliquent pas les courants simultane´ment, mais
plutoˆt de fac¸on se´quentielle. Cela constitue cependant une source d’erreur car le syste`me de
TIE, le montage expe´rimental et le phe´nome`ne physiologique a` imager doivent eˆtre conside´re´s
comme e´tant stationnaires pour toute la dure´e requise pour l’acquisition des donne´es a` toutes
les fre´quences.
Dans le cas particulier ou` deux ensembles de mesures sont acquis simultane´ment a` deux
fre´quences diffe´rentes, ces images sont appele´es images bifre´quences (Griffiths et Zhang, 1989).
Tout comme la TIE-MF, la TIE bifre´quence (TIE-BF) permet de minimiser les erreurs dues
a` l’instabilite´ de la re´fe´rence pendant les acquisitions de longue dure´e. De plus, la TIE-BF
permet d’appliquer des courants plus e´leve´s en amplitude comparativement a` la TIE-MF, car
le courant total est re´parti seulement entre deux fre´quences. Il est ainsi possible de maximiser
le RSB tout en respectant les normes de se´curite´.
La se´lection des deux fre´quences d’excitation doit se faire dans le but d’obtenir un
contraste maximal (Bujnowski et Wtorek, 2007). Le contraste d’admittivite´ ∆γ(ω) peut eˆtre
de´fini de la fac¸on suivante :
∆γ(ω) = γ(ω2)− γ(ω1). (1.2)
La fre´quence ω1 est ge´ne´ralement choisie comme fre´quence de re´fe´rence. Cette fre´quence
est ge´ne´ralement la plus faible des deux, soit de l’ordre de quelques kilohertz. La fre´quence
ω2 doit permettre un changement d’admittivite´ dans le milieu d’inte´reˆt en fonction du phe´-
nome`ne qu’on de´sire imager. Cependant, il a e´te´ de´montre´ que l’admittivite´ varie faiblement
en fonction de la fre´quence (Rigaud et al., 1996). Pour distinguer deux tissus, il faut donc
6que la deuxie`me fre´quence soit e´loigne´e de la premie`re de plusieurs ordres de grandeur. Or,
les performances des syste`mes de TIE ne sont ge´ne´ralement pas uniformes a` ces deux fre´-
quences. Les syste`mes de TIE-BF ne´cessitent donc des performances uniformes en fonction de
la fre´quence. Sinon, il peut eˆtre difficile de discerner si le changement d’admittivite´ observe´
est attribuable a` un phe´nome`ne physiologique ou aux erreurs dues a` la non-uniformite´ des
performances du syste`me de TIE (Riu et al., 1995).
En re´sume´, la TIE-BF offre un avantage inte´ressant par rapport a` la TIE conventionnelle
simple fre´quence, car l’utilisation de deux fre´quences minimise les erreurs d’instabilite´ de la
re´fe´rence tout en permettant d’envisager de nouvelles applications pour la TIE. De re´cents
travaux sugge`rent que la TIE-BF pourrait eˆtre utilise´e pour le diagnostic de de´sordres pul-
monaires comme l’œde`me pulmonaire (Robitaille et al., 2009). Le de´pistage de tumeurs du
sein et de la peau serait aussi possible, car la conductivite´ complexe d’une tumeur maligne
diffe`re de celles des tissus sains qui l’entourent (Bayford, 2006).
1.3 Contexte et proble´matique
Le syste`me de TIE du laboratoire d’instrumentation biome´dicale de l’E´cole Polytech-
nique de Montre´al est repre´sente´ a` figure 1.2, connecte´ sur un fantoˆme permettant de simuler
un patient. Il est constitue´ d’un module de synthe`se et de de´modulation (MSD), d’un mo-
dule d’e´lectrodes actives (MEA) et d’un ordinateur (PC). Le PC exe´cute un programme qui
permet a` l’usager de controˆler les parame`tres de fonctionnement du syste`me a` l’aide d’une
interface graphique. L’interface permet aussi d’afficher les images reconstruites en temps re´el.
Le PC communique avec le MSD, qui contient des circuits de traitement de signaux servant
a` ge´ne´rer la porteuse de re´fe´rence et a` de´moduler les signaux capte´s par les e´lectrodes. Le
MEA fait l’interface entre le patient et le MSD. Il contient les circuits analogiques qui per-
mettent d’appliquer un courant et d’e´chantillonner le champ de potentiel re´sultant a` l’aide
d’e´lectrodes. Le MSD est ge´ne´ralement place´ au chevet, tandis que le MEA est conc¸u pour
eˆtre place´ pre`s du patient afin de minimiser la longueur des caˆbles d’e´lectrodes.
Notre syste`me a e´te´ conc¸u pour e´valuer la distribution re´gionale de la ventilation au chevet
des patients. Le syste`me fonctionne en temps re´el a` une cadence maximale d’environ 24 images
par seconde et est optimise´ pour fonctionner a` 50 kHz. Cependant, il ne peut eˆtre utilise´ que
pour faire de l’imagerie diffe´rentielle. Notre groupe a commence´ a` s’inte´resser a` la TIE-BF
il y a environ cinq ans afin de re´gler les proble`mes de de´rive temporelle lors d’acquisition de
longue dure´e. Un article traitant d’un algorithme de reconstruction bifre´quence a e´te´ publie´
sur le sujet (Hartinger et al., 2007). Cependant, les composantes mate´rielles du syste`me
7Figure 1.2 Vue d’ensemble du syste`me de TIE simple fre´quence.
ne permettent pas d’obtenir des images bifre´quences, car les performances a` une fre´quence
diffe´rente de 50 kHz sont sous-optimales et pourraient introduire des arte´facts dans les images.
A` l’hiver 2009, un projet de TIE-BF a donc de´bute´ afin de de´velopper un nouveau MEA et un
nouveau MSD, correspondant a` deux projets de maˆıtrise. Pour le moment, l’instrumentation
du MEA actuel n’offre pas des performances uniformes sur une plage de fre´quences ade´quate
pour effectuer la TIE-BF.
1.4 Objectifs du projet de maˆıtrise
Le but de ce projet est de re´aliser un MEA dont les performances sont uniformes sur une
large plage de fre´quences afin d’exploiter le potentiel offert par la TIE-MF et la TIE-BF.
Les be´ne´fices attendus de ce projet sont : a) un e´largissement du champ d’applications de la
TIE et b) le remplacement du MEA actuel, conc¸u pour l’imagerie diffe´rentielle a` 50 kHz. Ces
attentes s’appuient sur le fait que la TIE-BF permet d’imager des phe´nome`nes qui varient tre`s
lentement dans le temps, comme l’apparition d’une tumeur. De plus, comme la conception du
MEA actuel date de plusieurs anne´es, des circuits inte´gre´s plus performants sont maintenant
disponibles, ce qui devrait permettre d’ame´liorer les performances.
8La re´alisation du projet s’effectuera en deux e´tapes, comme suit :
1. Conception et re´alisation d’un MEA dont les performances sont uniformes sur une large
plage de fre´quences.
2. Validation du MEA par des tests de performance, des tests sur des fantoˆmes et des
tests in vivo.
1.5 Structure du me´moire
Ce me´moire est divise´ en cinq chapitres. Le pre´sent chapitre constitue l’introduction. Le
chapitre 2 contient une revue de litte´rature des plus re´cents syste`mes de TIE-MF de´veloppe´s
par d’autres groupes de recherche, ce qui devrait nous permettre de mieux cerner les spe´-
cifications du nouveau syste`me. La conception et la re´alisation du MEA, correspondant au
premier objectif du projet, sont de´crites au chapitre 3. Les circuits du MEA sont analyse´s et
simule´s afin de valider leur comportement et de de´terminer l’influence des composants e´lec-
troniques sur les performances du syste`me. Par la suite, les travaux effectue´s pour concevoir
et fabriquer le circuit imprime´ sont de´crits.
Le chapitre 4 de´crit la validation expe´rimentale du MEA, ce qui correspond au deuxie`me
objectif du projet. Les performances des e´lectrodes actives du MEA sont mesure´es avec un
analyseur de re´seau et compare´es aux simulations. Les performances globales du syste`me
sont ensuite e´value´es a` l’aide d’un fantoˆme re´sistif. Les nouvelles fonctionalite´s du MEA sont
valide´es par des tests d’imagerie in vitro et in vivo. Notamment, des images in vitro sont
obtenues a` diverses fre´quences et avec diffe´rentes configurations d’e´lectrodes. Le me´moire se
termine par un chapitre de conclusion.
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REVUE DE LITTE´RATURE
Afin d’observer des changements de conductivite´ dans une re´gion du corps par TIE-MF
et TIE-BF, les fre´quences des courants d’excitation sont souvent se´pare´es de plusieurs ordres
de grandeur. Les syste`mes de TIE doivent donc avoir des performances uniformes sur une
large plage de fre´quences. Une e´tude re´cente sugge`re la ne´cessite´ d’une pre´cision de 0,1 % sur
la plage de fre´quences utilise´e (McEwan et al., 2007). Cette sensibilite´ a` la non-uniformite´
des performances explique en partie pourquoi les re´sultats de certaines e´tudes cliniques avec
des syste`mes de TIE-MF se sont re´ve´le´s plutoˆt de´cevants (Romsauerova et al., 2007).
Cette revue de litte´rature traite des sources d’erreur qui influencent l’uniformite´ des per-
formances des syste`mes de TIE et des solutions qui ont e´te´ propose´es par diffe´rents groupes
travaillant dans ce domaine. La premie`re section de´crit les principales sources d’erreur qui
affectent l’acquisition des mesures. Ces sources d’erreur sont explique´es et certaines solutions
pour minimiser leurs effets sont de´crites. La deuxie`me section du chapitre classe divers sys-
te`mes de TIE-MF de´crits dans la litte´rature selon leurs caracte´ristiques techniques. Il est
notamment question des approches utilise´es par les concepteurs de ces syste`mes et des so-
lutions retenues en fonction du phe´nome`ne physiologique a` observer. La dernie`re section du
chapitre pre´cise les caracte´ristiques que nous avons recherche´es lors de la conception du MEA
large bande.
2.1 Sources d’erreur
Les sources d’erreur qui influencent l’enregistrement de mesures de TIE ont largement
e´te´ de´crites dans la litte´rature (Boone et Holder, 1996; McEwan et al., 2007). Les principales
sources d’erreur sont relie´es aux notions de tension mode commun, d’impe´dances de contact
et de capacite´s parasites. Pour bien comprendre la cause de ces sources d’erreur, nous allons
d’abord de´crire l’architecture ge´ne´rale d’un syste`me de TIE-MF. Ensuite, les proble´matiques
des circuits de stimulation et de mesure seront aborde´es se´pare´ment.
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Figure 2.1 Architecture ge´ne´rale d’un syste`me de TIE-MF.
2.1.1 Architecture des syste`mes
La figure 2.1 pre´sente l’architecture ge´ne´rale d’un syste`me de TIE-MF re´duit a` trois
composants : l’unite´ frontale, l’unite´ centrale et le PC. L’unite´ frontale contient les circuits
de stimulation et les circuits de mesure. Elle est relie´e au patient et communique avec l’unite´
centrale. L’unite´ centrale est compose´e du module de controˆle, du module de synthe`se et
du module de de´modulation. Le module de synthe`se ge´ne`re la porteuse de re´fe´rence dont le
spectre peut comporter une ou plusieurs fre´quences. Le roˆle du module de de´modulation est
d’extraire les mesures d’impe´dance code´es a` chaque fre´quence pre´sente dans la porteuse. Le
module de controˆle est responsable du transfert des donne´es entre l’unite´ centrale et le PC par
l’interme´diaire de l’interface de communication. Les donne´es de controˆle sont habituellement
transmises de fac¸on bidirectionnelle entre le syste`me et le PC afin d’effectuer correctement
la se´quence de mesures et la transmission des donne´es acquises.
Trois types d’architectures sont utilise´es pour re´aliser des syste`mes de TIE : paralle`le,
se´rielle et semi-paralle`le. Cependant, la plupart des revues de litte´rature ne font pas la dis-
tinction entre l’architecture de l’unite´ frontale et celle de l’unite´ centrale. L’architecture de
l’unite´ frontale a une grande influence sur la flexibilite´ du syste`me et sur ses performances.
Une unite´ frontale d’architecture paralle`le comprend un circuit de stimulation et un circuit de
mesure par e´lectrode. Une unite´ frontale d’architecture se´rielle a un seul circuit de stimula-
tion et un seul circuit de mesure. Des multiplexeurs analogiques sont alors utilise´s pour relier
se´quentiellement ces circuits aux e´lectrodes. Une unite´ frontale d’architecture semi-paralle`le
contient autant de circuits de stimulation qu’il y a d’e´lectrodes, mais un seul circuit de mesure
ou vice versa. Pour l’architecture de l’unite´ centrale, le principe est le meˆme. L’architecture
de l’unite´ centrale peut eˆtre paralle`le, c’est-a`-dire qu’elle contient un ge´ne´rateur de porteuse
et un de´modulateur par e´lectrode. Une unite´ centrale d’architecture se´rielle contient un seul
ge´ne´rateur de porteuse et un seul de´modulateur. Des multiplexeurs analogiques sont alors
utilise´s pour relier ces deux chaˆınes de traitement de signaux aux e´lectrodes de´sire´es. Finale-
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ment, l’unite´ centrale d’architecture semi-paralle`le contient autant de de´modulateurs qu’il y
a d’e´lectrodes, mais un seul ge´ne´rateur de porteuse ou vice versa.
De fac¸on globale, pour qu’un syste`me soit conside´re´ paralle`le, les architectures des unite´s
frontale et centrale doivent eˆtre paralle`les. Pour qu’un syste`me soit conside´re´ se´riel, il faut
que les architectures des unite´s frontale et centrale soient se´rielles. Dans tous les autres
cas, certains auteurs conside`rent les syste`mes comme e´tant semi-paralle`les. Il est cependant
pre´fe´rable de spe´cifier se´pare´ment les architectures des unite´s frontale et centrale afin de
pre´venir toute ambigu¨ıte´.
En ge´ne´ral, les syste`mes qui ont des architectures frontale et centrale se´rielles sont plus
pratiques et plus flexibles au niveau de la se´quence d’acquisition des mesures. Toutefois, les
portes analogiques dont sont compose´s les multiplexeurs pre´sentent des capacite´s parasites a`
la masse (Cin, Cout), des capacite´s de couplage entre l’entre´e et la sortie (Coff) et des re´sistances
se´rielles (Ron) qui limitent la pre´cision des mesures. La figure 2.2 illustre le circuit e´quivalent
d’une porte analogique en incluant les composants parasites relie´s aux e´tats ouvert et ferme´.
Lorsque la porte est ferme´e, les capacite´s Cin et Cout limitent les fre´quences d’ope´ration en
formant un filtre passe-bas avec la re´sistance Ron. Lorsque la porte est ouverte, la capacite´ Coff
laisse passer les composantes hautes fre´quences du signal. De plus, lorsque plusieurs portes
analogiques sont inte´gre´es sur la meˆme puce, il y a de l’interfe´rence mutuelle (en anglais,
crosstalk) entre celles-ci. Lorsqu’un syste`me a des unite´s frontale et centrale d’architecture
paralle`le, les sources d’erreur provenant des imperfections des multiplexeurs sont absentes.
Comme il n’y a aucune commutation, ces syste`mes sont en ge´ne´ral beaucoup plus rapides,
mais les performances varient davantage entre les e´lectrodes actives, ce qui ne´cessite une
proce´dure de calibration. Le tableau 2.1 montre les valeurs typiques des re´sistances et des
condensateurs du mode`le de la porte analogique. La re´sistance Rcharge de´pend du circuit relie´
a` la porte analogique.







1. Cette valeur est calcule´e a` partir de l’atte´nuation pre´sente´e par une porte analogique a` l’e´tat ouvert.
L’atte´nuation typique est de 80 dB a` 1 MHz pour une charge constitue´e d’une re´sistance de 50 Ω et d’une




Figure 2.2 Mode`les simplifie´s d’une porte analogique pour les e´tats ferme´ et ouvert.
2.1.2 Proble´matique de la stimulation
Cette section traite des sources d’erreur qui affectent les circuits de stimulation de l’unite´
frontale. Il existe deux types de circuit pour la stimulation des tissus : une source de courant
(figure 2.3(a)) et une source de tension (figure 2.3(b)). Pour chaque figure, la charge (ZL)
constitue l’impe´dance des tissus du patient. L’impe´dance de contact (Zc) repre´sente l’interface
entre l’e´lectrode et la peau du patient. Ces impe´dances de contact peuvent eˆtre tre`s e´leve´es
et variables en fonction des mouvements du patient, des interventions du personnel soignant,
de la transpiration, du se´chage du gel et de la re´ge´ne´ration de la peau sous l’e´lectrode. Les
impe´dances de contact sont ge´ne´ralement de l’ordre de quelques kilohms aux basses fre´quences
et diminuent aux fre´quences plus e´leve´es. A` la figure 2.3(a), une source de courant re´elle est
repre´sente´e par une source de courant ide´ale avec une impe´dance de sortie finie Zo. Dans le
cas ide´al, le courant applique´ a` la charge (IL) est e´gal au courant Iin. En pratique, l’impe´dance
de sortie finie Zo et la combinaison se´rie de l’impe´dance de contact Zc et l’impe´dance de la
charge ZL re´duisent le courant applique´ a` :
IL =
Zo
Zo + ZL + Zc
Iin. (2.1)
13
(a) Source de courant
(b) Source de tension
Figure 2.3 Circuit e´quivalent pour la stimulation incluant les sources d’erreur.
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La qualite´ d’une source de courant pour la TIE est souvent e´value´e en fonction de sa
robustesse face aux variations des impe´dances de charge et de contact. D’apre`s l’e´quation 2.1,
l’impe´dance de sortie de la source de courant doit eˆtre beaucoup plus grande que l’impe´dance
de contact ou, a` tout le moins, que ses variations. En TIE, comme le courant est applique´ par
deux e´lectrodes, c’est-a`-dire en formant une source et un puits de courant, une impe´dance
de sortie e´leve´e minimise le de´balancement entre les courants entrant et sortant du patient.
Cependant, l’impe´dance de sortie est difficile a` maximiser en pratique a` cause de la pre´sence de
capacite´s parasites dont les effets deviennent significatifs a` haute fre´quence car leur impe´dance
diminue et permet au courant de circuler vers la masse par des chemins de faible impe´dance.
C’est pourquoi la re´alisation pratique d’une source de courant est tre`s difficile pour des
fre´quences supe´rieures a` 1 MHz.
La deuxie`me fac¸on de stimuler un tissu, montre´e a` la figure 2.3(b), consiste a` appliquer
des tensions. Une source de tension re´elle est repre´sente´e par une source de tension ide´ale
(Vin) en se´rie avec une impe´dance de sortie (Zo). L’utilisation de ce circuit de stimulation
en TIE ne´cessite habituellement des circuits pour mesurer l’amplitude du courant re´ellement
applique´. La mesure du courant se fait typiquement a` l’aide d’une re´sistance se´rie, qui n’est
pas repre´sente´e sur la figure. La tension aux bornes de la charge (VL) est atte´nue´e par le
diviseur de tension forme´ de Zo et ZL :
VL =
ZL
Zo + ZL + Zc
Vin. (2.2)
L’impe´dance de sortie Zo est ge´ne´ralement ne´gligeable face a` l’impe´dance de contact Zc.
Comme on peut le constater dans l’e´quation 2.2, l’impe´dance de la charge ZL doit eˆtre tre`s
e´leve´e pour minimiser les effets des variations d’impe´dance de contact. Or, en pratique, nous
n’avons pas de controˆle sur ce facteur, car il s’agit de l’impe´dance des tissus. Une source de
tension est donc beaucoup plus sensible aux variations d’impe´dance de contact qu’une source
de courant. L’option d’appliquer des tensions au lieu des courants est seulement avantageuse
pour re´aliser des syste`mes de TIE fonctionnant a` tre`s haute fre´quence (Saulnier et al., 2006).
En effet, pour une source de tension, l’impe´dance de sortie doit eˆtre la plus faible possible,
ce qui ne´cessite de l’e´lectronique moins complexe.
2.1.3 Proble´matique de la mesure
Cette section porte sur les sources d’erreur qui influencent les circuits de mesure de l’unite´
frontale. La figure 2.4 repre´sente un circuit de mesure de TIE re´duit a` sa plus simple ex-
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Figure 2.4 Circuit e´quivalent pour la mesure incluant les sources d’erreur.
pression. Le pre´amplificateur est repre´sente´ par un amplificateur diffe´rentiel ide´al avec des
impe´dances d’entre´e finies (Zi1, Zi2). Dans le cas ide´al, la tension de sortie Vo de l’ampli
diffe´rentiel est donne´e par :
Vo = Ad(v+ − v-) (2.3)
ou` Ad est le gain diffe´rentiel. En pratique, la tension de sortie de´pend aussi de la valeur
moyenne des tensions sur les deux entre´es, soit la tension mode commun :
Vo = Ad(v+ − v-) + ACMvCM avec vCM = v+ + v-
2
(2.4)
ou` ACM est le gain en mode commun. Un indicateur fiable de la capacite´ d’un amplificateur
a` extraire un signal diffe´rentiel tre`s petit, superpose´ a` un grand signal commun est le taux





Dans le cas ide´al, les amplificateurs auraient un TRMC infini, mais en pratique ce dernier
est fonction de la fre´quence. Comme le mode commun qui nous pre´occupe est a` la fre´quence
d’ope´ration du syste`me, certains groupes ont tente´ de le re´duire a` l’aide de circuits d’asser-
vissement. Il a e´te´ de´montre´ que ces circuits fonctionnent assez bien jusqu’a` environ 10 kHz.
A` des fre´quences supe´rieures, le de´phasage du circuit d’asservissement est trop grand et va-
riable pour assurer sa stabilite´ (Rosell et Riu, 1992). Un circuit re´alise´ en technologie CMOS
pour des fre´quences discre`tes allant jusqu’a` 250 kHz a aussi e´te´ propose´ (Rahal et al., 2009).
Cependant, ce circuit a seulement e´te´ teste´ en simulation et l’amplitude maximale du mode
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commun pouvant eˆtre asservi est limite´e.
Le circuit de mesure est e´galement sensible au de´balancement des impe´dances de contact
Zc1 et Zc2. La tension mesure´e est atte´nue´e aux deux entre´es de l’amplificateur diffe´rentiel
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Dans le cas ide´al ou` k1 = k2 = k, on obtient :
Vo = kAdvd + kACMvCM. (2.9)
Si k1 6= k2, le terme Ad (k1 − k2) vCM peut engendrer une erreur de mesure appre´ciable
e´tant donne´ que vCM est ge´ne´ralement beaucoup plus grand que vd et que Ad est beaucoup
plus grand que ACM. On remarque que si les impe´dances de contact (Zc1 et Zc2) et les
impe´dances d’entre´e (Zi1 et Zi2) e´taient e´gales, le signal mode commun a` la sortie serait
minimal. Les impe´dances de contact e´tant habituellement tre`s diffe´rentes entre les e´lectrodes,
une diffe´rence de potentiel supple´mentaire est donc pre´sente a` la sortie de l’amplificateur si
les impe´dances d’entre´e ne sont pas assez e´leve´es par rapport aux impe´dances de contact.
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La pre´sence de ces impe´dances de contact permet de mieux comprendre pourquoi les me-
sures en TIE se font a` l’aide de quatre e´lectrodes : deux pour appliquer le courant et deux
autres pour mesurer la diffe´rence de potentiel. Si la diffe´rence de potentiel e´tait mesure´e a`
l’aide de la meˆme paire d’e´lectrodes qui applique le courant, le courant applique´ ge´ne`rerait
une diffe´rence de potentiel supple´mentaire aux bornes des impe´dances de contact Zc1 et Zc2.
Ces tensions, qui peuvent eˆtre diffe´rentes, viendraient s’additionner a` celle de la mesure et
fausseraient le re´sultat. D’apre`s l’e´quation 2.6, il y a deux fac¸ons de re´duire cette source
d’erreur : minimiser Zc ou maximiser Zi. Bien qu’il soit possible de minimiser Zc par une
pre´paration de la peau (e.g. abrasion, application d’un gel conducteur, etc.) avant d’appliquer
les e´lectrodes, il est beaucoup plus facile de maximiser Zi. Ceci permet de conside´rer les va-
riations d’impe´dance de contact comme ne´gligeables. Or, l’impe´dance d’entre´e est e´galement
de´grade´e par les capacite´s parasites, ce qui augmente les erreurs dues au de´balancement des
impe´dances de contact et diminue le TRMC. Pour minimiser ces capacite´s parasites, plusieurs
pre´cautions doivent eˆtre prises au niveau de la conception du syste`me.
Les capacite´s parasites sont pre´sentes principalement a` deux endroits : dans les caˆbles
d’e´lectrodes et dans le circuit imprime´. Un circuit imprime´ est un ensemble constitue´ d’un
support isolant et de conducteurs me´talliques plats destine´s a` assurer des liaisons e´lectriques
entre des composants e´lectroniques qui sont dispose´s a` la surface du support. Des capacite´s






ou` ε0 est la permittivite´ du vide, εr est la permittivite´ relative du mate´riau du circuit
imprime´, A est l’aire effective de la trace et d est la distance entre les couches. D’apre`s
l’e´quation 2.10, il suffit de minimiser l’aire des traces et d’augmenter la distance entre les
traces et les couches adjacentes pour minimiser les capacite´s parasites.
Une capacite´ parasite distribue´e est aussi pre´sente dans les caˆbles d’e´lectrode coaxiaux,
entre l’e´cran et le conducteur central. Cette capacite´ diminue aussi l’impe´dance d’entre´e de
l’amplificateur en plus de rendre les mesures plus sensibles aux interfe´rences mutuelles entre
les caˆbles. Par exemple, pour un syste`me de TIE-BF fonctionnant a` 10,24 et 81,92 kHz, une
variation des capacite´s des caˆbles peut entraˆıner une erreur de l’ordre de 3 % dans les me-
sures (Schlappa et al., 2000). Cette erreur est proportionnelle a` l’e´cart entre les fre´quences
d’excitation. Une technique pour limiter l’interfe´rence mutuelle entre les caˆbles est de connec-
ter l’e´cran a` la masse. Cependant, l’impe´dance d’entre´e du circuit est alors de´grade´e car la
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Figure 2.5 Circuit de base pour l’asservissement de l’e´cran d’un caˆble coaxial.
capacite´ parasite du caˆble diminue celle-ci a` environ 30 kΩ a` 100 kHz. Une technique cou-
ramment utilise´e pour reme´dier a` ce proble`me consiste a` asservir le potentiel de l’e´cran a`
celui du conducteur central du caˆble coaxial au moyen d’un suiveur de tension (figure 2.5).
Ce type de circuit peut cependant devenir instable a` cause de la grande charge capacitive a`
laquelle le suiveur est soumis et ainsi engendrer du bruit dans les mesures.
En re´sume´, un syste`me dont les capacite´s parasites sont faibles permet de maintenir une
impe´dance d’entre´e e´leve´e afin d’eˆtre robuste au de´balancement des canaux cause´es par ces
meˆmes capacite´s parasites ou par les variations des impe´dances de contact. La conception du
circuit imprime´ est donc tout aussi importante que la conception des circuits de traitement
de signaux pour un syste`me de TIE.
2.2 Revue des syste`mes de TIE-MF
Plusieurs syste`mes de TIE-MF ont e´te´ de´veloppe´s au cours des dernie`res anne´es afin d’ima-
ger des processus physiologiques qui e´voluent lentement dans le temps. Les trois applications
principales vise´es sont la de´tection du cancer du sein, la de´tection de l’accident vasculaire
ce´re´bral (AVC) et la de´tection de l’œde`me pulmonaire (Holder, 2005). Bien qu’aucun ne soit
encore utilise´ de fac¸on routinie`re en milieu clinique, les huit syste`mes de TIE-MF de la liste
ci-dessous sont repre´sentatifs des efforts particuliers faits par les concepteurs pour minimiser
les sources d’erreur de´crites pre´ce´demment :
1. Syste`me Mk3.5 de l’universite´ de Sheffield (Wilson et al., 2001)
2. Syste`me UCL Mk2.5 de l’universite´ de Sheffield (McEwan et al., 2006)
3. Syste`me Oxbact5 de l’universite´ de Londres (UCL) (Bayford, 2006)
19
4. Syste`me KHU Mark 1 de l’universite´ de Kyong Hee (Oh et al., 2007)
5. Syste`me ACT4 du Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) (Saulnier et al., 2007)
6. Syste`me TIE5-sys de l’universite´ de Barcelone (Anton et al., 2007)
7. Syste`me du Dartmouth College a` Hanover (Halter et al., 2008)
8. Syste`me TIE5-MF de l’E´cole Polytechnique de Montre´al (Robitaille et al., 2009)
Notons que la liste classe les syste`mes en ordre chronologique. Chaque syste`me a e´te´
analyse´ en fonction de neuf caracte´ristiques pour en faciliter les comparaisons. Les neuf ca-
racte´ristiques ont e´te´ regroupe´es en trois cate´gories : les caracte´ristiques globales du syste`me,
les spe´cifications de l’unite´ frontale et les spe´cifications fre´quentielles. Nous allons approfondir
chaque caracte´ristique afin de de´crire son influence sur les mesures d’admittivite´ des tissus.
2.2.1 Caracte´ristiques globales du syste`me
Le tableau 2.2 regroupe trois caracte´ristiques globales d’un syste`me de TIE-MF. La pre-
mie`re caracte´ristique est l’architecture de l’unite´ centrale et de l’unite´ frontale, tel que discute´
a` la section 2.1.1. On remarque que six syste`mes sur huit utilisent une architecture paral-
le`le pour l’unite´ frontale. Le syste`me UCL Mk2.5 a une unite´ frontale se´rielle et le KHU
Mark 1 une unite´ frontale semi-paralle`le. Dans ce dernier, le meˆme circuit de stimulation
est utilise´ pour toutes les e´lectrodes. Pour le circuit de mesure, chaque e´lectrode est connec-
te´e de fac¸on permanente a` une entre´e de deux amplificateurs d’instrumentation (AI) suivis
chacun d’un de´modulateur. Cette configuration limite le protocole d’acquisition de mesures,
car les e´lectrodes sont relie´es aux amplificateurs en paires adjacentes de fac¸on permanente.
Le TRMC d’une telle configuration est cependant tre`s e´leve´. Des unite´s centrales se´rielles
sont utilise´es seulement pour les deux syste`mes les plus anciens. Les modules de synthe`se et
de de´modulation des porteuses sont principalement re´alise´s au moyen de processeurs opti-
mise´s pour le traitement nume´rique de signaux (Digital signal processor (DSP), en anglais)
ou un re´seau de portes logiques programmables (Field programmable gate array (FPGA), en
anglais). Comme les DSP et les FPGA offrent une grande flexibilite´, c’est-a`-dire qu’il est pos-
sible de programmer le nombre de canaux de synthe`se et de de´modulation voulu en fonction
de l’espace me´moire disponible, il est relativement facile de de´velopper des unite´s centrales
d’architecture semi-paralle`le ou paralle`le.
La deuxie`me caracte´ristique analyse´e est le type de patrons de courant utilise´s. La re´solu-
tion spatiale limite´e des syste`mes de TIE a mene´ au de´veloppement de plusieurs patrons de
courant pour tenter d’ame´liorer cette proprie´te´. En the´orie, il existe une infinite´ de patrons de
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Tableau 2.2 Caracte´ristiques de huit syste`mes de TIE-MF.
Syste`me
Unite´ Unite´ Patrons de Calibration
frontale centrale courant requise
Sheffield Mk3.5 Paralle`le Se´rielle Bipolaires Non
UCL Mk2.5 Se´rielle Se´rielle Bipolaires Oui
Oxbact5 Paralle`le Paralle`le Bipolaires Oui
KHU Mark 1 Semi-paralle`le Semi-paralle`le Bipolaires Oui
ACT4 Paralle`le Paralle`le Bipolaires Oui
TIE5-sys Paralle`le Semi-paralle`le Bipolaires Non
Dartmouth Paralle`le Paralle`le Optimaux Oui
TIE5-MF Paralle`le Semi-paralle`le Bipolaires Non
courant, la seule contrainte e´tant que la somme des courants entrant et sortant du corps doit
eˆtre nulle. Les patrons de´crits dans la litte´rature peuvent eˆtre ge´ne´re´s de deux fac¸ons : par
des me´thodes bipolaires ou par des me´thodes optimales. Les me´thodes bipolaires n’utilisent
que deux e´lectrodes a` la fois pour appliquer un courant. Par exemple, les e´lectrodes peuvent
eˆtre adjacentes ou diame´tralement oppose´es. La me´thode par paires adjacentes fournit des
mesures de potentiel qui sont tre`s sensibles a` la distribution de conductivite´ en pe´riphe´rie. Il
s’agit de la me´thode la plus simple et la plus facile a` re´aliser. La me´thode par paires oppose´es
est plus sensible a` la distribution centrale de conductivite´. Elle serait supe´rieure en termes
de re´solution et de rapport signal sur bruit pour les applications concernant l’e´tude de l’ac-
tivite´ ce´re´brale (Xu et al., 2008). Les me´thodes dites optimales utilisent toutes les e´lectrodes
simultane´ment pour appliquer le patron de courant. Ces me´thodes calculent des patrons de
courant qui visent a` maximiser le contraste entre deux distributions d’admittivite´ (Isaacson,
1986). Leur sensibilite´ aux variations d’admittivite´ serait ainsi plus grande que celles des me´-
thodes bipolaires. Cependant, l’e´lectronique requise pour re´aliser ces patrons de courant et
les calculs plus complexes qu’elles requie`rent expliquent pourquoi elles sont peu utilise´es en
pratique. D’apre`s le tableau 2.2, seul le syste`me de Dartmouth utilise des patrons de courant
optimaux pour la de´tection du cancer du sein.
La troisie`me caracte´ristique concerne la ne´cessite´ d’effectuer une calibration du syste`me
pre´alablement a` l’acquisition de donne´es. Certains syste`mes utilisent une e´tape de calibration
pour re´duire les erreurs syste´matiques, c’est-a`-dire les erreurs engendre´es par des variations
pre´visibles de certaines caracte´ristiques des circuits. Ces erreurs peuvent de´pendre de la sta-
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bilite´ des sources de courant, des pre´amplificateurs ainsi que de la re´solution finie du conver-
tisseur analogique-nume´rique (CAN) et du convertisseur nume´rique-analogique (CNA). Elles
peuvent de´pendre de la fre´quence ainsi que des impe´dances de contact et de charge. Afin de
re´duire ces erreurs, une calibration peut eˆtre faite en utilisant comme e´talon des fantoˆmes
avec des proprie´te´s e´lectriques connues. Ne´anmoins, ces erreurs ne peuvent pas eˆtre comple`-
tement e´limine´es, car les impe´dances vues par les sources de courant et les pre´amplificateurs
changent lorsqu’on passe du montage de calibration au patient. La meilleure fac¸on de les mi-
nimiser est donc de concevoir des syste`mes avec des impe´dances d’entre´e et de sortie e´leve´es
et des capacite´s parasites tre`s faibles, tel qu’explique´ aux sections 2.1.2 et 2.1.3. On remarque
au tableau 2.2 que cinq des huit syste`mes utilisent une e´tape de calibration avant l’acquisition
de donne´es.
Une calibration n’est cependant pas toujours efficace. Par exemple, la de´rive du syste`me de
TIE regroupe les erreurs produites par la variation des caracte´ristiques des composants avec
la tempe´rature et les variations d’impe´dance de contact des e´lectrodes. Lorsque le monitorage
du patient se fait sur de longues pe´riodes de temps, les effets de la de´rive peuvent eˆtre difficiles
voire impossibles a` corriger.
2.2.2 Spe´cifications de l’unite´ frontale
Le tableau 2.3 de´crit quatre caracte´ristiques spe´cifiques de l’unite´ frontale des huit sys-
te`mes de TIE-MF. La premie`re caracte´ristique est la technique de mesure, utilisant soit deux
ou quatre e´lectrodes. Tel que mentionne´ a` la section 2.1.3, la technique de mesure a` deux
e´lectrodes est sujette a` des erreurs provenant du potentiel cre´e´ par le courant circulant dans
les impe´dances de contact. Le tableau 2.3 montre que cinq syste`mes sur huit utilisent une
technique de mesure a` quatre e´lectrodes pour contourner ce proble`me. Les syste`mes ACT4
et Dartmouth utilisent une technique de mesure a` deux e´lectrodes, tandis que le syste`me
Oxbact5 permet les deux techniques. Les syste`mes utilisant des patrons de courant optimaux
doivent force´ment utiliser la technique de mesure a` deux e´lectrodes car le courant est applique´
simultane´ment par toutes les e´lectrodes.
La deuxie`me caracte´ristique est le type de stimulation. Le circuit de stimulation est cri-
tique pour les performances globales du syste`me, car ses caracte´ristiques affectent la plage
de fre´quences d’ope´ration et la valeur de la charge qu’on peut stimuler. Nous avons vu que
la stimulation d’une re´gion du corps peut se faire de deux fac¸ons : en appliquant des cou-
rants ou des tensions. D’apre`s le tableau 2.3, six syste`mes sur huit appliquent des courants
plutoˆt que des tensions. Le syste`me de Dartmouth, conc¸u pour l’imagerie du sein, applique
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Tableau 2.3 Caracte´ristiques de l’unite´ frontale de huit syste`mes de TIE-MF.
Syste`me
Technique de Type de Nombre Type de
mesure stimulation d’e´lectrodes caˆble
Sheffield Mk3.5 4 e´lectrodes Courant 8 Triaxial
UCL Mk2.5 4 e´lectrodes Courant 64 Triaxial
Oxbact5 2/4 e´lectrodes Courant 64 ND
KHU Mark 1 4 e´lectrodes Courant 32 Triaxial
ACT4 2 e´lectrodes Courant/Tension 72 Coaxial
TIE5-sys 4 e´lectrodes Courant 8-16 Coaxial
Dartmouth 2 e´lectrodes Tension 64 ND
TIE5-MF 4 e´lectrodes Tension 16 Coaxial
des tensions afin d’atteindre une fre´quence d’ope´ration maximale de 10 MHz. Plusieurs types
de sources de courant existent : la source de courant controˆle´e par une tension (SCCT), le
miroir de courant et l’amplificateur a` transconductance sont les plus communes. Le circuit de
SCCT le plus utilise´ est la source de Howland, qui combine une impe´dance de sortie e´leve´e et
une transconductance uniforme sur une large plage de fre´quences (Wang et al., 2007). Afin
d’optimiser l’impe´dance de sortie, certaines sources de courant sont re´alise´es en technologie
CMOS par des circuits inte´gre´s spe´ciaux (Frounchi et al., 2007).
La troisie`me caracte´ristique, le nombre d’e´lectrodes, de´termine en partie la re´solution
spatiale des images pouvant eˆtre produite par le syste`me. Au tableau 2.3, on voit qu’il existe
des syste`mes qui supportent de 8 a` 72 e´lectrodes. Les syste`mes a` huit e´lectrodes, comme le
syste`me TIE5-sys de Barcelone, sont conc¸us pour des applications ne´cessitant une instrumen-
tation compacte et portable. Ils sont utilise´s notamment pour le monitorage de la fonction
pulmonaire unilate´rale (Anton et al., 2007). Les syste`mes a` 64 e´lectrodes sont surtout conc¸us
pour des applications en neurologie, comme le KHU Mark 1, ou pour la TIE tridimension-
nelle (3D) ou` les e´lectrodes sont dispose´es en plusieurs plans. Meˆme s’il peut eˆtre avantageux
d’employer le plus d’e´lectrodes possible pour augmenter la re´solution spatiale, des contraintes
pratiques comme l’espace restreint sur le patient (surtout les jeunes enfants et les nouveaux-
ne´s) et le temps ne´cessaire pour poser les e´lectrodes en limitent ultimement l’usage.
La quatrie`me caracte´ristique est le type de caˆbles d’e´lectrodes utilise´. Au tableau 2.3, on
remarque que trois syste`mes utilisent des caˆbles triaxiaux. L’e´cran interne du caˆble est alors
asservi au potentiel du conducteur central, tandis que l’e´cran externe est mis a` la masse.
Trois des quatre syste`mes les plus re´cents sont dote´s de caˆbles coaxiaux. Bien que la plupart
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des syste`mes analyse´s dans la litte´rature utilisent un circuit d’asservissement de l’e´cran des
caˆbles d’e´lectrodes, ce circuit n’est pas de´crit et aucune analyse de stabilite´ n’est pre´sente´e.
2.2.3 Spe´cifications fre´quentielles
Les deux dernie`res caracte´ristiques, pre´sente´es au tableau 2.4, sont la bande passante et
le nombre de fre´quences utilise´es. Le choix des fre´quences utilise´es influence grandement la
sensibilite´ des images au contraste de conductivite´ des tissus. En ge´ne´ral, la fre´quence la plus
basse est choisie en tenant compte avant tout de la se´curite´ du patient. Plus la fre´quence est
faible, plus les courants applique´s doivent eˆtre faibles afin de respecter la norme CEI60601
et de rester sous le seuil de perception. Aucune composante DC ne doit eˆtre applique´e. Pour
certaines applications, la fre´quence la plus basse est choisie en fonction des phe´nome`nes
physiologiques pre´sents, comme la circulation sanguine. C’est pourquoi l’imagerie des ACV
ne´cessite des fre´quences infe´rieures a` 100 Hz. Au tableau 2.4, seulement trois syste`mes ont
une bande passante qui s’e´tend en dessous de 1 kHz. La fre´quence la plus haute est quant
a` elle choisie en tenant compte de la fre´quence a` partir de laquelle les capacite´s parasites
introduisent des erreurs significatives dans les donne´es. En ge´ne´ral, cette fre´quence se situe
autour de quelques me´gahertz.
Finalement, la dernie`re caracte´ristique est le nombre de fre´quences simultane´es. Un sys-
te`me peut utiliser plusieurs fre´quences simultane´ment pour re´duire la sensibilite´ a` la de´rive.
Cependant, l’amplitude du courant a` chaque fre´quence doit eˆtre choisie de fac¸on a` ce que le
courant total respecte les normes de se´curite´. Ceci peut entraˆıner une re´duction du RSB des
mesures faites a` chaque fre´quence. Le tableau 2.4 indique le nombre de fre´quences applique´es
simultane´ment par chaque syste`me. Le maximum est de dix fre´quences et le minimum est
d’une seule fre´quence. Les syste`mes dits multifre´quences mais qui n’appliquent qu’une seule
fre´quence a` la fois re´alisent les mesures de fac¸on se´quentielle une fre´quence a` la fois.
2.2.4 Description de´taille´e de deux syste`mes multifre´quences
Nous concluons cette revue de litte´rature par une description de´taille´e de deux syste`mes
multifre´quences. Le premier est le Mk3.5 de Sheffield, qui pre´sente une architecture semi-
paralle`le classique, soit une unite´ frontale paralle`le et une unite´ centrale semi-paralle`le. Le
Mk3.5 ne supporte que huit e´lectrodes, car il a e´te´ conc¸u pour l’imagerie du thorax de
nouveaux-ne´s. Une paire d’e´lectrodes adjacentes est utilise´e pour appliquer le courant, mais
les potentiels sont mesure´s pour huit canaux simultane´ment. Les potentiels mesure´s aux e´lec-
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Tableau 2.4 Caracte´ristiques fre´quentielles de huit syste`mes de TIE-MF.
Syste`me Bande passante Nombre de fre´quences
Sheffield Mk3.5 2 kHz - 1,6 MHz 10
UCL Mk2.5 20 Hz - 1 MHz 10
Oxbact5 26 kHz - 56 kHz 1
KHU Mark 1 10 Hz - 500 kHz 10
ACT4 300 Hz - 1 MHz 8
TIE5-sys 10 kHz - 600 kHz ND
Dartmouth 10 kHz - 10 MHz 1
TIE5-MF 10 kHz - 2 MHz 8
trodes qui appliquent le courant donnent une indication de l’impe´dance de contact. Chaque
canal contient une SCCT de type circuit de Howland. Pour la mesure des potentiels, chaque
paire d’e´lectrodes adjacentes est relie´e aux entre´es d’un amplificateur diffe´rentiel. Des portes
analogiques sont pre´sentes a` la sortie des SCCT seulement. Au niveau de l’unite´ centrale, la
synthe`se de la porteuse multifre´quence et la de´modulation sont ge´re´es par un DSP. Pour ap-
pliquer le courant, trois porteuses multifre´quences, de dix fre´quences chacune, sont ge´ne´re´es
se´quentiellement. La plage de fre´quences est de 2 kHz a` 1,6 MHz. Le groupe de Sheffield a e´te´
le premier a` utiliser des caˆbles triaxiaux pour les e´lectrodes. Le Mk3.5 a influence´ la conception
de plusieurs autres syte`mes multifre´quences. Entre autre, le syste`me KHU Mark 1 est simi-
laire au Mk3.5, mais comporte 32 canaux. Le syste`me UCL Mk2.5 a aussi repris l’approche
d’un seul canal de synthe`se et de de´modulation multiplexe´ pour supporter 64 e´lectrodes.
Au niveau des syste`mes paralle`les, il ne semble pas y avoir de syste`me classique qui au-
rait servi de mode`le aux syste`mes re´alise´es par d’autres groupes. Nous allons donc de´crire
en de´tail un syste`me tre`s diffe´rent de celui de Sheffield : le syste`me de Dartmouth. Ce sys-
te`me a une architecture comple`tement paralle`le, tant au niveau de l’unite´ frontale que de
l’unite´ centrale, ce qui permet d’appliquer des patrons de courant optimaux. Il est utilise´
pour la de´tection du cancer du sein et permet d’obtenir des images tridimensionnelles. Ce
syste`me n’applique pas plusieurs fre´quences simultane´ment, il applique vingt fre´quences se´-
quentiellement entre 10 kHz et 10 MHz avec une vitesse d’acquisition tre`s e´leve´e afin de
limiter les arte´facts de mouvement. Le syste`me est compose´ de 64 canaux, ce qui repre´sente
un compromis acceptable entre la re´solution des images et le temps ne´cessaire pour poser
les e´lectrodes. Le syste`me applique des tensions et utilise des re´sistances de pre´cision pour
mesurer les courants applique´s. Une technique de calibration est ne´cessaire pour mesurer ces
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re´sistances. Afin d’augmenter la plage de fre´quences jusqu’a` 10 MHz, le syste`me a e´te´ conc¸u
pour que l’e´lectronique soit le plus pre`s possible des e´lectrodes pour minimiser les capacite´s
parasites. Enfin, des techniques de calibration ont e´te´ de´veloppe´es pour compenser certaines
erreurs dues aux capacite´s parasites aux hautes fre´quences. La calibration a e´te´ pre´fe´re´e aux
circuits de compensation et a` la mode´lisation des imperfections des composants.
2.3 Conside´rations de conception et conclusion
Nous avons analyse´ et compare´ les plus re´cents syste`mes de TIE-MF. L’analyse de leurs
caracte´ristiques et des sources d’erreur associe´es montrent que la technologie actuelle permet
de construire un syste`me de TIE-MF capable d’imager sur une grande plage de fre´quences et
avec une pre´cision assez grande pour obtenir des images bifre´quences in vivo. Nous sommes
maintenant en mesure de pre´ciser certaines spe´cifications pour la conception de notre MEA
large bande (MEA-LB) au niveau de la plage de fre´quences, du type de stimulation, de
l’architecture de l’unite´ frontale, du nombre d’e´lectrodes supporte´es et de l’asservissement de
l’e´cran des caˆbles d’e´lectrodes :
1. La revue de litte´rature nous a permis de constater qu’une plage de fre´quences allant
de 1 kHz a` 1 MHz serait suffisante pour les applications envisage´es pour notre MEA.
Cette plage de fre´quences n’e´tant pas trop grande, le controˆle des erreurs dans la bande
passante peut donc se faire sans calibration. Elle laisse toutefois assez de liberte´ pour
choisir les deux fre´quences d’excitation qui optimiseront le contraste des tissus d’inte´reˆt.
2. L’application de courants pour l’excitation, plutoˆt que l’application de tensions, est
pre´fe´re´e, car les fre´quences utilise´es sont sous les me´gahertz. Comme nous ne souhaitons
pas calibrer le MEA avant chaque utilisation, des pre´cautions particulie`res devront eˆtre
prises dans la re´alisation du circuit imprime´ pour minimiser les capacite´s parasites.
3. Une architecture paralle`le a e´te´ choisie pour le MEA, c’est-a`-dire une source de cou-
rant et un pre´amplificateur par e´lectrode. Le MEA devra par conse´quent avoir des
performances tre`s uniformes entre chacune des e´lectrodes actives.
4. Plusieurs syste`mes permettent l’utilisation d’un nombre d’e´lectrodes variable selon l’ap-
plication souhaite´e. La flexibilite´ quant au choix du nombre d’e´lectrodes permettrait
d’ame´liorer la re´solution spatiale du syste`me si ne´cessaire. Il s’agit donc d’un crite`re
qui sera conside´re´ lors de la conception du MEA.
5. Finalement, l’asservissement de l’e´cran des caˆbles d’e´lectrodes semble essentiel pour
maximiser la pre´cision des mesures.
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Ces spe´cifications vont nous permettre de mieux orienter la conception des circuits de





Ce chapitre de´crit la conception et la re´alisation du MEA, qui constitue le premier objectif
de ce projet de maˆıtrise. Dans ce chapitre, nous pre´senterons des comparaisons entre deux
MEA : le nouveau MEA large bande de ce projet sera identifie´ par MEA-LB, tandis que
le MEA simple fre´quence actuel sera identifie´ par MEA-SF. Ce chapitre est divise´ en cinq
sections. La premie`re section de´crit globalement tous les composants du syste`me de TIE. La
deuxie`me section de´crit en de´tail le MEA-SF, soit l’interface avec le MSD et les circuits de
premie`re ligne. La troisie`me section de´crit la conception du MEA-LB et les ame´liorations
apporte´es par rapport au MEA-SF. Les circuits analogiques de premie`re ligne, soient la
chaˆıne de stimulation, la chaˆıne de mesure et le circuit d’asservissement de l’e´cran des caˆbles
d’e´lectrodes, sont analyse´s. La quatrie`me section porte sur le de´veloppement et la fabrication
du circuit imprime´. Le chapitre se termine par une discussion et une conclusion.
3.1 Description globale du syste`me
Le syste`me de TIE simple fre´quence de l’IGB a e´te´ pre´sente´ au chapitre 1. Cette section
de´crit globalement la conception des deux modules de ce syste`me, soit le MSD et le MEA.
Cette description se justifie par un des objectifs de ce projet, soit la compatibilite´ du MEA-LB
au syste`me actuel afin de pouvoir continuer a` effectuer de l’imagerie diffe´rentielle. L’interface
de communication entre les deux modules sera explique´e et le controˆle nume´rique du MEA
permettra de comprendre comment la se´quence d’acquisition est re´alise´e.
3.1.1 Module de synthe`se et de de´modulation
Cette section contient une bre`ve description du MSD re´alise´ a` notre laboratoire (Moumbe,
2011). La figure 3.1 pre´sente un sche´ma bloc du MSD. Les signaux analogiques et nume´riques
qui re´alisent l’interface au MEA ainsi que la barrie`re d’isolation se trouvent a` gauche de la
figure. A` droite, une interface USB permet au MSD de communiquer avec le PC. Le composant
principal du MSD est un re´seau de portes programmables (FPGA) qui effectue toutes les
ope´rations de traitement nume´rique ne´cessaires au fonctionnement du syste`me. Pour effectuer
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Figure 3.1 Sche´ma bloc du MSD.
la stimulation du patient, la premie`re e´tape consiste a` synthe´tiser nume´riquement la porteuse
de re´fe´rence a` l’aide d’un circuit appele´ Direct Digital Synthesizer (DDS). Le DDS permet de
ge´ne´rer nume´riquement un signal sinuso¨ıdal dont l’amplitude, la phase et la fre´quence sont
programmables et correspondent aux parame`tres du courant applique´. Un CNA permet de
faire la conversion des donne´es repre´sentant les e´chantillons de la porteuse en signal analogique
qui parvient ensuite au MEA a` travers la barrie`re d’isolation. Pour les signaux analogiques
(la porteuse de re´fe´rence et la porteuse de mesure), cette barrie`re est constitue´e de deux
transformateurs d’isolation large bande.
Pour effectuer les mesures de potentiel, la porteuse de mesure est d’abord nume´rise´e par
un CAN apre`s avoir franchi la barrie`re d’isolation. Une de´modulation en quadrature de phase
est ensuite effectue´e nume´riquement par un circuit appele´ Digital Down Converter (DDC).
La de´modulation de la porteuse de mesure est ne´cessaire, car la mesure du potentiel doit eˆtre
effectue´e a` la fre´quence correspondant a` la porteuse de re´fe´rence.
Le FPGA s’occupe aussi de ge´rer quatre signaux de controˆle ne´cessaires au fonctionnement
du MEA : RESET, SYNC, SCANCLK et DSC OUT. Finalement, le MSD contient deux blocs
d’alimentation distincts, qui ne sont pas repre´sente´s a` la figure 3.1. Ces blocs, qui alimentent
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le MEA et le MSD, ont des caracte´ristiques (courants de fuite, tension de claquage, etc.)
conformes aux normes de se´curite´ pour les e´quipements me´dicaux.
3.1.2 Module d’e´lectrodes actives simple fre´quence
La figure 3.2 repre´sente le sche´ma bloc du MEA-SF. Ce module comporte seize canaux
identiques, repre´sente´s par des blocs identifie´s E´lectrode Active (EA). Les fle`ches bidirection-
nelles a` gauche de chaque bloc EA symbolisent les connecteurs d’e´lectrodes. L’interface entre
le MSD et chaque EA comporte quatre signaux nume´riques qui sont distribue´s dans le bus
nume´rique, identifie´ au centre de la figure. Ces signaux permettent d’effectuer la se´quence
d’acquisition de donne´es et leur transfert au MSD. Un bus analogique est aussi repre´sente´
et contient les signaux analogiques de chaque EA : la porteuse de re´fe´rence R, ainsi que la
paire de signaux diffe´rentiels de mesure A+ et A-. Un circuit de conditionnement est relie´
aux porteuses afin de filtrer les interfe´rences parasites et amplifier le signal au besoin. La
porteuse de mesure est obtenue par la diffe´rence des signaux A+ et A-. Une e´lectrode supple´-
mentaire (GND) est utilise´e comme nœud de re´fe´rence. Cette architecture modulaire favorise
la syme´trie entre les EA afin d’obtenir des performances uniformes.
La figure 3.3 repre´sente le sche´ma bloc d’une EA. Une EA peut eˆtre divise´e en trois entite´s :
1) les circuits de controˆle, 2) les circuits de stimulation et 3) les circuits de mesure. Les circuits
de controˆle sont compose´s du microcontroˆleur (µC) et de deux multiplexeurs analogiques. Le
µC communique avec le MSD par le bus nume´rique a` l’aide de quatre signaux. Cette interface
comprend trois entre´es (RESET, SCANCLK et SYNC) et une sortie (DSC OUT). La ligne
SCANCLK rec¸oit du MSD l’horloge de synchronisation des bits, la ligne SYNC rec¸oit les
donne´es en provenance du MSD et la ligne DSC OUT sert a` transmettre les donne´es au
MSD. La ligne RESET est utilise´e pour re´initialiser le programme du µC.
Le µC a comme roˆle de de´terminer la position relative de l’EA parmi les seize EA consti-
tuant le MEA et de controˆler les multiplexeurs pour placer l’e´lectrode dans la bonne confi-
guration lors de la se´quence de mesures. Le programme des µC est divise´ en deux phases : la
phase d’initialisation et la phase d’acquisition. La phase d’initialisation permet a` chaque EA
de connaˆıtre sa position et le nombre d’EA pre´sentes dans la chaˆıne. En utilisant les signaux
DSC IN et DSC OUT qui relient chaque EA en cascade, chaque µC propage un 1 logique a`
chaque coup d’horloge jusqu’a` ce que ce 1 logique atteigne le MSD. Cette fac¸on de proce´der
permet de modifier le nombre d’e´lectrodes du MEA sans avoir a` modifier le programme des
µC. Durant la phase d’acquisition, chaque EA connaˆıt la se´quence d’acquisition. Elle confi-
gure alors les multiplexeurs afin de remplir un des cinq roˆles suivants : source de courant,
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Figure 3.2 Sche´ma bloc du MEA-SF.
Figure 3.3 Sche´ma bloc d’une EA du MEA-SF.
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puits de courant, suiveur de tension, inverseur de tension ou de´connecte´. La configuration
des multiplexeurs est actualise´e a` chaque transition positive sur la ligne SCANCLK. Une
impulsion sur la ligne SYNC indique a` toutes les e´lectrodes de quitter le mode d’acquisition
et une impulsion sur la ligne RESET indique le retour a` la phase d’initialisation. Pour plus
de de´tails, le lecteur est invite´ a` se re´fe´rer a` Moumbe (2011).
Le protocole de mesures utilise´ par notre syste`me est appele´ stimulation adjacente - mesure
adjacente. Il s’agit du protocole explique´ au chapitre 1 : deux e´lectrodes servent a` appliquer
le courant et deux autres a` mesurer la diffe´rence de potentiel pour chaque mesure. Les douze
autres e´lectrodes sont en mode de´connecte´. Les circuits de stimulation sont compose´s d’une
SCCT qui rec¸oit la porteuse de re´fe´rence du circuit de conditionnement et applique un courant
de meˆme fre´quence dont l’amplitude est proportionnelle a` celle de la porteuse de re´fe´rence.
Lorsque le circuit est en mode source de courant, le de´phasage entre la porteuse de re´fe´rence
et le courant applique´ est de 0◦, tandis que le de´phasage est de 180◦ en mode puits de courant.
Finalement, la chaˆıne de mesure est compose´e d’un pre´amplificateur qui permet de mesurer
le potentiel a` l’e´lectrode tout en pre´sentant une impe´dance d’entre´e e´leve´e. Que l’e´lectrode
soit en configuration suiveur ou inverseur de tension, le pre´amplificateur ne produit aucun
de´phasage. La seule diffe´rence est qu’en mode suiveur de tension, la sortie du pre´amplificateur
est connecte´e a` A+ alors qu’en mode inverseur de tension, elle est connecte´e a` A-. La sortie
du pre´amplificateur est aussi relie´e au circuit d’asservissement de l’e´cran du caˆble d’e´lectrode.
Le potentiel de l’e´cran est alors maintenu au meˆme potentiel que le conducteur central du
caˆble coaxial, limitant ainsi le courant de de´placement entre les deux conducteurs constituant
le caˆble.
3.2 Description des circuits analogiques du MEA-SF
Cette section porte sur les circuits analogiques du MEA-SF et a pour but de mettre en
e´vidence leurs caracte´ristiques qui sont optimise´es pour une application simple fre´quence. La
figure 3.4 repre´sente le sche´ma e´lectrique de la section analogique d’une EA. Les chaˆınes de
stimulation et de mesure sont identifie´es sur la figure. La chaˆıne de stimulation est compose´e
d’une source de Howland. La chaˆıne de mesure est compose´e d’un suiveur auto-e´le´vateur
et du circuit d’asservissement de l’e´cran du caˆble d’e´lectrode. Il est a` noter que le circuit
d’asservissement n’a jamais e´te´ optimise´ et que l’e´cran n’est pas un e´cran a` proprement
parler, mais bien le deuxie`me conducteur d’une paire torsade´e. Au niveau des composants
actifs, on peut remarquer que les deux chaˆınes sont compose´es uniquement d’amplificateurs
ope´rationnels. Le circuit d’asservissement est compose´ d’un ampli op avec une re´sistance
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Figure 3.4 Sche´ma e´lectrique d’une EA du MEA-SF.
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se´rie a` la sortie. Cette re´sistance a pour but d’empeˆcher le circuit d’osciller en pre´sence
d’une grande charge capacitive entre les deux conducteurs qui forment le caˆble. Une analyse
approfondie du fonctionnement de ce circuit est pre´sente´e a` l’annexe A.
Pour chaque sous-circuit, c’est-a`-dire la source de courant et le suiveur auto-e´le´vateur, les
caracte´ristiques ide´ales seront pre´sente´es et une analyse fonctionnelle sera de´crite. Une bre`ve
discussion terminera cette section.
3.2.1 Source de courant de Howland
Les caracte´ristiques de´sirables pour une source de courant sont les suivantes :
1. Une transconductance uniforme en fonction de la fre´quence : il s’agit d’une proprie´te´ qui
de´finit le ratio de l’amplitude du courant applique´ a` la sortie et de la tension pre´sente
a` l’entre´e.
2. Une impe´dance de sortie e´leve´e (au moins 100 kΩ) : tel que vu au chapitre 2, la re´ali-
sation d’une source de courant ide´ale est limite´e en pratique par l’impe´dance de sortie,
dont l’effet est de court-circuiter une partie du courant applique´ vers la masse.
3. Une compliance e´leve´e : c’est une proprie´te´ qui de´finit la plus grande charge que peut
supporter la source de courant. Elle de´pend des tensions d’alimentation du circuit, de
l’amplitude du courant applique´ et de l’impe´dance de sortie de la source de courant. Le
produit du courant de sortie et de l’impe´dance de la charge ne doit pas, entre autres,
de´passer les tensions d’alimentation de l’amplificateur qui constitue l’e´tage de sortie de
la source de courant.
Ces trois caracte´ristiques doivent eˆtre optimise´es sur toute la plage de fre´quences du
syste`me de TIE. Dans le cas du MEA-SF, ces caracte´ristiques ont e´te´ optimise´es pour une
seule fre´quence, soit 50 kHz.
La source de courant utilise´e pour le MEA-SF est la source de Howland (figure 3.5).
Il s’agit d’un circuit classique fre´quemment utilise´ pour les syste`mes de TIE, car elle offre
un excellent compromis entre de bonnes performances, une stabilite´ inconditionnelle et une
simplicite´ relative (Bertemes-Filho et al., 2000). Elle est constitue´e d’un amplificateur ope´-
rationnel avec deux boucles de re´troaction. La configuration de base contient seulement des
re´sistances (R1, R2, R3 et R4). On peut de´montrer que si le rapport R4/R3 est e´gal a` R1/R2,
l’impe´dance de sortie sera the´oriquement infinie. En pratique, le gain fini en boucle ouverte de
l’ampli op de´grade l’impe´dance de sortie aux hautes fre´quences. Par conse´quent, la re´alisation
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Figure 3.5 Topologie de la source de Howland.
de ce circuit en composants discrets ne´cessite des re´sistances de tre`s grande pre´cision et un
ampli op avec un gain en boucle ouverte tre`s e´leve´. Dans la litte´rature, plusieurs variantes
de cette topologie existent. Par exemple, une ame´lioration peut eˆtre faite en utilisant deux
re´sistances en se´rie a` la place de R3 dans la re´troaction et en connectant la charge entre les
deux. Cette modification permet de varier la transconductance et l’impe´dance de sortie de
fac¸on inde´pendante. Une autre topologie inclut un condensateur en paralle`le avec R2 pour
empeˆcher les oscillations qui pourraient eˆtre engendre´es par une grande charge capacitive. La
topologie du MEA-SF, repre´sente´e a` la figure 3.5, inclut un condensateur C3 en se´rie avec
la re´sistance R3 pour pre´venir le passage dans la charge d’un courant continu dans le cas
ou` l’ampli op saturerait. Le condensateur C4 a e´te´ ajoute´ pour maintenir l’e´galite´ des ratios
R1/R2 et Z4/Z3 a` une fre´quence donne´e. La transconductance est constante avec une fre´-
quence de coupure a` -3 dB limite´e par la bande passante de l’ampli op utilise´. Pour s’assurer
que la valeur maximale de l’impe´dance de sortie se produit a` 50 kHz, on a utilise´ une me´thode
d’optimisation de´crite par Hartinger et al. (2006).
3.2.2 Suiveur auto-e´le´vateur
Les caracte´ristiques recherche´es pour le circuit de mesure sont les suivantes :
1. Un gain de tension uniforme en fonction de la fre´quence : cette proprie´te´ doit eˆtre
constante dans la plage de fre´quences de´sire´e afin de ne pas introduire d’arte´facts dans
les images. Le gain doit aussi eˆtre constant entre les EA, afin de ne pas introduire de
tension mode commun dans les mesures, tel qu’explique´ a` la section 2.1.
35
Figure 3.6 Suiveur auto-e´le´vateur.
2. Une impe´dance d’entre´e e´leve´e (au moins 100 kΩ) : pour les raisons e´nonce´es pre´ce´-
demment, l’impe´dance d’entre´e doit eˆtre e´leve´e comparativement aux impe´dances de
contact et de charge pour rendre le circuit insensible aux variations de ces impe´dances.
3. Un taux de rejet du mode commun (TRMC) e´leve´ : cette proprie´te´ est la capacite´ d’un
amplificateur diffe´rentiel a` rejeter la tension mode commun pre´sente a` ses deux entre´es.
Elle est ge´ne´ralement exprime´e en de´cibels.
Dans le cas du MEA-SF, ces trois caracte´ristiques ont e´te´ optimise´es a` 50 kHz.
Le circuit qui a e´te´ retenu pour le MEA-SF est le suiveur auto-e´le´vateur repre´sente´ a`
la figure 3.6. La re´troaction positive introduite par C4 permet de maximiser l’impe´dance
d’entre´e a` une fre´quence pre´cise. Si on ignore momentane´ment C4, ce circuit correspond a` un
filtre RC passe-haut de premier ordre suivi d’un suiveur de tension. L’ajout de C4 permet,
a` une fre´quence pre´cise, de cre´er une diffe´rence de potentiel nulle aux bornes de R2. Aux
basses fre´quences, C1 et C4 agissent comme des circuits ouverts. A` plus haute fre´quence C1
et C4 se comportent comme des courts-circuits cre´ant une diffe´rence de potentiel quasi nulle
aux bornes de R2. Le courant circulant dans R2 tend alors vers ze´ro, donnant une impe´dance
d’entre´e quasi infinie a` une fre´quence pre´cise. La re´ponse en fre´quence du gain de tension est
de type passe-bande avec une fre´quence de coupure a` -3 dB aux hautes fre´quences qui de´pend
du produit gain bande passante de l’ampli op utilise´. L’impe´dance d’entre´e de ce circuit a` la
meˆme allure que l’impe´dance de sortie de la source de Howland, c’est-a`-dire qu’elle est tre`s
e´leve´e pour une faible plage de fre´quences et tre`s faible aux autres fre´quences.
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3.2.3 Discussion
Suite a` l’analyse des circuits de Howland et auto-e´le´vateur, la proble´matique principale
se situe au niveau de l’impe´dance de sortie et de l’impe´dance d’entre´e, qui doivent eˆtre les
plus e´leve´es possible aux fre´quences de´sire´es. Ces deux caracte´ristiques ont e´te´ simule´es et les
courbes sont pre´sente´es a` la figure 3.7. Les simulations ont e´te´ faites avec le logiciel LTSPICE R©
de Linear Technology. Pour les deux circuits, la re´ponse en fre´quence de l’impe´dance est
maximale a` 50 kHz et de´croˆıt tre`s rapidement pour les autres fre´quences. Par conse´quent, la
tole´rance du syste`me aux variations des impe´dances de contact n’est pas la meˆme a` toutes
les fre´quences. E´tant donne´ que les deux circuits sont connecte´s en paralle`le au meˆme noeud,
c’est-a`-dire a` l’e´lectrode, il n’est pas possible en pratique de distinguer l’impe´dance de sortie de
la source de courant de l’impe´dance d’entre´e du pre´amplificateur. C’est pourquoi, l’impe´dance
totale vue de l’e´lectrode est appele´e impe´dance d’entre´e/sortie (Zio). D’apre`s la figure 3.7,
c’est la source de Howland qui limite principalement la valeur de Zio. Ces courbes d’impe´dance
de´montrent que les performances de ces circuits sont ade´quates pour effectuer la TIE simple
fre´quence, mais ne sont pas ade´quates pour les applications envisage´es dans ce me´moire, soit
la TIE-BF et la TIE-MF, qui ne´cessitent des performances uniformes sur une large bande.
Dans la litte´rature, on fait mention de deux circuits qui permettent d’optimiser l’impe´-
dance Zio sur une grande plage de fre´quences : le convertisseur d’impe´dance ne´gative et le
convertisseur d’impe´dance ge´ne´ral. Le convertisseur d’impe´dance ne´gative permet de pro-
duire une capacite´ ne´gative dans le but d’annuler l’effet des capacite´s parasites sur une large
plage de fre´quences. Cependant, certains proble`mes de stabilite´ peuvent survenir a` haute
fre´quence (Wang et al., 2007). Le convertisseur d’impe´dance ge´ne´rale permet d’introduire
une inductance afin de produire un circuit re´sonant LC. La simulation de l’impe´dance Zio
permet d’avoir en the´orie jusqu’a` 2 GΩ entre 100 Hz et 1 MHz, tout en e´tant stable (Ross
et al., 2003). Une limitation de ce type de circuit est que la re´sonance se produit a` une seule
fre´quence, alors le syste`me doit eˆtre calibre´ pour maximiser l’impe´dance Zio a` la fre´quence
de´sire´e. Pour la conception du MEA-LB, nous avons donc plutoˆt opte´ pour une SCCT et
un pre´amplificateur qui ont une impe´dance Zio e´leve´e sur une grande largeur de bande. Ces
circuits sont de´crits et analyse´s a` la section suivante.
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Figure 3.7 Comparaison de l’impe´dance de sortie de la source de Howland, de l’impe´dance
d’entre´e du circuit auto-e´le´vateur et de l’impe´dance Zio en fonction de la fre´quence.
3.3 Conception du MEA-LB
Cette section traite des ame´liorations apporte´es au MEA-SF lors de la conception du
MEA-LB. Nous avons garde´ la meˆme architecture pour la conception du MEA-LB. Cette
de´cision se justifie par les raisons suivantes :
1. L’architecture modulaire permet une grande flexibilite´ au niveau des protocoles d’ac-
quisition de mesure.
2. L’interface nume´rique entre le MSD et le MEA permet le transfert efficace des signaux
et permet d’atteindre des cadences d’images e´leve´es.
3. Le programme des microcontroˆleurs permet de choisir le nombre d’e´lectrodes utilise´es
a` un instant donne´ en faisant intervenir la notion d’e´lectrodes virtuelles.
Par conse´quent, la topologie ge´ne´rale du MEA-LB peut eˆtre repre´sente´e par les meˆmes
sche´mas blocs qu’aux figures 3.2 et 3.3. Meˆme si quelques ame´liorations ont e´te´ apporte´es
a` l’interface nume´rique, les modifications majeures ont principalement e´te´ faites au niveau
analogique, soit aux circuits de premie`re ligne.
Le sche´ma e´lectrique de´taille´e d’une EA large bande est repre´sente´e a` la figure 3.8. Chaque
EA contient une chaˆıne de stimulation et une chaˆıne de mesure. Chaque chaˆıne a e´te´ modifie´e
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Figure 3.8 Sche´ma e´lectrique d’une EA du MEA-LB.
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par rapport au MEA-SF afin de satisfaire les objectifs du projet. La chaˆıne de stimulation
contient la source de courant et le circuit d’asservissement de l’e´cran du caˆble. Le circuit
d’asservissement a e´te´ connecte´ a` la source de courant au lieu du pre´amplificateur, ce qui
permet de maintenir une impe´dance Zio e´leve´e tout en permettant d’augmenter le gain du
pre´amplificateur au besoin. Ce circuit d’asservissement permet de minimiser les effets des
capacite´s parasites provenant principalement du caˆble d’e´lectrode, mais aussi du PCB par
une compensation dans la boucle et hors de la boucle. Une analyse de´taille´e est pre´sente´e a`
l’annexe A.
La chaˆıne de mesure est compose´e d’un pre´amplificateur suivi d’un filtre passe-haut. Ce
dernier a e´te´ ajoute´ pour enlever la composante DC de la mesure de tension tout en permet-
tant de re´duire la bande passante du circuit au besoin. Nous allons subdiviser l’analyse du cir-
cuit complet de l’EA en quatre sous-circuits : la source de courant, le circuit d’asservissement,
le pre´amplificateur et le filtre passe-haut. Pour chaque circuit, nous allons d’abord analyser
les e´quations the´oriques afin de de´terminer l’influence des composants sur les performances.
Des re´sultats de simulations re´alise´es avec le logiciel LTSPICE R© de Linear Technology sont
ensuites pre´sente´s pour valider le fonctionnement des circuit et de´terminer les re´ponses en
fre´quence des principales caracte´ristiques.
3.3.1 Source de courant
Figure 3.9 Sche´ma de la SCCT.
Le circuit de source de courant choisi pour la chaˆıne de stimulation est du type SCCT et
comprend un AI, un ampli op et une re´sistance de pre´cision. A` la figure 3.9, ces trois com-
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posants sont respectivement U1, U2 et Rs. La figure montre aussi un circuit de compensation
(R et C) et une repre´sentation simplifie´e de l’impe´dance de charge. Celle-ci est constitue´e
essentiellement de l’impe´dance de l’interface e´lectrode-peau et des tissus biologiques, ainsi
que de la capacite´ parasite du caˆble d’e´lectrode et des traces du circuit imprime´ qui re´alisent
les interconnexions.
Il est important d’e´tablir un mode`le aussi fide`le que possible du comportement en fre´-
quence de ce circuit si on veut atteindre les objectifs d’optimisation des deux principales
caracte´ristiques d’une source de courant : la transconductance et l’impe´dance de sortie. Pour
e´tablir ce mode`le, nous allons proce´der en deux e´tapes. Premie`rement, nous allons conside´rer
des amplificateurs ide´aux pour l’AI et l’ampli op et aussi ignorer la charge et le circuit de
compensation (c’est-a`-dire R=0 et C=0). Cette premie`re analyse nous permettra de de´mon-
trer que ce circuit se preˆte bien a` la re´alisation d’une source de courant ide´ale, c’est-a`-dire une
source dont le courant de sortie de´pend uniquement de la tension de controˆle (VinA − VinB).
Dans la deuxie`me e´tape de mode´lisation, nous allons introduire les imperfections des ampli-
ficateurs ainsi que le circuit de compensation pour mettre en e´vidence la de´pendance de la
transconductance et de l’impe´dance de sortie a` la fre´quence d’ope´ration et aux caracte´ris-
tiques de la charge.
L’e´quation ge´ne´rale d’une source de courant de type SCCT est :
is = Gm(VinA − VinB) +XoutVL (3.1)
ou` is est le courant de sortie applique´ a` la charge et VL, la tension aux bornes de la
charge (on suppose que celle-ci est relie´e a` la masse). De cette e´quation, on peut de´duire les















L’expression ge´ne´rale pour la tension de sortie d’un AI est :
Vout = Ad(VinA − VinB) + ArefVref + ACMVCM. (3.3)
ou` Ad est le gain en mode diffe´rentiel, ACM, le gain en mode commun et Aref, le gain pour
l’entre´e REF. Pour un AI ide´al, ACM = 0 et Aref = 1. L’e´quation 3.3 devient alors :
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Vout = Ad(VinA − VinB) + Vref. (3.4)
Avec R = 0 pour fermer la boucle de re´troaction et C = 0, l’ampli op U2 est un suiveur
de tension, de sorte que :
Vref = VL. (3.5)
En introduisant 3.5 dans 3.4, on obtient :
Vout = Ad(VinA − VinB) + VL. (3.6)
Toujours avec l’hypothe`se d’amplificateurs ide´aux, le courant entrant dans l’entre´e + de
U2 est nul et par conse´quent,
Vout = VL +Rsis. (3.7)
En substituant ce re´sultat dans 3.6, on obtient :




(VinA − VinB) . (3.8b)





Pour de´terminer Xout, on met a` la masse les deux entre´es du circuit, on retire la charge
et on la remplace par une source de tension e´gale a` VL. Puisque VinA − VinB est e´gal a` ze´ro,
la sortie de l’AI est Vout = Vref. Le courant is devient alors nul puisque la tension aux deux





et l’impe´dance de sortie Zout est donc infinie.
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Ayant de´montre´ que le circuit re´alise une source de courant ide´ale lorsque les amplifica-
teurs sont conside´re´s ide´aux, nous proce´dons maintenant a` la seconde e´tape de mode´lisation
ou` les principales imperfections des composants sont prises en compte. Pour l’AI, l’expression
utilise´e pour la tension de sortie devient :

















Dans les e´quations 3.12 et 3.13, Ad(0) et Aref(0) sont respectivement les gains de tension
en DC du mode diffe´rentiel et de l’entre´e de re´fe´rence, tandis que ωd et ωref sont les fre´quences
de coupure a` -3 dB de ces gains. Le gain en mode commun VCM a e´te´ omis de l’expression
de Vout parce qu’il est ge´ne´ralement ne´gligeable comparativement a` Ad et Aref. De plus, dans
les applications ou` ce circuit de source de courant est utilise´, la tension mode commun aux
entre´es de l’AI est ge´ne´ralement ne´gligeable.








ou` A(0) est le gain en DC et ωb est la fre´quence de coupure a` -3 dB.
Pre´cisons que, dans ce circuit de source de courant, il est essentiel d’utiliser un ampli op
avec des courants de polarisation tre`s faibles, ce qui permet d’e´crire :
is = iL + ip. (3.15)
En pratique, cette exigence est satisfaite par le choix d’un ampli op re´alise´ en technologie
CMOS ou JFET, pour lequel les courants de polarisation sont de l’ordre du nanoampe`re.
Enfin, on a les e´quations suivantes pour les entre´es + et - de l’ampli op :
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En utilisant Vin+ et Vin- de 3.16 et le gain en boucle ouverte donne´ par 3.14, on obtient a`




A(0) + (1 + sRC)(1 + sτb)
]
. (3.17)
Pour simplifier l’e´criture, l’expression entre crochets peut eˆtre remplace´e par K(s) :
K(s) =
A(0)(1 + sRC)
A(0) + (1 + sRC)(1 + sτb)
=
A(0)(1 + sτ)
A(0) + (1 + sτ)(1 + sτb)
(3.18)
ou` τ = RC. En introduisant Vref de 3.17 dans 3.11, on obtient :
Vout = Ad(s)(VinA − VinB) + Aref(s)K(s)VL. (3.19)




[Ad(s)(VinA − VinB) + (Aref(s)K(s)− 1)VL] (3.20)
Le courant applique´ a` la charge est donc :



















[Aref(s)K(s)− 1− sτpp] (3.23)
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ou` τpp = RsCp.
On voit que la re´ponse en fre´quence de la transconductance (Gm(s)) de´pend de la re´ponse
en fre´quence du gain en mode diffe´rentiel de l’AI. En DC (s = 0), on retrouve l’e´quation 3.9
qui avait e´te´ obtenue en conside´rant les amplificateurs ide´aux.
La re´ponse en fre´quence de l’admittance de sortie (Xout(s)) est plus complexe a` analyser.
On peut toutefois faire une simplification de 3.23 qui est pleinement justifiable en pratique. En
effet, on peut conside´rer que Aref(0) est e´gal a` 1. Ceci est duˆ au fait que la majorite´ des AI sont
constitue´s de deux e´tages : l’e´tage d’entre´e comprenant deux amplificateurs non inverseurs
syme´triques pour les signaux VinA et VinB et un e´tage de sortie forme´ d’un amplificateur
diffe´rentiel de gain unitaire. Cet e´tage effectue la diffe´rence des signaux de sortie du premier
e´tage (AdVinA−AdVinB) et ajoute le signal Vref provenant de l’entre´e REF. Le gain de tension
Vout
Vref
est tre`s pre`s de 1 V/V sur une grande bande passante incluant le DC. La constante de
temps associe´e a` ce gain de tension τref est ne´gligeable comparativement a` celle des e´tages
d’entre´e (τd) et aussi de celle de l’ampli op (τb).







A(0) + (1 + sτ)(1 + sτb)
− sτpp − 1
]
(3.24)
Une simplification supple´mentaire est possible si on choisit les composants du circuit de
compensation de fac¸on a` ce que τ = RC soit e´gale a` τpp = RsCp. On pourrait, par exemple,
prendre R = Rs et C = Cp. Il est a` noter que Cp est la capacite´ parasite (estime´e) du caˆble
d’interconnexion de la source de courant a` la charge, de meˆme que celle des traces du circuit















= −(A(0) + 1)Rs ≈ −A(0)Rs. (3.26)
On a donc inte´reˆt, si Zout(0) est un parame`tre important dans une application de la source
de courant, a` choisir un ampli op avec un gain en boucle ouverte aussi grand que possible.
On peut aussi utiliser un Rs plus grand, mais cela affectera la transconductance.
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Figure 3.10 Re´ponses en fre´quence simule´e (en bleu) et calcule´e (en vert) de la transconduc-
tance et de l’impe´dance de sortie de la source de courant.
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Tableau 3.1 Valeurs des composants de la source de courant.
Composant Valeur Tole´rance
Rs 1 kΩ 0,1 %
R 1 kΩ 0,1 %
C 27 pF 10 %
U1 (ft) 10 MHz
U2 (ft) 8 MHz
Des simulations sur LTSPICE R© ont e´te´ re´alise´es afin de valider les relations pre´ce´dentes.
Les parame`tres simule´s sont la transconductance et l’impe´dance de sortie (figure 3.10). Les
valeurs des composants utilise´es sont donne´es au tableau 3.1, ou` ft est le produit gain bande
passante. L’AI est un AD8250 d’Analog Devices. Il s’agit d’un composant dont les perfor-
mances en DC et dynamiques sont excellentes : une largeur de bande de 10 MHz pour un
gain unitaire, une vitesse de balayage e´leve´e (20 V/µs minimum) et un TRMC e´leve´ sur une
grande plage de fre´quences (80 dB min jusqu’a` 50 kHz). Le gain est programmable par deux
signaux nume´riques et peut prendre les valeurs de 1, 2, 5 et 10 V/V. Dans notre cas, le gain
est fixe´ par des re´sistances de 0 Ω qui agissent comme cavalier, car le gain n’a pas besoin
d’eˆtre modifie´ pendant l’acquisition. Pre´cisons que le mode`le SPICE de l’AD8250 n’e´tait
pas disponible, nous avons alors utilise´ le mode`le du LT1167 de Linear Technology pour les
simulations.
Les re´sultats de simulation sont pre´sente´s a` la figure 3.10 ainsi que les courbes calcule´es a`
partir des e´quations 3.22 et 3.25. La transconductance, simule´e pour un gain de 1 V/V et une
re´sistance Rs de 1 kΩ, est de 1 mS entre 100 Hz et 200 kHz (figure 3.10(a)). La fre´quence de
coupure a` -3 dB est de 7,2 MHz. Comparativement a` la courbe calcule´e, la transconductance
devient supe´rieure a` 1 mS entre 300 kHz et 3,6 MHz. La syme´trie entre le puits et la source
a aussi e´te´ simule´e et donne les meˆmes re´sultats : la transconductance est de´phase´e de 180◦
comme pre´vu.
A` la figure 3.10(b), l’impe´dance de sortie simule´e est environ de 200 MΩ a` 100 Hz et
diminue a` 400 kΩ a` 100 kHz. Elle n’est donc pas constante dans la plage de fre´quences
de´sire´e, soit de 1 kHz a` 1 MHz. De plus, la courbe simule´e diminue plus rapidement en
fonction de la fre´quence par rapport a` la courbe calcule´e, qui est constante jusqu’a` environ
50 kHz. La valeur a` 100 Hz est cependant la meˆme dans les deux cas, soit environ 200 MΩ.
La courbe simule´e nous donne donc une ide´e beaucoup plus re´aliste de l’impe´dance de sortie
qu’il est possible d’obtenir avec la SCCT.
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Deux autres parame`tres sont importants pour une source de courant : l’admittance d’isola-
tion et la compliance. L’admittance d’isolation est le ratio du courant applique´e par la source
sur la tension de commande quand l’EA est dans le mode de´connecte´. Ce parame`tre de´pend
principalement des capacite´s parasites de couplage entre´e-sortie des portes analogiques qui
commandent la SCCT. Pour la compliance, on doit se re´fe´rer aux tensions de saturation des
amplificateurs d’instrumentation et des ampli ops qui se trouvent dans la SCCT. Pour un
circuit alimente´ a` ±12 V, la compliance est de l’ordre de ±10 V, ce qui signifie que pour un
courant de 2 mA creˆte, l’impe´dance de charge doit demeurer infe´rieure a` 5 kΩ.
3.3.2 Pre´amplificateur
Figure 3.11 Sche´ma du pre´amplificateur.
Le circuit du pre´amplificateur utilise´ dans la chaˆıne de mesure d’une EA est illustre´ a` la
figure 3.11. Le pre´amplificateur permet de mesurer la tension a` l’e´lectrode en pre´sentant une
grande impe´dance d’entre´e dans la plage de fre´quences d’ope´ration du syste`me. Ide´alement, on
recherche une impe´dance d’entre´e infinie afin de minimiser l’effet des variations de l’impe´dance
e´lectrode-peau. Le gain du pre´amplificateur a e´te´ fixe´ a` 10 V/V.
Le deuxie`me e´tage de la chaˆıne de mesure est un filtre passe-haut du premier ordre, qui
permet, entre autres, de rejeter la tension de de´calage pre´sente a` la sortie de l’AI et de
diminuer l’interfe´rence a` 60 Hz. Le troisie`me e´tage est un suiveur de tension, qui permet
d’adapter l’impe´dance entre le filtre passe-haut et les portes analogiques qui relient la sortie
du filtre au bus A+ ou A- selon la configuration de l’e´lectrode. Normalement, on choisirait
R2 = R1 pour minimiser la tension DC produite a` la sortie par les courants de polarisation
de l’ampli op. La re´sistance R2 est facultative si l’ampli op inte`gre de´ja` une compensation
interne des courants de polarisation. L’analyse de stabilite´ pour l’ampli op doit eˆtre faite avec
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R2, car la sortie de l’ampli op est relie´e a` une charge capacitive compose´e des capacite´s des
portes analogiques. L’ajout de R2 diminue la marge de phase de l’ampli op, ce qui peut cre´er
des oscillations.
Les deux caracte´ristiques du pre´amplificateur qui nous inte´ressent sont le gain et le TRMC.
L’impe´dance d’entre´e ne sera pas pre´sente´e, car il s’agit simplement de l’impe´dance d’entre´e
de l’AI. Comme l’entre´e du pre´amplificateur et la sortie de la source de courant sont connec-
te´es en paralle`le, il n’est pas possible en pratique de mesurer leur impe´dance se´pare´ment sans
modifier le circuit imprime´. Tel que pre´sente´ a` la figure 3.7, l’impe´dance d’entre´e du pre´am-
plificateur est beaucoup plus e´leve´e que l’impe´dance de sortie de la source de courant, alors
on peut supposer ici que leur combinaison paralle`le est bien approxime´e par l’impe´dance de
sortie de la source de courant pre´sente´e a` la section pre´ce´dente.
L’expression simplifie´e de la tension de sortie de l’AI a e´te´ donne´e a` la section pre´ce´dente
par l’e´quation 3.4. Dans notre pre´amplificateur, le terme Vref est nul car l’entre´e REF est
connecte´e a` la masse. Pour les hautes fre´quences, la re´ponse en fre´quence de´pend des ca-
racte´ristiques intrinse`ques de l’AI. Pour les basses fre´quences, il faut tenir compte du filtre














Bien que tre`s grand a` basse fre´quence, le TRMC diminue e´galement avec la fre´quence. Les
courbes simule´es du gain et du TRMC du pre´amplificateur sont pre´sente´es a` la figure 3.12.
Les courbes calcule´es a` partir des e´quations 3.27 et 3.28 sont aussi montre´es pour faciliter la
comparaison. Les valeurs des composants utilise´es sont donne´es au tableau 3.2, ou` U1(ft) est
le produit gain bande passante de l’AI et U2(ft), celui de l’ampli op.
A` la figure 3.12(a), on constate que le gain simule´ a` mi-bande est de 10 V/V et que le
de´phasage est pratiquement nul. Les re´sultats sont identiques pour les configurations suiveur
et inverseur. La fre´quence de coupure du filtre passe-haut est de 160 Hz. La fre´quence de
coupure en haute fre´quence est de 850 kHz et est due a` la limite du produit gain bande
passante de l’ensemble du circuit. E´tant donne´ que le LT1167 utilise´ pour la simulation a un
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Figure 3.12 Re´ponses en fre´quence simule´e (en bleu) et calcule´e (en vert) du gain de tension
et du TRMC du pre´amplificateur.
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produit gain bande passante plus faible que l’AD8250, cette valeur sous-estime le´ge`rement la
largeur de bande du circuit. La courbe calcule´e montre que la fre´quence de coupure a` haute
fre´quence devrait eˆtre supe´rieure a` 1 MHz en the´orie. A` la figure 3.12(b), le TRMC repre´sente
la courbe simule´e pour le LT1167. Le TRMC en DC est de 125 dB et chute a` partir de 100 Hz
avec une pente de 20 dB par de´cade. La diminution se produit a` une fre´quence plus faible
par rapport a` la courbe calcule´e pour l’AD8250. L’amplitude est aussi plus e´leve´e pour une
fre´quence infe´rieure a` 100 Hz. D’apre`s les deux courbes, le choix de l’AD8250 se justifie pour
avoir un TRMC le plus e´leve´ possible jusqu’a` 1 MHz. Comme nous le verrons a` la section
suivante, cette caracte´ristique est tre`s sensible a` la syme´trie entre les EA.
Tableau 3.2 Valeurs des composants du pre´amplificateur.
Composant Valeur Tole´rance
R1 10 kΩ 0,1 %
R2 0 Ω 0,1 %
C 100 nF 10 %
U1 (ft) 3 MHz
U2 (ft) 8 MHz
3.3.3 Autres ame´liorations apporte´es
E´tant donne´ qu’un nouveau circuit imprime´ pour le MEA-LB devait eˆtre re´alise´ afin
d’inte´grer les nouveaux circuits de premie`re ligne large bande, nous avons profite´ de l’occasion
pour apporter d’autres changements aux circuits du MEA-SF, meˆme si cela ne faisait pas
spe´cifiquement partie des objectifs de notre projet. Quatre modifications ont e´te´ apporte´es
aux circuits de controˆle des EA du MEA-LB :
1. Le µC utilise´ dans les EA du MEA-LB est un PIC16F87 (Microchip), le meˆme que pour
le MEA-SF. Toutefois, nous avons utilise´ une version qui fonctionne a` 8 MHz, soit le
double de la fre´quence d’horloge utilise´e dans le MEA-SF. Ceci permet d’obtenir une
vitesse d’acquisition de donne´es plus e´leve´e.
2. Une ame´lioration a e´te´ apporte´e pour faciliter la programmation des µC. Chaque EA
peut maintenant eˆtre programme´e se´pare´ment au moyen d’un connecteur qui s’adapte
directement a` un programmeur PICKIT2 R©. Ce connecteur comprend cinq broches :
alimentation, masse, donne´es, horloge et reset. Le signal de reinitialisation reset provient
du MSD et est applique´ aux µC de toutes les e´lectrodes. Par conse´quent, cette broche
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est utilise´e pour deux fonctions. Lorsqu’on veut programmer une e´lectrode, une tension
de 13 V doit eˆtre applique´e a` la broche reset. Afin d’e´viter que tous les µC ne tombent
dans ce mode, une re´sistance se´rie de 1 kΩ est place´e a` l’entre´e de la broche reset de
chaque µC. Cela forme un diviseur de tension avec la re´sistance e´quivalente des autres
broches, ce qui limite la tension a` 5,78 V lorsque le reset est a` 5 V ou 0,78 V lorsqu’a`
0 V. Le maintien a` 5,78 V des tensions aux broches reset des autres µC empeˆchent
qu’ils tombent dans le mode de programmation.
3. Seize capteurs de tempe´rature TMP101 (Texas Instrument) ont e´te´ ajoute´s pour mesu-
rer la tempe´rature de chaque EA a` l’inte´rieur du boˆıtier. Ce capteur permet de mesurer
la tempe´rature absolue avec une pre´cision de ± 2 ◦C dans la plage de -25 a` 85 ◦C.
La tempe´rature est code´e en binaire par un mot de 9 a` 12 bits au choix. Le µC com-
munique avec le capteur par une interface se´rielle bidirectionnelle, selon le protocole
1-Wire. L’interface est donc constitue´e d’une seule ligne. Ces capteurs peuvent eˆtre
utilise´s pour e´tudier l’influence de la tempe´rature sur les performances des composants
du MEA-LB. Le seul inconve´nient est que le µC doit transmettre la tempe´rature au
MSD par la ligne DSC OUT, ce qui signifie que l’acquisition des donne´es de TIE doit
eˆtre momentane´ment interrompue.
4. Un connecteur d’extension a e´te´ ajoute´ permettant d’interconnecter plusieurs MEA. Le
connecteur permet de transmettre les signaux nume´riques, les signaux analogiques et
les alimentations entre les MEA. Par conse´quent, il est seulement ne´cessaire de relier un
MEA au MSD. Celui-ci est de´signe´ comme le MEA maˆıtre. Tous les autres MEA sont
conside´re´s comme esclaves et leur circuit imprime´ ne´cessite quelques modifications mi-
neures. Les composants du circuit de conditionnement des signaux nume´riques doivent
eˆtre dessoude´s pour e´viter que deux e´tats logiques diffe´rents ne soient en conflit. L’e´lec-
trode de masse de la carte configure´e en mode esclave doit aussi eˆtre dessoude´e, car
elle n’est pas ne´cessaire. Une re´sistance de 0 Ω doit enfin eˆtre soude´e pour prolonger
correctement la chaˆıne des DSC IN et des DSC OUT entre les MEA et le MSD. Le pro-
gramme des µC peut ge´rer automatiquement l’augmentation du nombre d’e´lectrodes
lors de la phase d’e´nume´ration.
Des ame´liorations ont aussi e´te´ apporte´es aux circuits de conditionnement des porteuses
de re´fe´rence et de mesure, pre´sente´s aux figures 3.13(a) et 3.13(b) respectivement. Le circuit
de conditionnement de la porteuse de re´fe´rence a e´te´ ame´liore´ en utilisant un AI a` l’entre´e
du MEA-LB pour amplifier la porteuse au besoin. E´tant donne´ que la porteuse de re´fe´rence
n’est pas un signal diffe´rentiel, l’entre´e ne´gative de l’AI est relie´e a` l’e´cran qui est lui-meˆme
relie´ a` la masse au niveau du MSD. Le gain programmable de l’AI donne plus de flexibilite´
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(a) Porteuse de re´fe´rence
(b) Porteuse de mesure
Figure 3.13 Circuits de conditionnement des porteuses de re´fe´rence et de mesure.
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(a) Porteuse de re´fe´rence





































(b) Porteuse de mesure
Figure 3.14 Re´ponse en fre´quence simule´e du gain de tension des circuits de conditionnement
des porteuses de re´fe´rence et de mesure.
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Tableau 3.3 Valeurs des composants des circuits de la figure 3.13.
Composant Valeur Tole´rance
R1 1 kΩ 0,1 %
R2 1 kΩ 0,1 %
R3 10 kΩ 0,1 %
R4 10 kΩ 0,1 %
R5 10 kΩ 0,1 %
R6 0 Ω 0,1 %
R7 0 Ω 0,1 %
C1 10 pF 10 %
C2 100 pF 10 %
C3 10 pF 10 %
C4 100 nF 10 %
dans l’ajustement du gain total de la chaˆıne de stimulation. Ce gain est fixe´ a` 1 V/V pour le
moment.
Des filtres passe-bas ont e´te´ ajoute´s aux entre´es des AI des deux circuits de condition-
nement. Ces filtres agissent a` la fois sur le signal diffe´rentiel et le signal mode commun des
entre´es des AI afin de limiter la largeur de bande au besoin et de re´duire l’interfe´rence radio-
fre´quence (RF). En conside´rant C1 = C3 = C et R1 = R2 = R, la fre´quence de coupure en








Une diffe´rence dans les produits R1C1 et R2C3 de´grade le TRMC de l’AI. L’effet du
de´balancement peut eˆtre re´duit en utilisant une valeur de C2 supe´rieure a` dix fois C1 et C3
(Analog Devices, 2007).
A` la sortie de l’AI du circuit de conditionnement de la porteuse de re´fe´rence, un filtre
passe-haut passif permet d’e´liminer la composante DC et d’atte´nuer l’interfe´rence 60 Hz. La
fre´quence de coupure a` -3 dB est de 160 Hz. Le circuit de conditionnement de la porteuse de
mesure, obtenu par la diffe´rence entre les signaux A+ et A- provenant de deux e´lectrodes, ne
contient pas ce filtre passe-haut. Le gain de l’AI est e´galement fixe´ a` 1 V/V. Les courbes du
gain pour les deux circuits de conditionnement sont pre´sente´es aux figures 3.14(a) et 3.14(b).
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Les valeurs des composants sont donne´es au tableau 3.3. Pour les deux circuits de condition-
nement, les fre´quences de coupure sont fDIFF = 757 kHz et fCM = 15,9 MHz. Le gain dans
la bande passante est en re´alite´ de 0,9 V/V, car les re´sistances R1 a` R4 des filtres passe-bas
aux entre´es des AI forment des diviseurs de tension.
Tableau 3.4 Parame`tres the´oriques de la transconductance et du gain pour les chaˆınes de
stimulation et de mesure.
Parame`tres Transconductance Gain
Valeur a` mi-bande 0,91 ± 0,01 mS 8,82 ± 0,03 V/V
fc passe-haut 160 ± 18 Hz 160 ± 18 Hz
fc passe-bas 757 ± 92 kHz 757 ± 92 kHz
Suite a` l’analyse des deux circuits de conditionnement, nous pouvons maintenant e´noncer
les caracte´ristiques the´oriques attendues pour la transconductance de la chaˆıne de stimulation
et le gain de la chaˆıne de mesure. Le tableau 3.4 montre la valeur a` mi-bande ainsi que les
deux fre´quences de coupure (fc). Les tole´rances des composants ont permis de calculer les
incertitudes de chaque parame`tre.
3.4 Fabrication du circuit imprime´
La figure 3.15 montre la carte assemble´e du MEA-LB re´alise´ sur circuit imprime´. Les
dimensions de la carte sont de 8,3 cm × 14,3 cm. Le circuit imprime´ comporte huit couches :
quatre couches pour les alimentations et quatre autres pour les signaux. Les circuits de
stimulation sont situe´s sur un coˆte´ de la carte (figure 3.15(a)) et les circuits de mesure sur
l’autre coˆte´ (figure 3.15(b)). Deux connecteurs de 68 broches dispose´es sur deux range´es
permettent d’interconnecter jusqu’a` quatre MEA. Tous les signaux de controˆle ainsi que
les alimentations sont transmises par ces connecteurs, visibles a` droite sur la figure 3.15. La
communication avec le MSD se fait par le connecteur DB-9 et deux connecteurs SMA, visibles
a` gauche sur la figure 3.15.
3.4.1 Minimisation du couplage mutuel
La conception du circuit imprime´ est une e´tape importante, car un mauvais design peut
de´grader certaines caracte´ristiques. Chaque mesure de TIE est prise en faisant la diffe´rence
de potentiel entre deux e´lectrodes. Si le gain de chaque EA n’est pas le meˆme, une tension
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(a) Vue du dessus montrant les circuits de stimulation.
(b) Vue du dessous montrant les circuits de mesure.
Figure 3.15 Circuit imprime´ du MEA-LB.
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mode commun peut eˆtre vue comme un signal diffe´rentiel a` la sortie de l’amplificateur d’ins-
trumentation et ainsi de´grader le TRMC. Pour minimiser les e´carts de performance entre les
EA, des composants de grande pre´cision ont e´te´ utilise´s. Lors du routage de la carte, une EA
a e´te´ dessine´e et ensuite copie´e seize fois afin de s’assurer de la syme´trie de la topologie du
circuit et de l’uniformite´ de ses performances.
Des mesures ont aussi e´te´ prises pour minimiser les capacite´s parasites. Tel qu’explique´ a`
la section 2.1.3, les longueurs des traces entre le connecteur d’e´lectrodes et les circuits ont e´te´
minimise´es. Au niveau des connecteurs d’e´lectrodes, une de´coupe a e´te´ faite dans les plans
d’alimentation entre les connecteurs d’e´lectrodes jusqu’aux amplificateurs d’instrumentation
afin de minimiser les capacite´s parasites a` la masse. Pour la superposition des couches, l’ordre
suivant a e´te´ suivi : Signaux – Masse – Bus - Alimentation - Masse - Bus - Alimentation –
Signaux. L’utilisation de plusieurs couches de masse et d’alimentation permet de diminuer
l’impe´dance des connexions a` la masse et aux alimentations et de re´duire les interfe´rences
produites par le circuit en servant d’e´crans. Chacune des quatre couches de signaux est ainsi
adjacente a` un plan de masse ou a` un plan d’alimentation. Les couches centrales ont e´te´
attribue´es a` une alimentation et une masse, ce qui ame´liore le de´couplage des alimentations.
Pour maximiser le RSB, les signaux nume´riques ainsi que les bus analogiques (A+, A-, R)
ont e´te´ place´s sur les deux couches internes. Les signaux diffe´rentiels sont ainsi plus pre`s l’un
de l’autre afin qu’ils soient soumis aux meˆmes sources de bruit. En plac¸ant les circuits de
stimulation sur la couche du dessus et les circuits de mesure sur la couche du dessous, la
possibilite´ d’interfe´rence entre les deux fonctions est minimise´e. Le risque provient du fait
que l’amplitude des signaux de mesure est beaucoup plus faible que ceux de stimulation et
qu’ils sont a` la meˆme fre´quence.
3.4.2 Dissipation de chaleur
Puisque les circuits du MEA ont des connexions directes aux e´lectrodes et que le module
est conc¸u pour eˆtre place´ sur le thorax du patient, des crite`res rigoureux ont e´te´ applique´s
Tableau 3.5 Courants de fonctionnement mesure´s sur les deux MEA.
Alimentation MEA-SF (mA) MEA-LB (mA)
+5 V 55 43
-12 V 297 248
+12 V 296 247
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pour s’assurer que l’utilisation du syste`me soit tout a` fait se´curitaire. Les dimension re´duites
du MEA facilitent son positionnement sur le patient. La dissipation de chaleur a aussi e´te´
conside´re´e, car une tempe´rature trop e´leve´e peut rendre son positionnement sur le patient
inconfortable. Pour favoriser une dissipation de chaleur ade´quate, la topologie du circuit est
importante. Les composants utilise´s sur le circuit dissipent peu de puissance individuellement,
mais le circuit imprime´ est tre`s dense, ce qui peut engendrer des tempe´ratures e´leve´es. Ce
dernier est fabrique´ avec le mate´riel FR4 pour le substrat et des feuilles de cuivre. Comme
la conductivite´ thermique du FR4 est tre`s faible, ce sont les couches de cuivre qui assurent
principalement le transfert de chaleur. Une e´paisseur minimale de 0,5 millie`me de pouce a e´te´
utilise´e pour toutes les couches. Comme la dissipation de chaleur se fait principalement par
convection avec l’air, le boˆıtier joue e´galement un roˆle important. L’utilisation d’un ventilateur
n’a pas e´te´ juge´e ne´cessaire pour faire circuler l’air dans le boˆıtier. L’orientation du PCB peut
aussi avoir une influence, car un PCB place´ verticalement sur un patient peut cre´er un effet
de chemine´e et former des zones de chaleur. L’ajout des capteurs de tempe´rature permettra
d’e´valuer l’influence de la tempe´rature sur les performances du syste`me. La consommation du
MEA-LB a e´te´ mesure´e et compare´e a` celles du MEA-SF. D’apre`s le tableau 3.5, le courant
de fonctionnement a e´te´ re´duit d’environ 16 % pour les alimentation +12 V et -12 V et de
22 % pour l’alimentation de 5 V. La puissance totale dissipe´e par le MEA-LB est de 6,2 W
comparativement a` 7,4 W pour le MEA-SF.
3.4.3 Carte de test
Un deuxie`me circuit imprime´ a e´te´ re´alise´ durant ce projet (figure 3.16). Il s’agit d’une
carte de test qui nous a permis de re´aliser les mesures de caracte´risation du syste`me qui seront
de´crites au chapitre 4. Comme pour le MEA-LB, le circuit imprime´ comprend huit couches.
La carte de test se connecte au MEA par le connecteur d’extension. E´tant donne´ la difficulte´
d’acce`s a` certains signaux directement sur le MEA, a` cause de la petite taille de la carte et
de la proximite´ des composants, plusieurs points de contact (en anglais, test points) ont e´te´
inclus afin de faciliter la connexion des sondes d’oscilloscope. Les circuits de conditionnement
pour les porteuses de re´fe´rence et de mesure, ainsi que les circuits d’alimentation ont aussi
e´te´ inclus sur la carte afin de pouvoir s’interfacer au MEA par la carte de test. S’ils ne
sont pas utilise´s, ces circuits peuvent eˆtre de´sactive´s en enlevant certains composants. Il faut
cependant que le MEA contienne un oscillateur pour les µC, car il n’est pas inclus sur la
carte de test.
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(a) Vue du dessus.
(b) Vue du dessous.
Figure 3.16 Circuit imprime´ de la carte de test.
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3.4.4 Prototypage du boˆıtier
Afin de prote´ger le PCB et permettre la connexion de plusieurs MEA, un boˆıtier a e´te´
construit sur mesure en utilisant la technologie de de´poˆt de re´sine fondue (en anglais, Fused
Deposition Modeling). Cette technologie consiste a` de´poser une succession de couches minces
de plastique fondu (ABS) pour progressivement construire la pie`ce a` fabriquer. Une fois la
premie`re couche de´pose´e, on descend la surface de travail d’une faible hauteur et on recom-
mence la se´quence de de´position de l’ABS. Dans la plupart des cas, un mate´riel de support
est aussi de´pose´ par la machine pour servir de base aux couches ulte´rieures de plastique. Ce
mate´riel de support est ensuite dissout dans un bain contenant une solution basique qui laisse
la pie`ce en ABS intacte. Le plastique utilise´ est de l’ABS plus (75 % des proprie´te´s de l’ABS
standard). Au niveau de la re´solution, la largeur de plastique fondu est d’environ 0,56 mm
(22 millie`mes de pouce), il est donc impossible de re´aliser des de´tails plus petits que cette
dimension. Le mode`le 3D du boˆıtier est repre´sente´ a` la figure 3.17 et montre les trois pie`ces
fabrique´es pour accomoder une ou plusieurs cartes MEA-LB. Sur la pie`ce du bas, quatre
supports permettent de fixer le PCB au boˆıtier. Le couvercle du boˆıtier permet de refermer
les fentes entre les connecteurs d’e´lectrodes pour immobiliser le PCB dans l’axe vertical. La
pie`ce du centre est une rallonge qui permet d’inse´rer au besoin un MEA supple´mentaire.
La limite d’extension verticale est de´termine´e par la longueur des vis, qui doivent maintenir
toutes les pie`ces ensemble.
3.5 Discussion et conclusion
Nous avons de´crit dans ce chapitre le de´veloppement du MEA-LB. Ce module se distingue
des autres MEA par ses performances optimise´es sur une plage de 1 kHz a` 1 MHz permet-
tant un e´largissement du champ d’application de la TIE. Parmi les innovations, notons tout
d’abord son architecture qui permet de juxtaposer des MEA pour faire passer le nombre
d’e´lectrodes de 16 a` 32, 48 ou 64. La superficie du circuit imprime´ est 40 % plus petite que le
MEA pre´ce´dent pour diminuer l’encombrement du syste`me pour le patient. Par rapport au
MEA-SF, l’horloge des microcontroˆleurs est deux fois plus rapide afin d’augmenter la vitesse
d’acquisition. Des caˆbles d’e´lectrodes avec un e´cran ont e´te´ utilise´s. Ces caˆbles diminuent
la sensibilite´ du syste`me aux sources d’interfe´rence. Enfin, des connecteurs ont e´te´ ajoute´s
pour qu’on puisse utiliser un programmeur standard pour les µC. Ce programmeur est ali-
mente´ directement par un lien USB, contrairement a` l’ancien programmeur qui e´tait plutoˆt
de construction artisanale.
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Figure 3.17 Pie`ces du boˆıtier du MEA-LB conc¸us pour loger une ou plusieurs cartes MEA-LB.
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Finalement, les circuits de premie`re ligne ont e´te´ conc¸us pour offrir des performances
uniformes en fonction de la fre´quence. La source de courant et le pre´amplificateur ont une
impe´dance Zio e´leve´e afin de minimiser les erreurs associe´es au de´balancement des impe´dances
de contact. Les caracte´ristiques de ces circuits ont e´te´ e´tudie´es par simulation. Cependant,
les erreurs associe´es aux capacite´s parasites du PCB et des caˆbles d’e´lectrodes sont difficiles
a` e´valuer par simulation. Dans le chapitre 4, les performances expe´rimentales du MEA-LB




Ce chapitre pre´sente l’ensemble des tests effectue´s pour caracte´riser le MEA-LB afin de
re´aliser le deuxie`me objectif de ce projet. Ce chapitre est divise´ en quatre sections. A` la pre-
mie`re section, nous pre´sentons les re´ponses en fre´quence expe´rimentales des caracte´ristiques
de diffe´rentes EA. Le but est de comparer les re´sultats obtenus en pratique avec les re´sul-
tats des simulations et de quantifier l’uniformite´ des caracte´ristiques des EA. A` la deuxie`me
section, nous pre´sentons deux tests de performance qui permettent d’e´valuer globalement
les performances du MEA : le RSB et la pre´cision des mesures. La troisie`me section de´crit
les tests d’imagerie permettant de valider les nouvelles fonctionnalite´s du MEA. La dernie`re
section de ce chapitre pre´sente une discussion des re´sultats obtenus.
4.1 Caracte´risation des e´lectrodes actives
Les analyses the´oriques de la source de courant et du pre´amplificateur ont permis de
de´montrer l’influence des composants discrets, des parame`tres intrinse`ques des composants
actifs et de la fre´quence sur leurs performances. Les meˆmes indicateurs de performance vont
eˆtre mesure´s expe´rimentalement afin de valider l’analyse the´orique et de´terminer les effets
des composants parasites, qui ont e´te´ ne´glige´s lors de l’analyse the´orique. Par la suite, une
analyse de l’uniformite´ des performances des EA sera re´alise´e.
L’acquisition de donne´es permettant d’obtenir les courbes caracte´ristiques expe´rimentales
a e´te´ re´alise´e a` l’aide d’un analyseur de re´seau/spectre/impe´dance de type Agilent 4395A.
Les signaux de tension sont achemine´s aux entre´es de l’analyseur au moyen de sondes actives
de type Agilent 41800A, dont l’impe´dance d’entre´e est e´quivalente a` une re´sistance de 100 kΩ
en paralle`le avec un condensateur de 3 pF. L’analyseur de re´seau enregistre l’amplitude et la
phase du gain de tension d’un circuit place´ entre le canal de re´fe´rence et le canal de mesure
de l’analyseur, sur une plage fre´quentielle allant de 10 Hz a` 500 MHz. Plusieurs parame`tres
de l’analyseur doivent eˆtre ajuste´s afin d’effectuer les mesures : la puissance du signal de
re´fe´rence RF OUT, la plage fre´quentielle couverte, la largeur de bande de chaque mesure et
le nombre de mesures effectue´es dans la plage choisie. Pour tous les tests, ces parame`tres ont
e´te´ fixe´s aux meˆmes valeurs : la puissance de RF OUT a` -20 dBm, la plage fre´quentielle de
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100 Hz a` 5 MHz, la largeur de bande a` 10 Hz et le nombre de mesures a` 801.
D’apre`s la fiche technique de l’analyseur de re´seau, la pre´cision the´orique de cet appareil
serait de ±0,05 dB. En pratique, elle de´pend grandement du soin avec lequel le montage
expe´rimental est assemble´. Afin d’obtenir une re´solution maximale, on doit utiliser des caˆbles
d’interconnexion coaxiaux les plus courts possibles. La qualite´ de l’interconnexion de la masse
de l’analyseur a` celle du MEA est particulie`rement critique afin d’obtenir des re´sultats fiables
aux hautes fre´quences. Afin d’e´viter les effets de la de´rive thermique du syste`me, le syste`me
de TIE et l’analyseur de re´seau ont e´te´ mis sous tension une heure pre´alablement aux tests. Il
est a` noter que les montages expe´rimentaux qui suivent sont tire´s de Je´hanne-Lacasse (2011).
Cependant, nous avons pris soin d’inclure les caˆbles d’e´lectrodes, dont la longueur est de
60 cm, dans tous les montages afin de tenir compte de l’effet de leurs capacite´s parasites
distribue´es. De plus, pendant la caracte´risation d’une EA, nous avons connecte´ les autres EA
a` un fantoˆme passif pour e´viter le couplage d’interfe´rences parasites. Ce fantoˆme est de´crit a`
la section 4.2.
4.1.1 Caracte´risation de la source de courant
Deux caracte´ristiques doivent eˆtre mesure´es expe´rimentalement pour la chaˆıne de stimu-
lation de chaque EA, soit la transconductance et l’impe´dance Zio. Le montage expe´rimental
pour mesurer la transconductance est repre´sente´ a` la figure 4.1. Pour mesurer la re´ponse en
fre´quence de la transconductance, on applique la porteuse RF OUT de l’analyseur de re´seau
a` l’entre´e REF IN du MEA. La sortie RF OUT est aussi relie´e au canal R (VR) de l’analy-
seur. A` la sortie de l’EA, une re´sistance de 50 Ω est utilise´e comme charge ZL de la source de
courant, car l’analyseur ne peut mesurer que des tensions. La transconductance de la source
Figure 4.1 Montage pour caracte´riser la transconductance d’une source de courant.
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Figure 4.2 Montage pour caracte´riser l’impe´dance Zio d’une source de courant.
de courant est alors donne´e par l’e´quation 4.1 :
Gm =
VA
VR · 50 Ω . (4.1)
La SCCT qu’on veut caracte´riser peut eˆtre configure´e en mode source ou puits de courant.
La transconductance expe´rimentale moyenne de six EA et la transconductance simule´e
sont pre´sente´es a` la figure 4.3(a). Tel qu’attendu, la re´ponse en fre´quence de la transcon-
ductance a la forme d’un filtre passe-bande. La valeur moyenne de Gm a` mi-bande est de
0,917 mS et le de´phasage est nul en mode source de courant. Les fre´quences de coupure sont
respectivement de 168 Hz et 823 kHz. En tenant compte de la tole´rance des composants, ces
re´sultats sont conformes aux re´sultats des simulations du tableau 3.4. On remarque cependant
un pic pre´sent pre`s de 4,5 MHz, qui n’est pas pre´sent sur la courbe simule´e.
Le montage pour mesurer l’impe´dance Zio est pre´sente´ a` la figure 4.2. Le montage est
sensiblement le meˆme que pour la mesure de la transconductance, a` l’exception du bran-
chement de la charge. La porteuse RF OUT de l’analyseur de re´seau et la sonde active du
canal R (VR) sont branche´es a` l’entre´e REF IN du MEA. Dans ce montage, la chaˆıne de
mesure est repre´sente´e par un mode`le qui met en e´vidence l’impe´dance Zio. La technique de
mesure consiste a` faire deux se´ries de mesures de transconductance avec des charges diffe´-
rentes. Pour ce faire, nous avons utilise´ une charge compose´e de deux re´sistances (R1 et R2)
et d’un interrupteur permettant de court-circuiter la re´sistance R1. Avec ces deux se´ries de
mesures, on peut calculer l’impe´dance Zio avec l’expression suivante (Hartinger, 2006) :
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(a) Transconductance Gm moyenne de six EA (en bleu) et transconductance simule´e (en vert).



















(b) Impe´dance Zio expe´rimentale de l’e´lectrode A (en bleu) et impe´dance Zio simule´e (en vert).
Figure 4.3 Re´ponses en fre´quence expe´rimentale et simule´e de la transconductance Gm et de








ou` vo repre´sente la tension mesure´e par l’analyseur quand la charge est e´gale a` R1 + R2
et vf repre´sente la tension mesure´e quand la charge est e´gale a` R2.
Les re´ponses en fre´quence de l’impe´dance Zio mesure´e pour le canal A du MEA et si-
mule´e sont montre´es a` la figure 4.3(b). L’amplitude est supe´rieure a` 100 kΩ jusqu’a` environ
150 kHz. On remarque qu’aux basses fre´quences la valeur calcule´e de Zio est instable. D’une
part, cette instabilite´ s’explique par la transconductance qui diminue a` basse fre´quence, ce
qui diminue le RSB des deux mesures. D’autre part, l’acquisition des deux se´ries de mesures
de transconductance ne´cessite plusieurs minutes, ce qui rend la technique sensible a` la de´-
rive thermique et aux interfe´rences externes (Je´hanne-Lacasse, 2011). Comparativement a` la
re´ponse en fre´quence simule´e, le re´sultat expe´rimental donne une impe´dance Zio beaucoup
plus faible. Ceci s’explique, en partie, par la pre´sence des capacite´s parasites du PCB et des
caˆbles d’e´lectrodes, qui n’avaient pas e´te´ conside´re´es dans les simulations. L’impe´dance Zio
reste tout de meˆme beaucoup plus grande que l’impe´dance de contact typique des e´lectrodes
(1 kΩ) pour que les variations de cette dernie`re n’entraˆınent pas d’erreurs appre´ciables.
Diffe´rentes mesures ont e´te´ re´alise´es a` l’aide de ce montage, car l’impe´dance Zio de´pend
de trois circuits : le circuit d’asservissement de l’e´cran des caˆbles d’e´lectrodes, la source
de courant et le pre´amplificateur. Une augmentation de Zio est possible en optimisant le
circuit d’asservissement et le circuit RC de compensation de la source de courant (figure 4.4).
L’optimisation doit viser a` obtenir l’impe´dance Zio la plus e´leve´e sans introduire d’oscillations.
La figure 4.5(a) illustre l’influence du circuit RC de compensation sur l’impe´dance Zio. On
remarque que l’amplitude de Zio est tre`s sensible a` la constante RC. Lorsque la compensation
est absente (C = 0), l’impe´dance a` 50 kHz est de 90 kΩ. L’impe´dance a` 50 kHz est de 450 kΩ
et 1 MΩ pour C e´gal a` 27 pF et 37 pF respectivement. On remarque que l’allure des trois
courbes de la figure 4.5(a) est tre`s similaire. Les valeurs aux basses fre´quences sont de l’ordre
de 1 MΩ a` 10 MΩ mais varient beaucoup. Cette variation peut eˆtre attribue´e a` la pre´cision
limite´e du montage de mesure. Le tableau 4.1 montre l’effet du circuit RC sur la stabilite´
du circuit. Ide´alement, le circuit RC devrait compenser exactement le poˆle introduit par la
capacite´ parasite du caˆble et de la re´sistance de sortie. Cependant, l’ajout du circuit RC
diminue la marge de phase de l’ampli op, ce qui peut entraˆıner des oscillations dans certaines
conditions. Un compromis est donc ne´cessaire pour maximiser l’impe´dance Zio tout en gardant
le circuit d’asservissement stable.
La figure 4.5(b) illustre l’influence de la re´sistance RC dans le circuit d’asservissement
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Figure 4.4 Sche´ma de la source de courant, du circuit RC de compensation et du circuit
d’asservissement de l’e´cran.
sur l’impe´dance Zio. Les formes des trois courbes sont tre`s similaires. Pour une re´sistance RC
e´gale a` 1 kΩ, l’impe´dance Zio est semblable a` celle avec compensation (C = 27 pF) de la
figure 4.5(a). Cependant, pour une valeur de 10 kΩ, l’impe´dance Zio chute. Ceci s’explique
par une augmentation de la capacite´ effective de l’e´cran du caˆble d’e´lectrode. En effet, lorsque
la re´sistance RC est faible, la diffe´rence de potentiel entre l’e´cran et le conducteur central du
caˆble est faible. Autrement dit, le signal sur l’e´cran du caˆble suit en amplitude et en phase
le signal pre´sent sur le conducteur central. Si on augmente RC, le circuit d’asservissement ne
compense plus aussi bien le poˆle forme´ par R et la capacite´ parasite du caˆble, ce qui entraˆıne
une diminution de l’impe´dance Zio.
Tableau 4.1 Influence du circuit RC sur l’impe´dance Zio.
Condensateur C Impe´dance a` 50 kHz Stabilite´
27 pF 454 kΩ Stable
33 pF 3.86 MΩ Instable
36 pF 4.65 MΩ Instable
40 pF 4.16 MΩ Instable
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C = 27 pF
C = 37 pF
C = 0 pF
(a) Contribution du circuit de compensation.




















RC = 1 kΩ
RC = 10 kΩ
Écran flottant
(b) Contribution de l’asservissement de l’e´cran.
Figure 4.5 Effets de la capacite´ C du circuit de compensation de la source de courant et de
la re´sistance RC du circuit d’asservissement sur l’impe´dance Zio.
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Tableau 4.2 Influence du circuit d’asservissement sur l’impe´dance Zio.
Re´sistance RC Impe´dance a` 50 kHz Stabilite´
10 kΩ 165 kΩ Stable
1 kΩ 454 kΩ Stable
900 Ω 366 kΩ Stable
800 Ω 385 kΩ Instable
680 Ω 365 kΩ Instable
Le tableau 4.2 montre l’effet de la re´sistance RC du circuit d’asservissement de l’e´cran
sur Zio a` 50 kHz et sur la stabilite´ du circuit. Tel que pre´dit par les simulations, une valeur
e´leve´e de la re´sistance RC diminue l’impe´dance Zio mais ame´liore la stabilite´ du suiveur. Par
contre, si la re´sistance est faible, l’ampli op devient instable a` cause de la charge capacitive
trop grande a` sa sortie. Un compromis est donc aussi ne´cessaire a` ce niveau pour optimiser
le circuit d’asservissement de l’e´cran.
4.1.2 Caracte´risation du pre´amplificateur
Le gain de tension de la chaˆıne de mesure ainsi que le TRMC ont e´te´ mesure´s avec
l’analyseur de re´seau lors de la caracte´risation du pre´amplificateur. Graˆce a` la carte de test,
il est possible d’acce´der au bus analogique de la chaˆıne de mesure et d’y brancher une sonde
active. Par conse´quent, trois mesures de gain peuvent eˆtre faites : 1) le gain de la chaˆıne
comprenant le pre´amplificateur, le filtre passe-haut et le multiplexeur de chaque EA ; 2) le
gain du circuit de conditionnement AM OUT ; 3) le gain total de la chaˆıne de mesure. Dans
cette section, nous allons caracte´riser le gain total de la chaˆıne de mesure avec le montage de
la figure 4.6(a) et le gain du circuit de conditionnement AM OUT a` l’aide du montage de la
figure 4.6(b). Pre´cisons qu’il faut conside´rer deux EA pour caracte´riser les diffe´rents gains,
car il s’agit d’une mesure diffe´rentielle. A` la figure 4.6, deux connexions sont illustre´es, l’une
pour mesurer le gain diffe´rentiel et l’autre pour le gain en mode commun. Dans le premier
cas (connexion 2), l’entre´e d’une EA est relie´e a` la masse afin de mesurer le gain diffe´rentiel.
Dans le second cas (connexion 1), les deux entre´es des EA sont relie´es a` la sortie RF OUT
de l’analyseur pour mesurer le gain en mode commun.
Nous allons d’abord mesurer le gain pour toute la chaˆıne de mesure a` l’aide du montage
de la figure 4.6(a). Le signal de re´fe´rence RF OUT provenant de l’analyseur de re´seau est
applique´ a` l’entre´e positive du pre´amplificateur d’une EA. La sonde active du canal R (VR)
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(a) Caracte´risation du gain diffe´rentiel (connexion 2) ou du gain en mode commun (connexion 1) pour la
chaˆıne de mesure comple`te.
(b) Caracte´risation du gain diffe´rentiel (connexion 2) ou du gain en mode commun (connexion 1) pour le
circuit de conditionnement.
Figure 4.6 Montage pour caracte´riser le pre´amplificateur.
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(a) Gain de tension moyen de six EA (en bleu) et gain simule´ (en vert).















(b) TRMC expe´rimental de la chaˆıne de mesure (en rouge), du circuit de conditionnement
(en bleu) et TRMC simule´ de la chaˆıne de mesure (en vert).
Figure 4.7 Re´ponses en fre´quence simule´e et expe´rimentale a) du gain de tension et b) du
TRMC. Le gain expe´rimental repre´sente la moyenne de six EA. Les TRMC expe´rimentaux
ont e´te´ mesure´s entre les e´lectrodes A et B.
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est aussi connecte´e a` cette entre´e et le signal de sortie est mesure´ a` la sortie du circuit
de conditionnement avec la sonde active du canal A (VA). L’e´lectrode de mesure en mode
inverseur est relie´e a` la masse afin de ne pas introduire de bruit (connexion 2). Le gain de








La courbe moyenne du gain du circuit de mesure a e´te´ obtenue pour un e´chantillon de
six EA (figure 4.7(a)). La courbe simule´e du gain de tension est reproduite sur la figure
pour faciliter la comparaison. Le gain expe´rimental moyen est de 8,8 V/V a` mi-bande avec
un de´phasage pratiquement nul. Les fre´quences de coupure moyennes sont de 159 Hz et
800 kHz. Ces valeurs sont conformes aux valeurs the´oriques e´nonce´es dans le tableau 3.4. On
remarque cependant un pic pre`s de 4 MHz qui est duˆ aux oscillations provenant du circuit
RC de compensation de la source de courant. Ce pic n’est pas pre´sent sur la courbe simule´e.
Pour le TRMC de toute la chaˆıne de mesure, les gains diffe´rentiel et en mode commun
doivent eˆtre mesure´s. Le gain diffe´rentiel a e´te´ mesure´ ci-dessus. Tel que montre´ a` la fi-
gure 4.6(a), la mesure du gain en mode commun se fait en connectant les entre´es de l’EA en
mode suiveur et de l’EA en mode inverseur au signal de re´fe´rence VR de l’analyseur de re´seau,
soit la connexion 1 sur la figure. La sortie est mesure´e par la sonde active du canal A. Pour
mieux e´valuer l’influence d’un e´cart entre les EA sur le TRMC, nous avons aussi mesure´ le
TRMC pour le circuit de conditionnement AM OUT a` l’aide du montage de la figure 4.6(b).
Le signal de re´fe´rence RF OUT est alors connecte´ a` l’entre´e positive du circuit par le bus
analogique. L’entre´e ne´gative est connecte´e a` la masse (connexion 2) pour la mesure du gain
diffe´rentiel et a` RF OUT (connexion 1) pour la mesure du gain en mode commun. Les deux
entre´es des EA sont laisse´es flottantes et toutes les EA sont de´connecte´es du bus analogique
par une commande transmise aux microcontroˆleurs des EA a` partir de l’interface usager.
La figure 4.7(b) compare le TRMC du circuit de conditionnement et de la chaˆıne de mesure
comple`te avec le TRMC simule´. A` 50 kHz, le TRMC est pratiquement le meˆme dans les deux
cas expe´rimentaux, soit environ 68 dB. Une diffe´rence se produit aux basses fre´quences,
ou` le TRMC total de la chaˆıne chute a` 30 dB, tandis que le TRMC pour le circuit de
conditionnement AM OUT monte a` 95 dB. Pour les pre´amplificateurs configure´s en suiveur
et inverseur, le de´balancement est principalement cause´ par l’impre´cision du condensateur
du filtre passe-haut. Afin d’ame´liorer le TRMC, il faudrait soit diminuer la fre´quence de
coupure du filtre passe-haut en augmentant la re´sistance utilise´e dans le filtre ou utiliser des
condensateurs de plus grande pre´cision (1 a` 2 % au lieu de 10 %). A` 100 Hz, le TRMC du
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circuit de conditionnement est plus faible que le TRMC simule´, qui est de 122 dB. Le filtre RF
a` l’entre´e du circuit de conditionnement AM OUT vient donc aussi de´grader le TRMC, mais
de fac¸on moins importante que les filtres passe-haut des EA. En effet, le filtre RF forme un
diviseur de tension avec les re´sistances Ron variables des portes analogiques, ce qui engendre
un de´balancement entre les deux entre´es de l’AI.
4.1.3 Discussion
4.1.3.1 Comparaison de l’impe´dance Zio du MEA-SF et du MEA-LB
La caracte´risation de la source de courant a montre´ que la meilleure fac¸on d’obtenir a` la
fois une impe´dance Zio e´leve´e et un circuit stable consiste a` minimiser la capacite´ parasite
du caˆble, afin de diminuer la constante RC du circuit de compensation. Pour le MEA-SF,
l’optimisation des composants de la source de Howland et du suiveur auto-e´le´vateur ont
permis d’obtenir une impe´dance Zio de 4 MΩ a` 50 kHz (Hartinger et al., 2006). Cependant,
les mesures avaient e´te´ effectue´es sans les caˆbles d’e´lectrodes. Nous avons donc repris ces
mesures avec le montage expe´rimental de la figures 4.2 afin de comparer les deux MEA. La
figure 4.8 permet de comparer l’impe´dance Zio du MEA-SF a` celle du MEA-LB. La valeur
maximale de Zio pour le MEA-SF est de 997 kΩ a` 14,4 kHz. On remarque que l’utilisation
du caˆble d’e´lectrodes pour le MEA-SF diminue l’amplitude de Zio et de´cale la fre´quence
du maximum. Une nouvelle optimisation des Zio du MEA-SF serait ne´cessaire en incluant
cette fois-ci les capacite´s parasites des caˆbles d’e´lectrodes. Pour le moment, l’impe´dance Zio
a` 50 kHz du MEA-LB est supe´rieure a` celle du MEA-SF.
4.1.3.2 Bande passante uniforme pour la transconductance et le gain
Suite a` la caracte´risation de la source de courant et du pre´amplificateur, une analyse plus
approfondie a e´te´ effectue´e pour les re´ponses en fre´quence de la transconductance et du gain
des EA. Tout d’abord, une courbe moyenne de la re´ponse en fre´quence de la transconductance
et du gain a e´te´ obtenue pour six canaux. Puis, nous avons cherche´ la plage de fre´quences a`
l’inte´rieur de laquelle ces caracte´ristiques de´vient de la valeur moyenne a` 50 kHz de moins de
X %. Le tableau 4.3 donne les plages de fre´quence pour des de´viations de 0,1, 0,2, 0,5 et 1 %
pour la transconductance (colonne 1), le gain (colonne 2) et les valeurs combine´es des deux
(colonne 3). On remarque que la plage de fre´quences pour une de´viation de moins de 0,1 %
s’e´tend de 40,0 kHz a` 59,7 kHz pour la transconductance et de 16,0 kHz a` 61,4 kHz pour
le gain. En combinant les deux caracte´ristiques, la troisie`me colonne montre que la plage
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Figure 4.8 Comparaison de l’impe´dance Zio pour le MEA-SF et le MEA-LB.
Tableau 4.3 Plage de fre´quences a` l’inte´rieur de laquelle la transconductance, le gain et les
deux caracte´ristiques combine´es de´vient de moins de X % de la valeur moyenne a` 50 kHz qui
constitue la re´fe´rence.
Erreur (%)
Transconductance Gain Valeurs combine´es
finf (kHz) fsup (kHz) finf (kHz) fsup (kHz) finf (kHz) fsup (kHz)
0,1 40,0 59,7 16,0 61,4 40,0 59,7
0,2 27,9 71,6 11,9 68,8 27,9 68,8
0,5 1,18 105 2,00 85,9 2,00 85,9
1 1,01 130 1,50 108 1,50 108
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de fre´quences est de´termine´e par la transconductance seulement, qui s’e´tend de 40,0 kHz a`
59,7 kHz. La largeur de bande re´pondant au crite`re d’une de´viation infe´rieure de 0,1 % est
donc de 50 ± 10 kHz environ. Pour une de´viation de moins de 1 %, la combinaison du gain et
de la transconductance limite la bande passante entre 1,5 kHz a` 108 kHz. La limite infe´rieure
est donne´e par le gain, tandis que la limite supe´rieure est fixe´e par la transconductance.
Ces informations sont ne´cessaires pour choisir les deux fre´quences a` utiliser pour l’imagerie
bifre´quence. La pre´cision de la bande passante est une caracte´ristique importante, meˆme si de
le´ge`res imperfections peuvent eˆtre compense´es dans l’algorithme de reconstruction (Hartinger
et al., 2007).
4.1.3.3 E´cart-type normalise´ de la transconductance et du gain entre les EA
Le deuxie`me test effectue´ est la mesure de l’e´cart-type normalise´ entre les EA pour le gain
et la transconductance en fonction de la fre´quence afin d’e´valuer leur uniformite´. L’e´cart-type
normalise´ des EA du MEA-LB a e´te´ compare´ a` celui des EA du MEA-SF a` la figure 4.9.
A` la figure 4.9(a), on remarque que l’e´cart-type normalise´ de la transconductance des EA
en fonction de la fre´quence est plus faible pour le MEA-LB entre 200 Hz et 2 MHz. A` la
figure 4.9(b), on observe que l’e´cart-type normalise´ du gain en fonction de la fre´quence est
infe´rieur pour le MEA-SF aux fre´quences infe´rieures a` 17 kHz. Ceci est duˆ au fait que le filtre
passe-haut dans les EA du MEA-SF ont une fre´quence de coupure tre`s basse (de l’ordre d’une
dizaine de Hz) et que les e´carts de cette fre´quence ont peu d’effet dans la bande passante
recherche´e (1 kHz a` 1 MHz). Pour le MEA-LB, l’impre´cision sur les condensateurs de ces
filtres passe-haut augmente l’e´cart du gain des EA aux basses fre´quences. Ne´anmoins, les EA
du MEA-LB ont un e´cart-type normalise´ infe´rieur a` ceux du MEA-SF entre 17 kHz et un
peu moins de 3 MHz.
4.2 Performances globales du MEA-LB
Cette section de´crit les tests de performance re´alise´s sur l’ensemble du syste`me de TIE
incluant le MSD. Dans un premier temps, les mesures du RSB et de la pre´cision seront
explique´es. Dans un deuxie`me temps, ces deux indicateurs serviront a` effectuer des tests de
variance. Contrairement aux tests avec l’analyseur de re´seau ou` le signal de re´fe´rence e´tait
ge´ne´re´ par ce dernier, les mesures du RSB et de la pre´cision sont re´alise´s avec la porteuse de
re´fe´rence synthe´tise´e par le DDS dans le MSD, dont la plage de fre´quences est limite´e entre
10 kHz et 150 kHz.
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Figure 4.9 Comparaison de l’e´cart-type normalise´ pour le MEA-LB et le MEA-SF en fonction
de la fre´quence pour six EA : (a) Transconductance. (b) Gain.
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Figure 4.10 Photographie du fantoˆme re´sistif.
Les caracte´ristiques globales sont mesure´es a` l’aide d’un fantoˆme dont le maillage est
compose´ de re´sistances de pre´cision (Gagnon et al., 2010). Re´alise´ sur circuit imprime´, ce
fantoˆme repre´sente une distribution de conductivite´ uniforme dans un milieu circulaire 2D
(figure 4.10). Seize nœuds pe´riphe´riques correspondent aux positions des e´lectrodes. Chaque
connecteur d’e´lectrodes est relie´ au maillage par deux re´sistances et un condensateur. L’im-
pe´dance e´quivalente de ce circuit reproduit le comportement e´lectrochimique d’une e´lectrode.
Des interrupteurs permettent de court-circuiter certains e´le´ments du maillage afin de produire
une perturbation de conductivite´. Un 17e connecteur est pre´sent pour effectuer la connexion
a` la masse. Ce connecteur est relie´ au nœud central du maillage.
4.2.1 Rapport signal sur bruit et pre´cision
Pour e´valuer les performances globales du syste`me, le MEA-LB est relie´ au fantoˆme par
les meˆmes caˆbles d’e´lectrodes qui seront utilise´s pour les tests in vivo. On acquiert un total de
1000 trames, une trame e´tant de´finie comme un ensemble de mesures requis pour reconstruire
une image, soit 208 mesures pour seize e´lectrodes. Le signal moyen de TIE obtenu des 1000
trames est repre´sente´ a` la figure 4.11(a). Le protocole d’acquisition de´crit a` la section 1.1
engendre treize plateaux, qui sont bien pre´sents dans cette figure. Le signal maximal est
obtenu aux extre´mite´s du profil, quand les paires d’e´lectrodes de stimulation et de mesure
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Figure 4.11 Caracte´ristiques du syste`me de TIE comprenant le MEA-LB e´value´es a` partir de
1000 trames : (a) valeur moyenne du signal de TIE (unite´s arbitraires), (b) RSB (dB) et (c)
pre´cision (%).
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sont adjacentes. Le plateau le plus bas se produit lorsque l’e´cart entre les paires d’e´lectrodes de
stimulation et de mesure est maximal. La moyenne et la variance de chacune des 208 mesures
pour 1000 trames sont calcule´es afin d’obtenir deux indicateurs de performance : le RSB
et la pre´cision des mesures. Le RSB repre´sente la capacite´ du syste`me de TIE a` produire,
sur un pe´riode de temps donne´e, les meˆmes ensembles de mesures quand la distribution de







ou` mi repre´sente la i
e mesure d’une trame, E(mi), la moyenne de mi et Var(mi), la
variance de mi. La figure 4.11(b) pre´sente le RSB pour les 208 mesures. En ge´ne´ral, l’allure
du RSB est semblable a` celle du signal moyen, car le niveau de bruit est sensiblement constant
pour les 208 mesures, tandis que l’amplitude du signal varie. Pour certaines applications, il
est sugge´re´ que le RSB soit minimalement de 60 dB afin qu’on puisse bien distinguer deux
distributions de conductivite´ diffe´rentes (Halter et al., 2008). La pre´cision des mesures est
un indicateur de la proximite´ de la valeur mesure´e par le syste`me de TIE sur le fantoˆme a`
la valeur the´orique calcule´e pour ce meˆme fantoˆme. Le fantoˆme sert ici d’e´talon, car il s’agit
d’un dispositif de test stable et construit avec des composants de pre´cision. La pre´cision des






ou` mti repre´sente la valeur the´orique pour la i
e mesure. La figure 4.11(c) pre´sente la
pre´cision pour les 208 mesures.
Ces deux indicateurs de performance sont influence´s par les parame`tres d’ope´ration du
syste`me de TIE, comme la cadence d’images et la fre´quence de la porteuse. La cadence
d’images est le nombre de trames acquises par seconde. La longueur de chaque trame de´pend
du nombre d’e´lectrodes utilise´es. Elle est de 208 mesures pour 16 e´lectrodes. La cadence
d’images peut eˆtre modifie´e de deux fac¸ons : en changeant la pe´riode active ou la pe´riode
inactive du moyenneur (Moumbe, 2011). La pe´riode inactive correspond a` la pe´riode de
temps ou` le moyenneur rejette les donne´es du filtre FIR dans le FPGA. Cette inactivite´
minimise l’influence des transitoires de la porteuse de mesures provenant de la commutation
des EA a` chaque mesure. Pour ce test, la pe´riode inactive a e´te´ fixe´e a` 50 µs et la cadence
d’images a e´te´ re´gle´e en ajustant la pe´riode active seulement. La figure 4.12 compare le
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Figure 4.12 Comparaison du RSB (a) et de la pre´cision des mesures (b) en fonction de la
cadence d’images. Les traits verticaux indiquent l’e´cart-type.
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Figure 4.13 Comparaison du RSB (a) et de la pre´cision des mesures (b) en fonction de la
fre´quence de la porteuse de re´fe´rence. Les traits verticaux indiquent l’e´cart-type.
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RSB et la pre´cision pour une fre´quence de 50 kHz et une cadence d’images variant de 4,61
a` 51,7 trames/s. On remarque que ces deux caracte´ristiques diminuent en augmentant la
cadence d’images. Le MEA-LB permet d’obtenir un RSB moyen supe´rieur a` 60 dB jusqu’a` une
cadence de 20 trames/s. La pre´cision reste assez constante avec une moyenne de 99,8 % jusqu’a`
41 trames/s. Le MEA-SF comportait un oscillateur de 4 MHz qui limitait la cadence d’images
maximale a` cause du temps de calcul ne´cessaire a` de´terminer la prochaine configuration des
multiplexeurs des EA. D’apre`s ces re´sultats, la cadence d’images maximale du MEA-LB n’est
plus limite´e par le temps de calcul des EA, mais plutoˆt par les performances de´sire´es.
La fre´quence de la porteuse de re´fe´rence a e´te´ varie´e de 10 kHz a` 150 kHz pour une
cadence d’images fixe´e a` 9,71 trames/sec. La fre´quence supe´rieure de la porteuse est limite´e
par le filtre passe-bas du MSD dont la fre´quence de coupure est de 150 kHz. Le syste`me ne
peut pas fonctionner en dessous de 5 kHz, car la re´ponse en fre´quence des transformateurs
d’isolation produit une atte´nuation importante. Les re´sultats sont repre´sente´s a` la figure 4.13.
Pour chaque indicateur de performance, la valeur moyenne, la valeur minimale, la valeur
maximale et l’e´cart-type sont repre´sente´s. La valeur moyenne repre´sente la moyenne des
208 mesures e´value´e sur les 1000 trames. Les valeurs maximale et minimale repre´sentent les
valeurs maximale et minimale moyennes pour les 1000 trames. L’e´cart-type est aussi calcule´
sur la moyenne des 1000 trames de 208 mesures. La valeur moyenne du RSB varie autour
de 63 dB et la pre´cision moyenne autour de 99,8 % pour la plupart des fre´quences. Le RSB
diminue le´ge`rement lorsque la fre´quence d’excitation est pre`s de 5 kHz. A` 10 kHz, le RSB est
environ de 55 dB et l’e´cart-type augmente a` cette fre´quence. Pour la pre´cision, l’e´cart-type
augmente plutoˆt a` haute fre´quence, avec une valeur minimale d’environ 98,2 %. Ne´anmoins,
le RSB et la pre´cision sont suffisamment e´leve´s et uniformes dans cette plage de fre´quences
pour effectuer de l’imagerie bifre´quence avec le MEA-LB.
4.2.2 Analyse de la variance
L’analyse de la variance (souvent de´signe´e par ANOVA, de l’anglais ANalysis Of VA-
riance) est un test statistique permettant de ve´rifier que plusieurs e´chantillons sont issus
d’une meˆme population. Dans le contexte actuel, l’analyse de la variance permet d’e´tudier la
variabilite´ des performances des cinq MEA-LB qui ont e´te´ construits en termes de RSB et
de pre´cision. Deux tests de variance ont e´te´ re´alise´s pour :
1. De´terminer l’influence du proce´de´ d’assemblage du MEA.
2. De´terminer l’influence du nombre d’e´lectrodes ou plus exactement, de l’accroissement





































Figure 4.14 Influence du proce´de´ d’assemblage du MEA sur le RSB (p = 0,9296) et la pre´cision
des mesures (p = 0,0020). Les valeurs de p montrent les variables qui sont statistiquement
































Figure 4.15 Influence de l’augmentation du nombre d’e´lectrodes de 16 a` 32 sur le RSB
(p = 0,5764) et la pre´cision des mesures (p = 6,47 × 10−21) obtenus avec seize e´lectrodes.
Les valeurs de p montrent les variables qui sont statistiquement significatives (p < 0,01). Les
configurations sont : 1) MEA maˆıtre, 2) MEA esclave, 3) e´lectrodes impaires et 4) e´lectrodes
paires.
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Un total de cinq MEA ont e´te´ assemble´s a` la machine dans le cadre de ce projet. Le
premier test ANOVA a donc pour but de confirmer que les MEA ont des performances
similaires. On suppose sous l’hypothe`se nulle que les e´chantillons, soit les MEA, sont issus
d’une meˆme population, car le proce´de´ d’assemblage est le meˆme. Le deuxie`me test a pour
but d’e´valuer le MEA a` 32 e´lectrodes. E´tant donne´ que le fantoˆme passif comporte seulement
seize connecteurs d’e´lectrodes, il est impossible de valider les performances d’un MEA a` 32
e´lectrodes en termes de RSB et de pre´cision. Cependant, le syste`me de TIE permet de choisir
les e´lectrodes qu’on de´sire utiliser. Par conse´quent, quatre configurations de seize e´lectrodes
ont e´te´ teste´es pour ve´rifier si l’interconnexion de deux MEA influence les performances.
L’hypothe`se a` ve´rifier pour les deux tests est donc la meˆme :
H0 = m1 = m2 = ... = mk = m
H1 = ∃(i, j) tel que mi 6= mj
(4.6)
L’hypothe`se nulle H0 correspond au cas ou` les distributions suivent la meˆme loi nor-
male. Nous allons utiliser α = 0,01. L’hypothe`se alternative H1 est qu’il existe au moins
une distribution dont la moyenne s’e´carte des autres moyennes. L’analyse de la variance fait
la supposition que les 208 mesures sont distribue´es normalement et inde´pendamment avec
la meˆme variance entre les MEA. L’hypothe`se de normalite´ peut eˆtre valide´e en trac¸ant un
graphique de la distribution des re´sidus. L’hypothe`se de l’inde´pendance peut eˆtre ve´rifie´e en
trac¸ant les re´sidus en fonction du temps ou de l’ordre dans lequel les expe´riences ont e´te´
faites. L’apparition d’un patron dans l’un des deux cas pourrait indiquer que les observations
ne sont pas inde´pendantes.
Les re´sultats de l’analyse sont pre´sente´s a` l’aide de diagrammes de surface. Il s’agit d’une
repre´sentation graphique qui de´crit simultane´ment diffe´rents facteurs importants d’un en-
semble de mesures, comme la valeur me´diane, la dispersion, l’e´cart et l’identification de
mesures aberrantes. Pour p < 0,01, la diffe´rence entre les moyennes des mesures est statis-
tiquement significative. La figure 4.14(a) montre le diagramme de surface du RSB des cinq
MEA. Les valeurs de RSB des 208 mesures sont comprises entre 54 dB et 74 dB. On remarque
que l’allure ge´ne´rale de la dispersion est la meˆme et qu’aucune mesure aberrante n’est obser-
ve´e. On peut conclure que l’assemblage du MEA n’influence pas de fac¸on significative le RSB
des 208 mesures (p = 0,9296). La meˆme analyse est faite au niveau de la pre´cision des mesures
a` l’aide du diagramme de la figure 4.14(b). Les valeurs de pre´cision pour les 208 mesures sont
comprises entre 99,2 % et 100 %. L’allure de la dispersion est moins uniforme que pour le
RSB, car certaines donne´es aberrantes apparaissent pour le MEA-1 et le MEA-5. D’apre`s le
test ANOVA, la diffe´rence des moyennes est statistiquement significative (p = 0,0020).
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La figure 4.15 montre les diagrammes de surface de quatre configurations de seize e´lec-
trodes utilise´es pour re´aliser un syste`me a` 32 e´lectrodes. Les quatre configurations sont : 1)
maˆıtre (MEA du bas seulement), 2) esclave (MEA du haut seulement), 3) e´lectrodes paires
et 4) e´lectrodes impaires. Au niveau du RSB (figure 4.15(a)), les valeurs sont comprises entre
50 dB et 75 dB. L’utilisation de seize e´lectrodes re´parties sur deux MEA (configuration paire
et impaire) ne semble pas modifier le RSB de fac¸on significative (p = 0,5764). Au niveau de
la pre´cision (figure 4.15(b)), les valeurs sont comprises entre 89,9 % et 100 %. L’utilisation
des e´lectrodes paires et impaires diminue la pre´cision de certaines mesures et la diffe´rence est
statistiquement significative (p = 6,47 × 10−21). Une analyse des donne´es aberrantes permet
de constater que la pre´cision est minimale lorsque la mesure est effectue´e en utilisant une
paire d’e´lectrodes dont chaque e´lectrode provient d’un MEA diffe´rent. Il serait donc pre´fe´-
rable d’utiliser le syste`me a` 32 e´lectrodes seulement lorsque les 32 e´lectrodes sont ne´cessaires
ou lorsque qu’on veut imager seulement un coˆte´ du thorax avec seize e´lectrodes afin d’avoir
une meilleure re´solution temporelle. Les e´lectrodes utilise´es proviennent alors toutes du meˆme
MEA.
4.2.3 Discussion
Nous avons remarque´ une grande variabilite´ du RSB pour les mesures 192 a` 208 d’une
trame avec le MEA-LB (figure 4.11(b)). Cet ensemble de mesures pre´sente des variations du
RSB moyen de ±1 dB et ce malgre´ une attente initiale de plus de 60 minutes pour faire
re´chauffer le syste`me. Le RSB et la pre´cision ont donc aussi e´te´ mesure´s pour le MEA-SF
afin de comparer les performances et ve´rifier la variabilite´ de cet ensemble de mesures. La
figure 4.16 montre le signal moyen, le RSB et la pre´cision pour le MEA-SF. On remarque,
comme pour le MEA-LB, que l’e´cart-type est plus e´leve´ pour le dernier plateau de la trame






























































Figure 4.16 Caracte´ristiques du syste`me de TIE comprenant le MEA-SF e´value´es a` partir de
1000 trames : (a) valeur moyenne du signal de TIE (unite´s arbitraires), (b) RSB (dB) et (c)
pre´cision (%).
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comparativement au premier plateau. Ces irre´gularite´s e´tant pre´sentes autant sur les courbes
du MEA-SF que sur celles du MEA-LB, elles sont probablement cause´es par le MSD. Le
tableau 4.4 compare les performances des deux MEA. Le meˆme MSD a e´te´ utilise´ dans les
deux cas. On remarque que le RSB moyen du MEA-LB est supe´rieur d’environ 2,5 dB et que
la pre´cision moyenne est supe´rieure de 0,2 %.
4.3 Tests d’imagerie
Cette section de´crit les tests d’imagerie re´alise´s avec le syste`me de TIE comprenant le
MEA-LB. Ces tests inte`grent une autre composante essentielle du syste`me de TIE, soit l’al-
gorithme de reconstruction d’images. Le but de ces tests n’est pas d’analyser les images
reconstruites en de´tail, mais plutoˆt de valider les nouvelles fonctionnalite´s du MEA-LB :
l’imagerie bifre´quence et l’extension du nombre d’e´lectrodes de 16 a` 32 e´lectrodes. Le pre-
mier test nous a permis d’obtenir des images bifre´quences du fantoˆme re´sistif. L’algorithme
de reconstruction d’images est base´ sur la me´thode du maximum a posteriori (MAP), autant
pour les images diffe´rentielles que bifre´quences. Des tests supple´mentaires sont ensuite pre´-
sente´s pour des donne´es acquises sur un fantoˆme 3D constitue´ d’un cylindre rempli de salin.
Ce fantoˆme permet de valider le fonctionnement du MEA avec 32 e´lectrodes. Finalement,
nous pre´sentons quelques images diffe´rentielles obtenues in vivo avec le MEA-LB.
4.3.1 Images bifre´quences du fantoˆme re´sistif
Ce test d’imagerie a pour but de ve´rifier expe´rimentalement le MEA-LB en reconstruisant
des images bifre´quences sur un fantoˆme re´sistif. Pour ce faire, un algorithme de reconstruction
est ne´cessaire afin d’obtenir une image de la distribution de conductivite´ (x) a` partir des
mesures de potentiel (z) acquises. L’algorithme programme´ dans notre syste`me est la me´thode
par estimateur du MAP, qui est une me´thode utilisant un mode`le probabiliste. La me´thode
suppose une relation line´aire entre la distribution de conductivite´ x et les mesures de potentiel
z :
z = Hx + n (4.7)
ou` H est la matrice de sensibilite´ et n, le vecteur de bruit. Cette e´quation n’est pas
directement inversible, car H n’est pas une matrice carre´e. Pour contourner ce proble`me,
nous pouvons re´soudre l’e´quation 4.7 en utilisant une estimation de x donne´e par l’e´quation
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Figure 4.17 Comparaison des images bifre´quences reconstruites pour diffe´rentes fre´quences a`
partir des donne´es acquises sur un fantoˆme re´sistif comportant un condensateur (colonne 1)
et une inductance (colonne 2) en paralle`le avec une des re´sistances. Le facteur de bruit utilise´
dans l’algorithme de reconstruction est e´gal a` 1.
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Ceci permet de trouver une estimation de la distribution de conductivite´ (xˆ) par simple
multiplication matricielle sans avoir a` utiliser une me´thode ite´rative. Cette me´thode est donc
tre`s rapide car une fois les matrices H et R calcule´es pour une ge´ome´trie donne´e, on peut
obtenir une image par simple multiplication matricielle. Le parame`tre λ controˆle le poids de la
re´gularisation et R est la matrice de re´gularisation. Le parame`tre λ est fixe´ automatiquement
par une me´thode de calcul du RSB qu’on appelle facteur de bruit (FB) (Graham et Adler,
2006). Le choix de la matrice R de´pend de l’algorithme. Par exemple, R est e´gale a` la matrice
identite´ I pour la re´gularisation de Tikhonov d’ordre 0. Dans notre cas, R est re´alise´ par un
filtre passe-haut spatial gaussien dont la fre´quence de coupure a e´te´ fixe´e a` 10 % du diame`tre
du milieu a` imager (Adler et Guardo, 1996).
Pour reconstruire des images bifre´quences, une ge´ne´ralisation de l’estimateur MAP a e´te´
de´veloppe´e pour que les mesures de tension tiennent compte a` la fois de la distribution de
conductivite´ et de la fre´quence d’excitation (Hartinger et al., 2007). Le proble`me direct est
alors formule´ par l’e´quation suivante :
z = ∆z(ω) +Hx + n (4.9)
ou` ∆z(ω) est un facteur qui permet de compenser la de´pendance des mesures a` la fre´-






HT (z −∆z(ω)) (4.10)
Le terme ∆z(ω) implique qu’un mode`le du MEA permettant de de´crire son comportement
en fre´quence est utilise´ dans l’algorithme de reconstruction. Pour le moment, aucun mode`le
n’est disponible pour le MEA-LB, les images bifre´quences ont donc e´te´ reconstruites en esti-
mant la distribution de conductivite´ selon l’e´quation 4.8. Le fantoˆme utilise´ est le meˆme que
pour les tests de RSB et de pre´cision de´crits a` la section 4.2. Afin d’obtenir des images bifre´-
quences, nous avons place´ successivement un condensateur C de 10 nF et une inductance L de
47 µH en paralle`le avec une des re´sistances du fantoˆme. Ces composants permettent d’obtenir
une variation importante d’impe´dance dans la plage de fre´quences d’ope´ration du syste`me.
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Pour chaque perturbation avec C ou L, 100 trames ont e´te´ acquises afin de reconstruire les
images.
La figure 4.17 montre les images bifre´quences reconstruites avec le fantoˆme re´sistif pour des
fre´quences de 25, 75 et 100 kHz. La fre´quence de 50 kHz a e´te´ utilise´e comme re´fe´rence dans
les trois cas. Les couleurs chaudes sont associe´es a` une augmentation de la conductivite´ tandis
que les couleurs froides sont associe´es a` une diminution de la conductivite´. On remarque que
le condensateur cre´e une diminution de conductivite´ apparente a` 25 kHz et une augmentation
a` 75 kHz et 100 kHz. Les variations de conductivite´ associe´es a` l’inductance vont e´videmment
dans le sens oppose´. De plus, on remarque que la pre´sence de C et L cre´e un contraste plus
e´leve´ a` 100 kHz qu’a` 75 kHz, ce qui confirme l’importance d’utiliser une fre´quence de test
aussi e´loigne´e que possible de la fre´quence de re´fe´rence. On peut remarquer la pre´sence d’un
certain bruit de fond dans les images, car les variations de conductivite´ ne sont pas nulles
dans le reste du fantoˆme. Il serait donc inte´ressant de refaire ce test lorsque le MEA-LB sera
mode´lise´ et qu’on pourra tenir compte dans la reconstruction des variations de la re´ponse en
fre´quence des EA.
4.3.2 Expe´riences in vitro
Les expe´riences in vitro ont e´te´ re´alise´es a` l’aide d’un bassin cylindrique rempli d’une
solution de NaCl (figure 4.18). La hauteur et le diame`tre du bassin sont de 30,5 cm. Il a
e´te´ rempli avec de l’eau jusqu’a` une hauteur de 25 cm et du sel de table a e´te´ ajoute´ afin
d’obtenir une conductivite´ d’environ 200 mS/m.
La premie`re se´rie de tests sur le bassin a e´te´ faite en introduisant dans le salin une tige de
cuivre de 1,5 cm de diame`tre. Le cuivre a une conductivite´ beaucoup plus grande que celle
de la solution de NaCl. Pour chaque image, une trame de re´fe´rence a e´te´ prise avec seulement
le salin dans le bassin. Les tests qui suivent avaient pour but de comparer la re´solution
spatiale, telle que de´finie par Adler et al. (2009), en fonction du nombre d’e´lectrodes et du
facteur de bruit (FB) de l’algorithme de reconstruction. Le FB est un indicateur du niveau
de re´gularisation utilise´e dans l’algorithme de reconstruction : un FB faible accorde un poids
e´leve´ a` la re´gularisation et inversement. Afin de s’assurer de la reproductibilite´ des re´sultats,
l’expe´rience a e´te´ re´pe´te´e a` des moments diffe´rents apre`s avoir remplace´ la solution saline.
Les images obtenues du premier test sont montre´es a` la figure 4.19. Trois acquisitions
ont e´te´ faites avec 8, 16 et 32 e´lectrodes. Pour chaque configuration d’e´lectrodes, l’image
a e´te´ reconstruite avec des FB de 0,25, 0,5, 1 et 2. La conductivite´ est normalise´e entre
-1 (le moins conducteur) et +1 (le plus conducteur). Afin de quantifier ces observations,
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Figure 4.18 Montage expe´rimental utilise´ pour les tests d’imagerie in vitro.
la re´solution spatiale a e´te´ calcule´e a` la figure 4.20. Pour un nombre d’e´lectrodes donne´,
on remarque qu’une augmentation de la re´gularisation (diminution du FB) compromet la
re´solution spatiale. D’autre part, pour un facteur de bruit constant, une augmentation du
nombre d’e´lectrodes ame´liore la re´solution. On remarque aussi qu’une e´quivalence peut eˆtre
trouve´e entre les effets du FB et du nombre d’e´lectrodes sur les images. Par exemple, la
re´solution spatiale est tre`s similaire pour un syste`me a` 32 e´lectrodes avec un FB de 0,5 et un
syste`me a` 16 e´lectrodes avec un FB de 2. Pour la suite des tests, le FB a e´te´ fixe´ a` 1.
Un deuxie`me test a e´te´ re´alise´ avec la tige de cuivre place´e a` six positions radiales diffe´-
rentes espace´es de 1/6 du rayon. Un temps d’attente est requis apre`s chaque de´placement de
la tige pour que les perturbations de la surface du salin disparaissent. Les images obtenues
pour ce test sont montre´es a` la figure 4.21. Trois acquisitions ont e´te´ faites avec 8, 16 et
32 e´lectrodes. La conductivite´ est normalise´e entre -1 (le moins conducteur) et +1 (le plus
conducteur). Afin de quantifier ces observations, la re´solution spatiale a aussi e´te´ calcule´e
pour les neuf cas et les re´sultats sont pre´sente´s a` la figure 4.22. On remarque que la re´solu-
94
Figure 4.19 Images reconstruites a` partir de donne´es acquises sur un bassin pour diffe´rents
facteurs de bruit et diffe´rents nombres d’e´lectrodes.
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Figure 4.20 Variation de la re´solution spatiale en fonction du facteur de bruit.
tion spatiale diminue quand on approche la tige de cuivre du centre du bassin, sauf pour le
cas de huit e´lectrodes ou` la re´solution reste faible peu importe la position.
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Figure 4.21 Images reconstruites a` partir de donne´es acquises sur un bassin pour diffe´rentes
positions radiales d’une tige de cuivre et diffe´rents nombres d’e´lectrodes.
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Figure 4.22 Variation de la re´solution spatiale en fonction de la position de la tige de cuivre.
L’axe des x indique la position normalise´e de la tige en fonction du rayon (0 = centre, 1 =
pe´riphe´rie).
4.3.3 Expe´riences in vivo
L’autorisation du comite´ d’e´thique de l’E´cole Polytechnique de Montre´al a e´te´ obtenue
pre´alablement aux tests de´crits ci-dessous. La premie`re se´rie de tests in vivo a e´te´ re´alise´e en
disposant 8, 16 et 24 e´lectrodes sur le thorax d’un sujet, a` la hauteur du quatrie`me espace in-
tercostal. Les enregistrements ont e´te´ effectue´s assis, en obervant l’aiguille des secondes d’une
horloge pour effectuer environ 6 cycles respiratoires par minute (cpm). Les enregistrements
comprenaient 1024 trames acquises a` une cadence de 10 trames/s. Le courant applique´ avait
une amplitude de 4 mA creˆte-a`-creˆte et une fre´quence de 50 kHz. La figure 4.23 montre les
images reconstruites. Les images ont e´te´ obtenues par une me´thode appele´e imagerie fonc-
tionnelle. Cette me´thode vise a` mettre en e´vidence les re´gions ou` la conductivite´ des tissus
varie autour d’une fre´quence connue. Par exemple, pour de´terminer les re´gions du thorax qui
correspondent aux poumons, on peut enregistrer les donne´es pendant que le sujet effectue
des cycles d’inspiration/expiration aussi re´guliers que possible. Avec ces donne´es, on recons-
truit une image fonctionnelle pour la fre´quence respiratoire que le sujet a adopte´. La premie`re
image fixe la re´fe´rence et chaque voxel de l’image est ensuite e´value´ dans le temps. Une trans-
forme´e de Fourier donne le spectre des variations d’amplitude de chaque voxel. Le spectre
moyen permet alors de de´terminer la fre´quence respiratoire du sujet. Afin de visualiser les




































Figure 4.23 Images fonctionnelles de la ventilation pulmonaire reconstruites sur le meˆme sujet
















Figure 4.24 Images fonctionnelles de la ventilation pulmonaire reconstruites sur le meˆme sujet
a` deux instants diffe´rents : a) image obtenue a` partir des donne´es acquises par le MEA-SF
et b) par le MEA-LB.
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la fre´quence respiratoire. A` la figure 4.23, le coˆte´ gauche du sujet est a` la gauche de l’image
et le sternum du sujet est en haut de l’image. On peut remarquer qu’une augmentation du
nombre d’e´lectrodes est associe´e a` une ame´lioration de la re´solution spatiale dans les images.
Une deuxie`me se´rie de tests in vivo a e´te´ re´alise´e en utilisant le MEA-LB et le MEA-
SF et en disposant seize e´lectrodes sur le thorax d’un sujet, a` la hauteur du quatrie`me
espace intercostal. L’imagerie fonctionnelle de la ventilation pulmonaire a e´te´ re´alise´e avec
des donne´es acquises par le MEA-LB et le MEA-SF. Les images sont montre´es a` la figure 4.24.
Le coˆte´ gauche du sujet est a` la gauche de l’image et le sternum du sujet est en haut de l’image.
Pour les deux images, on voit bien deux re´gions d’activite´ situe´es la` ou` les poumons devraient
se trouver dans cette coupe du thorax. Une largeur de bande correspondant a` 15 % de la
fre´quence respiratoire dominante a permis d’isoler le phe´nome`ne respiratoire tout en tenant
compte des variations normales dans l’amplitude et la dure´e des cycles respiratoires. On
remarque que l’image fonctionnelle obtenue avec le MEA-LB pre´sente un meilleur contraste
entre les poumons et les autres tissus du thorax.
4.4 Discussion et conclusion
Les diffe´rents tests de´crits dans ce chapitre ont permis de confirmer expe´rimentalement
l’uniformite´ des performances du MEA-LB sur une large plage de fre´quences et de valider les
ame´liorations apporte´es durant la conception de ce module.
La caracte´risation des EA a confirme´ les points suivants :
• Les circuits de premie`re ligne du MEA-LB ont des performances uniformes sur une
large plage de fre´quences (voir tableau 4.3).
• La conception du circuit imprime´ du MEA-LB a permis d’obtenir une meilleure uni-
formite´ des caracte´ristiques entre les canaux.
Les tests de performances globales du syste`me de TIE ont valide´ les points suivants :
• Le RSB et la pre´cision des mesures ont augmente´ graˆce a` l’utilisation de circuits inte´gre´s
plus performants et a` la conception soigne´e du circuit imprime´ du MEA-LB.
• L’utilisation d’un oscillateur a` 8 MHz comme horloge des µC a augmente´ la cadence
maximale d’images pouvant eˆtre produite par le syste`me de TIE.
Finalement, les tests d’imagerie ont permis de de´montrer les points suivants :
• Le MEA-LB permet d’obtenir des images bifre´quences cohe´rentes, meˆme si les donne´es
pour les deux fre´quences sont acquises se´quentiellement a` cause des limites du MSD
actuel.
• Le nombre d’e´lectrodes peut eˆtre augmente´ jusqu’a` 32 pour obtenir une meilleure re´-
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solution ou pour re´aliser une imagerie 3D en plac¸ant les e´lectrodes sur plusieurs plans.
• La comparaison des images in vivo obtenues avec le MEA-LB et le MEA-SF montre
une ame´lioration du contraste entre les poumons et les tissus environnants.
Certains tests n’ont pu eˆtre re´alise´s faute de temps. Par exemple, les capteurs de tempe´-
rature compris dans le MEA-LB n’ont pas e´te´ teste´s. L’information fournie par ces capteurs
pourrait permettre de compenser l’effet de la de´rive thermique sur les performances des cir-
cuits de premie`re ligne. L’interfe´rence entre les EA (en anglais, crosstalk) n’a pas e´te´ e´value´e,
e´tant donne´ les proble`mes de stabilite´ rencontre´s lors des tests des circuits d’asservissement.
Ce test aurait permis de quantifier les performances des circuits d’asservissement de l’e´cran
des caˆbles d’e´lectrodes.
Finalement, au niveau des images in vivo, une piste pour expliquer la diffe´rence de
contraste observe´e dans les images obtenues avec les deux MEA est l’augmentation des im-
pe´dances Zio et la plus grande uniformite´ des caracte´ristiques du MEA-LB. Cette diffe´rence
a e´te´ mise en e´vidence a` la section 4.1.3.1. Pour approfondir l’effet des variations des im-
pe´dances de contact pour les deux MEA, il serait inte´ressant d’utiliser un fantoˆme actif. Il
s’agit d’un fantoˆme similaire au fantoˆme passif repre´sente´ a` la figure 4.10, mais incorporant
des potentiome`tres nume´riques pour simuler des variations d’impe´dances de contact. Un tel




Le pre´sent projet avait pour but de de´velopper un MEA dont les performances sont
uniformes sur une large plage de fre´quences afin d’exploiter le potentiel offert par la TIE-MF
et la TIE-BF. Les deux objectifs principaux du projet e´taient :
1. La conception et la re´alisation de circuits e´lectroniques de premie`re ligne avec des
performances uniformes sur la plage de fre´quences 1 kHz a` 1 MHz.
2. La validation du MEA par des tests de performance, des tests sur des fantoˆmes et des
tests in vivo.
Ce chapitre fait un retour sur ces objectifs pour ve´rifier dans quelle mesure ils ont e´te´
atteints. Le chapitre est divise´ en trois sections. Tout d’abord, une synthe`se des travaux re´a-
lise´s est pre´sente´e. Ensuite, les ame´liorations futures a` la conception du MEA sont discute´es.
Enfin, des perspectives d’applications futures du syste`me de TIE sont sugge´re´es.
5.1 Synthe`se des travaux
Dans un premier temps, la nouvelle architecture du MEA-LB a e´te´ de´crite. De nouvelles
topologies des circuits de premie`re ligne (source de courant, pre´amplificateur, circuit d’as-
servissement de l’e´cran du caˆble, ...) conc¸us pour obtenir des performances uniformes sur la
plage de fre´quences de´sire´e ont e´te´ pre´sente´es. Des simulations ont ensuite e´te´ re´alise´es pour
de´terminer la largeur de bande maximale lie´e a` la topologie des circuits et aux caracte´ris-
tiques des composants. Un circuit imprime´ de huit couches a ensuite e´te´ re´alise´ en tenant
compte des principales sources d’erreur identifie´es dans la revue de litte´rature. La disposition
des couches et des composants sur le PCB a e´te´ faite de fac¸on a` minimiser les capacite´s pa-
rasites. Les circuits de stimulation et de mesure ont e´te´ regroupe´s sur des couches distinctes
du PCB pour obtenir le RSB le plus e´leve´ possible. Les circuits des EA sont identiques pour
favoriser l’obtention de performances uniformes entre les EA. Des ame´liorations ont e´te´ ap-
porte´es au niveau des circuits auxiliaires et de l’interface nume´rique, permettant d’augmenter
la vitesse d’acquisition et d’ajouter de nouvelles fonctionalite´s. Deux connecteurs d’extension
ont e´te´ ajoute´s au circuit imprime´ pour interconnecter jusqu’a` quatre MEA afin d’augmenter
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le nombre d’e´lectrodes par incre´ment de 16 jusqu’a` un maximum de 64.
Dans un deuxie`me temps, diffe´rents tests ont permis d’e´valuer les performances du MEA
et de valider les nouvelles fonctionalite´s. D’abord, une caracte´risation des EA a e´te´ re´alise´e
avec un analyseur de re´seau afin de valider les simulations des circuits de premie`re ligne.
Ces re´sultats expe´rimentaux ont aussi permis d’analyser l’uniformite´ de la bande passante
et l’e´cart de performance entre les EA, qui sont deux indicateurs fiables de la pre´cision des
mesures qu’on peut acque´rir. Ensuite, une analyse des performances globales du syste`me a
e´te´ re´alise´e au moyen d’un fantoˆme re´sistif en e´valuant le RSB et la pre´cision des mesures.
Ces deux indicateurs ont e´te´ e´value´s en variant la cadence d’images et la fre´quence de la
porteuse de re´fe´rence. Une analyse de variance a aussi e´te´ effectue´e dans le but de de´tecter si
les diffe´rences de performance entre les cinq MEA-LB qui ont e´te´ assemble´s sont significatives.
Un test semblable a e´te´ fait pour de´terminer si les diffe´rences dues a` l’interconnexion de deux
MEA-LB sont significatives. Enfin, une se´rie de tests d’imagerie a e´te´ re´alise´e pour valider
les nouvelles fonctionnalite´s du MEA-LB. Un test d’imagerie bifre´quence a e´te´ re´alise´ avec
le fantoˆme re´sistif. Des tests in vitro, c’est-a`-dire sur un bassin cylindrique rempli de salin,
ont permis d’obtenir des images avec 8, 16 et 32 e´lectrodes. Des tests in vivo ont permis de
comparer les deux MEA a` 50 kHz et de confirmer le fonctionnement du MEA-LB avec 8,
16 et 24 e´lectrodes sur un patient. Suite a` ces tests, nous conside´rons que les objectifs de ce
projet de maˆıtrise ont e´te´ atteints dans une large mesure.
5.2 Ame´liorations futures
Durant ce projet de maˆıtrise, certains aspects n’ont pas e´te´ approfondis et certaines la-
cunes ont e´te´ observe´es. Nous avons retenu et discutons dans cette section de cinq ame´liora-
tions qui pourraient eˆtre apporte´es au design actuel du MEA-LB.
5.2.1 E´largissement de la bande passante utile
Lors de la de´termination des objectifs du projet, la bande passante du MEA-LB avait e´te´
tentativement fixe´e de 1 kHz a` 1 MHz. Cette bande passante est infe´rieure a` celle de certains
syste`mes de TIE-MF de´crit au chapitre 2, mais avait e´te´ juge´e ade´quate pour des applications
relie´es a` l’e´tude de la fonction pulmonaire. Cependant, un e´largissement de la bande passante
est souhaitable pour ame´liorer la discrimination de certains tissus biologiques. L’e´largissement
aux basses fre´quences peut se faire en diminuant la fre´quence de coupure des filtres passe-haut,
pre´sentement fixe´e a` 160 Hz. Ce filtre est ne´cessaire pour e´liminer la tension DC a` la sortie du
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pre´amplificateur, qui est due principalement au potentiel de polarisation de l’e´lectrode. On
pourrait cependant diminuer la fre´quence de coupure a` une dizaine de hertz, ce qui laisserait
cependant passer les interfe´rences a` 60 Hz du secteur. L’e´largissement aux hautes fre´quences
peut se faire en modifiant les filtres passe-bas a` l’entre´e des circuits de conditionnement des
porteuses REF IN et AM OUT. Pour le moment, la fre´quence de coupure est de 750 kHz. On
pourrait atteindre 1 MHz qui est la bande passante des AI des pre´amplificateurs lorsqu’on fixe
leur gain a` 10 V/V. Un test de caracte´risation serait ne´cessaire car la pre´sence de capacite´s
parasites diminuerait probablement la largeur de bande. Pre´cisons que le filtre anti-repliement
(en anglais, anti-aliasing) qui pre´ce`de le CAN dans le MSD actuel est un filtre de 8e ordre
avec une fre´quence de coupure de 150 kHz, ce qui rend un e´largissement de la bande passante
inutile pour le moment.
5.2.2 Optimisation de la source de courant et du circuit d’asservissement de
l’e´cran
L’optimisation de la source de courant et du circuit d’asservissement de l’e´cran des caˆbles
d’e´lectrodes n’a pas permis de trouver une constante RC pouvant a` la fois compenser les
capacite´s parasites du caˆble tout en e´tant assez faible pour empeˆcher les ampli ops d’osciller
aux hautes fre´quences. Cette difficulte´ est due au manque de connaissances sur l’effet de l’as-
servissement de l’e´cran sur la capacite´ parasite e´quivalente du caˆble. Lors de la conception du
circuit d’asservissement, des simulations ont e´te´ re´alise´es pour valider son fonctionnement,
mais aucun autre circuit n’a e´te´ envisage´. Pour re´soudre ce proble`me, nous recommandons
dans un premier temps de faire une revue de litte´rature des circuits de compensation visant
a` assurer la stabilite´ des suiveurs de tension activant des charges capacitives. L’annexe A
constitue un point de de´part a` cet effet. Des simulations doivent aussi eˆtre re´alise´es en tenant
compte des capacite´s parasites du circuit imprime´ dans la re´troaction. E´tant donne´ la diffi-
culte´ a` de´terminer la capacite´ effective du caˆble pour les simulations, il faudrait aussi e´valuer
les circuits expe´rimentalement. A` la limite, on devra conside´rer d’utiliser des caˆbles triaxiaux
au lieu de coaxiaux.
5.2.3 Augmentation du nombre d’e´lectrodes
Deux MEA ont e´te´ interconnecte´s afin d’obtenir des images diffe´rentielles avec 32 e´lec-
trodes. Pour le moment, aucun test n’a e´te´ tente´ avec davantage d’e´lectrodes a` cause du
nombre limite´ de MEA assemble´s. La conversion de la configuration maˆıtre a` esclave ne´ces-
site de dessouder certains composants, ce qui rend en pratique cette modification permanente.
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Ne´anmoins, un nombre maximal de quatre MEA peuvent eˆtre interconnecte´s. Cette limita-
tion provient du courant d’alimentation maximal qu’on peut transmettre du MSD au MEA
maˆıtre, puis de celui-ci aux MEA esclaves. Les connecteurs d’extension peuvent supporter
jusqu’a` 2 A pour le groupe de broches de´die´ a` chaque alimentation (+12 V, -12 V, +5 V),
tandis que les connecteurs DB-9, par lesquels le MSD est relie´ au MEA maˆıtre, peuvent
supporter jusqu’a` environ 1 A par broche. Les connecteurs DB-9 du MEA et du MSD de-
vraient eˆtre remplace´s, ce qui signifie que le circuit imprime´ du MSD devrait eˆtre refait. Afin
de pre´server la compatibilite´ avec les anciens MEA, un adapteur ou un nouveau connecteur
pourrait eˆtre conside´re´. Cette modification permettrait d’augmenter le nombre maximal de
MEA pouvant eˆtre interconnecte´s a` huit.
5.2.4 Ame´lioration de l’uniformite´ des EA
La caracte´risation expe´rimentale des EA a de´montre´ que le filtre passe-haut est respon-
sable de l’e´cart observe´ dans la re´ponse en fre´quence des diffe´rentes EA, surtout aux basses
fre´quences. La figure 5.1 montre une simulation du TRMC en fonction de la fre´quence pour
six de´balancements diffe´rents entre les condensateurs de deux EA allant de 0 % a` 20 %. Pour
les basses fre´quences, le filtre passe-haut constitue le maillon faible pour la pre´cision a` cause
de l’incertitude de 10 % sur la pre´cision du condensateur. Pour le cas extreˆme d’une diffe´rence
de 20 % entre deux condensateurs de la chaˆıne d’acquisition, le TRMC est similaire au cas
ide´al (0 %) seulement pour des fre´quences de 100 kHz et plus. En basse fre´quence, le TRMC
passe de 120 dB a` 55 dB pour un de´balancement de seulement 0,1 % entre les condensateurs
de deux EA. En ge´ne´ral, une diffe´rence d’un facteur 10 sur la tole´rance des condensateurs
produit une diffe´rence de 20 dB sur le TRMC.
Des condensateurs plus pre´cis permettraient d’uniformiser le TRMC de la chaˆıne de me-
sure. Pour le moment, des condensateurs dont la tole´rance est infe´rieure a` 10 % ne sont pas
disponibles en format 0402. Dans une re´vision e´ventuelle du circuit imprime´ du MEA-LB,
l’empreinte des condensateurs pourrait eˆtre augmente´e au format 0805 ou 1206 afin d’utiliser
des condensateurs dont la tole´rance est plus faible. En effet, il est beaucoup plus facile de
trouver des condensateurs plus pre´cis dans ces formats plus gros.
5.2.5 Mesure de la tempe´rature des EA
Seize capteurs de tempe´rature ont e´te´ inclus lors de la conception du MEA-LB pour
mesurer la tempe´rature en seize points du circuit imprime´ et quantifier l’influence de la tem-
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Figure 5.1 Re´sultats d’une analyse montrant l’effet de la pre´cision des condensateurs du filtre
passe-haut sur le TRMC des pre´amplificateurs.
pe´rature sur les performances des circuits. Le but de cette caracte´risation serait de compenser
la de´rive thermique dans l’algorithme de reconstruction d’images. La mesure de la tempe´-
rature des EA n’a pas encore e´te´ valide´e. Le protocole de communication entre le µC et le
capteur a e´te´ programme´, mais n’a pas e´te´ teste´. Il reste aussi a` modifier l’interface usager du
syste`me de TIE pour qu’on puisse commander aux µC d’exe´cuter la mesure et de transmettre
les tempe´ratures au PC, pour pouvoir les afficher a` l’e´cran.
5.3 Perspectives
Ce me´moire a e´te´ principalement axe´ sur l’e´valuation des performances du MEA et des
images in vivo ont seulement e´te´ obtenues en mode diffe´rentiel. Les images bifre´quences ont
e´te´ obtenues en utilisant des donne´es acquises a` deux instants diffe´rents. Ces images peuvent
eˆtre obtenues sur des fantoˆmes dont les caracte´ristiques sont constantes en fonction du temps,
mais cette technique ne peut pas eˆtre applique´e in vivo. Le MSD actuel ne supportant pas
l’application de deux porteuses simultane´ment, la prochaine ge´ne´ration de MSD est essentielle
pour approfondir cette avenue. En attendant, l’extension du nombre d’e´lectrodes permet
d’explorer une nouvelle application, soit la TIE 3D.
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5.3.1 Imagerie bifre´quence
L’application de l’imagerie bifre´quence au monitorage de la ventilation pulmonaire peut
eˆtre tre`s avantageuse pour atte´nuer les proble`mes de mouvements du patient lors d’acqui-
sitions de longue dure´e. D’autres applications me´ritent aussi d’eˆtre approfondies, comme
l’e´tude du de´veloppement des poumons chez les nouveaux-ne´s et la de´tection d’eau dans les
poumons (œde`me pulmonaire). Cependant, plusieurs points restent a` e´lucider lorsque le sys-
te`me de TIE permettra d’effectuer l’imagerie bifre´quence in vivo. En particulier, le choix des
deux fre´quences a` utiliser pour obtenir le meilleur contraste possible dans chaque contexte
clinique me´rite une e´tude approfondie.
5.3.2 Imagerie 3D
En TIE 2D, on suppose que les courants sont confine´s au plan d’e´lectrodes ou` ils sont
applique´s. En pratique, le courant se re´pand dans toutes les dimensions suivant le chemin de
moindre re´sistance. Le MEA-LB pourrait permettre d’effectuer la TIE 3D en utilisant deux,
trois ou quatre plans d’e´lectrodes sur le thorax. Il reste cependant a` imple´menter l’algorithme
de reconstruction 3D. La TIE 3D permettrait d’obtenir une meilleure re´solution spatiale et
l’utilisation de plusieurs plans apporterait plus d’information quantitative sur la ventilation.
L’utilisation de l’imagerie 3D et bifre´quence simultane´ment pourrait permettre une nou-
velle application clinique pour notre syste`me : la de´tection du cancer du sein. Une e´tude
re´cente a e´te´ re´alise´e sur 166 femmes a` l’aide de quatre me´thodes : la TIE bifre´quence 3D, les
ultrasons, la radiographie et la biopsie (Trokhanova et al., 2008). Le syste`me de TIE utilisait
64 e´lectrodes et effectuait des mesures a` 10 kHz et 50 kHz. Les re´sultats de´montrent que
la TIE est capable de fournir un diagnostic objectif de mastopathie ou autres maladies non
cance´reuses associe´es a` la glande mammaire. L’utilisation du bifre´quence permet en plus de
de´tecter des mastopathies qui ne sont pas sous forme de kyste, ce qui correspond a` un risque
de cancer plus e´leve´. Avec un algorithme de reconstruction ade´quat, notre syste`me posse`de
les spe´cifications requises pour cette application.
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Circuits de compensation d’un suiveur de tension
Cette annexe traite du proble`me de la stabilite´ d’un suiveur de tension dont la sortie est
relie´e a` une charge capacitive. L’annexe pre´sente d’abord les suiveurs qui ont un potentiel
d’instabilite´ dans les circuits des EA. Un rappel sur l’analyse de stabilite´ d’un ampli op est
ensuite pre´sente´. Enfin, divers circuits de compensation sont pre´sente´s.
A.1 Stabilite´ des suiveurs de tension pre´sents dans une EA
Dans chaque EA du MEA-LB, on retrouve des suiveurs susceptibles d’osciller a` trois
endroits du circuit. Le premier suiveur se trouve dans le circuit d’asservissement de l’e´cran
du caˆble d’e´lectrode. En se reportant a` la figure A.1, ce circuit comprend l’ampli op A3, les
re´sistances R4, R5 et le condensateur C2. La charge capacitive est la capacite´ parasite du
caˆble d’e´lectrodes. Pour le caˆble coaxial de 30 cm utilise´ dans ce projet, cette capacite´ est
d’environ 200 pF.
Le second suiveur se trouve dans la partie du circuit de source de courant ou` la tension a` la
charge est copie´e a` l’entre´e de re´fe´rence de l’amplificateur d’instrumentation. A` la figure A.1,
il s’agit des composants A2, R3 et C1. La charge pre´sente´e a` l’ampli op A2 est domine´e
ici par l’impe´dance d’entre´e de l’amplificateur d’instrumentation (AI) A1. Cette impe´dance
est essentiellement re´sistive, mais il y a quand meˆme une partie re´active due aux capacite´s
parasites des traces du circuit, des entre´es REF de A1 et non inverseuse de A3. On estime
que la somme de ces capacite´s est bien infe´rieure a` 100 pF.
Le troisie`me suiveur se trouve dans le circuit forme´ de A5 et R8 (figure A.1) qui suit le
filtre passe-haut passif (C3 et R7) dans le pre´amplificateur. La charge a` la sortie de l’ampli op
A5 est variable, car elle de´pend de l’e´tat des portes analogiques P5 a` P8. La charge capacitive
minimale survient lorsque les portes analogiques isolent la sortie de A5 des bus A+ et A-.
Les portes P5, P6, P8 sont alors ouvertes et P7 est ferme´e. La charge a` la sortie de A5 est
alors approximativement e´gale a` la capacite´ Coff d’une porte logique, qui est ge´ne´ralement
tre`s faible (tableau 2.1). La charge capacitive maximale pour l’ampli op A5 se produit lorsque
les portes P5 a` P8 relient la sortie de l’ampli op au bus A+ ou au bus A-, c’est-a`-dire que le
pre´amplificateur est en mode suiveur ou inverseur respectivement. Or, la re´sistance Ron de la
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Figure A.1 Sche´ma e´lectronique d’une EA large bande.
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porte analogique isole la charge capacitive de la sortie de l’ampli op. Il s’agit d’une technique
simple de compensation qui sera discute´e a` la section suivante. Par conse´quent, l’ampli op A5
est peu susceptible d’osciller a` cause de la charge capacitive. La stabilite´ de A5 peut devenir
critique seulement si la re´sistance R8 est trop e´leve´e.
Pour re´sumer ce qui pre´ce`de, chaque EA du MEA-LB comporte trois suiveurs de tension
pour lesquels la charge pre´sente a` la sortie est soit le´ge`rement ou fortement capacitive. Selon
les conditions d’ope´ration et le choix des composants (surtout des ampli ops), ces suiveurs
sont susceptibles d’osciller a` haute fre´quence (typiquement entre 3 et 5 MHz). Une fois les
oscillations enclenche´es dans un des suiveurs, le couplage parasite entre les traces du circuit
imprime´ de meˆme que le couplage par les alimentations DC font qu’on retrouve ces oscillations
pratiquement partout sur la carte. L’acquisition de donne´es de TIE fiables devient alors
impossible. Dans les cas moins se´ve`res ou` les oscillations sont de faible amplitude, l’acquisition
est possible mais le RSB est fortement de´grade´.
A.2 Analyse de stabilite´
Le circuit de base pour l’asservissement de l’e´cran des caˆbles d’e´lectrodes est fait sim-
plement avec un suiveur de tension connecte´ a` l’e´cran du caˆble d’e´lectrode. Ce circuit est
e´quivalent a` un syste`me en boucle ferme´e avec un gain en boucle ouverte de A et un facteur








Pour de´terminer la stabilite´ d’un tel syste`me, nous devons analyser son e´quation caracte´-
ristique, qui correspond au de´nominateur de la fonction de transfert e´gale a` 0 :
1 + A(s)β(s) = 0. (A.2)
Les racines de cette e´quation, aussi appele´es poˆles, de´terminent la caracte´ristique de la
re´ponse temporelle. Une analyse de la stabilite´ peut eˆtre faite a` l’aide du diagramme de Bode
et de la marge de phase. On trace d’abord le gain et la phase de A(s)β(s) en fonction de
la fre´quence. La marge de phase est alors de´finie comme le de´phasage du gain en boucle
ouverte ne´cessaire pour que le syste`me reste stable lorsque le gain total est unitaire. Le point
(0 dB, -180◦) du diagramme de Bode correspond au point critique de stabilite´. Lorsque la
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Figure A.2 Sche´ma bloc ide´al d’un syste`me en boucle ferme´e avec re´troaction ne´gative.


















Figure A.3 Effet de la marge de phase sur le de´passement de la re´ponse a` l’e´chelon d’un
suiveur.
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(a) Sans charge capacitive
































(b) Avec charge capacitive
Figure A.4 Effet de la charge capacitive sur la re´ponse en fre´quence d’un suiveur de tension.
Les fle`ches verticales indiquent la phase correspondant au gain unitaire (0 dB).
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marge de phase approche 0◦, le de´phasage de A(s)β(s) se rapproche de -180◦ et le circuit
devient instable, car la re´troaction devient alors positive. En pratique, des valeurs de marge
de phase infe´rieures a` 90◦ peuvent engendrer des de´passements dans la re´ponse temporelle
du circuit ou des pics dans sa re´ponse fre´quentielle. La figure A.3 trace le de´passement de la
re´ponse a` l’e´chelon en fonction de la marge de phase d’un syste`me en boucle ferme´.
La figure A.4 montre le diagramme de Bode obtenu par simulation d’un suiveur de tension
soumis a` des charges capacitives de 0 et de 100 pF. Pour cette simulation, le gain DC en
boucle ouverte avait e´te´ fixe´ a` 1000 V/V et la fre´quence de coupure fc a` 100 Hz. Avec une
charge nulle, la marge de phase est de 90◦ et le circuit est stable. Lorsqu’on introduit une
charge capacitive a` la sortie, un poˆle supple´mentaire est forme´ avec la re´sistance de sortie de
l’ampli op. Pour une re´sistance de sortie de 100 Ω, le poˆle se situe a` 1,59 MHz et la marge
de phase diminue a` environ 75◦. Plus la charge capacitive est grande, plus le poˆle se de´place
vers les basses fre´quences, ce qui diminue davantage la marge de phase. Pour cette raison,
l’ampli op doit eˆtre choisi en fonction de la charge capacitive pre´sente a` sa sortie. Sinon, il
faut appliquer une technique de compensation approprie´e.
A.3 Circuits de compensation
Pour maintenir la stabilite´, les circuits de compensation corrigent le de´phasage a` l’aide
de circuits RC soit par un retard ou par une avance de phase. Un circuit de compensation
par avance de phase ajoute un poˆle et un ze´ro a` la fonction de transfert avec le ze´ro plus
pre`s de l’origine, ce qui augmente la largeur de bande et le gain a` haute fre´quence. Il est tre`s
utile pour obtenir une re´ponse temporelle tre`s rapide. Des exemples de ce type de circuit sont
montre´s a` la figure A.5. Dans ces circuits, la capacite´ dans la charge repre´sente la capacite´
effective de l’e´cran du caˆble d’e´lectrodes.
Le circuit de la figure A.5(a) compense le poˆle supple´mentaire de la charge en ajoutant
une re´sistance entre le suiveur et l’e´cran du caˆble. Il s’agit d’une compensation hors de la
boucle de re´troaction. La re´sistance se´rie ajoute un ze´ro qui vient annuler le poˆle de la charge
capacitive. Cette me´thode de compensation est tre`s utilise´e lorsque qu’on connaˆıt la partie
re´sistive de la charge. Par exemple, pour activer des lignes de transmission, la re´sistance se´rie
et la charge sont choisies de fac¸on a` e´galer l’impe´dance caracte´ristique de la ligne.
Le circuit de la figure A.5(b) permet de diminuer les effets des capacite´s parasites a` la
fois de l’e´cran du caˆble et du PCB par une compensation dans la boucle et hors de la boucle





Figure A.5 Trois circuits de compensation d’un suiveur par avance de phase.
119
Figure A.6 Circuit de compensation d’un suiveur par retard de phase.
boucle Aβ, ce qui introduit un de´phasage positif et augmente la stabilite´.
Le troisie`me circuit de compensation, repre´sente´ a` la figure A.5(c), connecte plutoˆt le
condensateur de compensation apre`s la re´sistance se´rie, ce qui inclut cette dernie`re dans la
boucle. Le condensateur Cp introduit un ze´ro qui compense le poˆle duˆ a` la capacite´ du caˆble.
La capacite´ du caˆble doit eˆtre connue et constante pour que cette technique soit applicable.
Un exemple de circuit de compensation par retard de phase est repre´sente´ a` la figure A.6.
Ce type de circuit ajoute un poˆle et un ze´ro a` la fonction de transfert avec le poˆle plus pre`s
de l’origine, ce qui diminue la largeur de bande du syste`me. Il y a donc une re´duction des
interfe´rences a` haute fre´quence, mais la re´ponse temporelle est plus amortie.
A.4 Discussion
Lorsque le suiveur est relie´ a` un caˆble coaxial comme celui que nous avons utilise´ pour
la connexion aux e´lectrodes, il peut eˆtre utile de de´terminer un mode`le complet du caˆble.
Par exemple, le caˆble peut eˆtre mode´lise´ par un circuit RLC (Spinelli et Reverter, 2010). On
obtient alors la condition de stabilite´ simplifie´e suivante :
RS > ωL (A.3)
ou` ω est la largeur de bande de l’ampli op, Rs la re´sistance de charge relie´e au caˆble et L
l’inductance du caˆble. Par conse´quent, la stabilite´ du syste`me est de´pendante de la re´sistance
de charge repre´sente´e par l’e´lectrode. Plus la re´sistance est faible, plus le circuit tend a` eˆtre
instable. Il faut alors soit diminuer la largeur de bande ou la longueur des caˆbles, c’est-a`-dire
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R, L et C qui caracte´risent le caˆble. Dans les applications cliniques de la TIE, cette deuxie`me




Cet annexe de´crit un fantoˆme actif conc¸u pour e´tudier comment les arte´facts de mouve-
ments affectent les images de TIE. Le fantoˆme actif comprend un fantoˆme passif, comme celui
repre´sente´ a` la figure 4.10, des potentiome`tres nume´riques et un circuit de controˆle pilote´ par
un microcontroˆleur. Le fantoˆme actif a e´te´ conc¸u et fabrique´ tel que montre´ a` la figure B.1. Les
potentiome`tres nume´riques active´s par le microcontroˆleur simulent les variations d’impe´dance
de contact qui se produisent au niveau des e´lectrodes lorsque le patient bouge. Ce fantoˆme
permet de reproduire plus facilement et de fac¸on automatique des conditions expe´rimentales
de de´balancement entre les canaux d’acquisition.
B.1 De´veloppement du fantoˆme
B.1.1 Mode´lisation des impe´dances de contact
L’interface entre les e´lectrodes et la peau a fait l’objet d’une analyse pour obtenir un
mode`le e´lectrique e´quivalent (Gagnon et al., 2010). Un mode`le mathe´matique de cette in-
terface a e´te´ de´veloppe´ et des e´lectrodes Ag/AgCl ont e´te´ caracte´rise´es dans une solution
saline pour obtenir un mode`le expe´rimental. Le comportement en fre´quence du mode`le peut
eˆtre approxime´ par un circuit comportant deux re´sistances et un condensateur (figure B.2).
L’impe´dance e´quivalente est donne´e par l’e´quation suivante :




ou` Rd repre´sente la re´sistance de la double couche, Rs, la re´sistance de la solution e´lec-
trolytique et C, la capacite´ de la double couche. Afin d’introduire une impe´dance de contact
variable, la re´sistance Rs a e´te´ remplace´e par un potentiome`tre nume´rique (AD5290 d’Analog
Devices). Dix-sept circuits identiques a` celui de la figure B.2(b) ont e´te´ ajoute´s au fantoˆme
passif aux noeuds repre´sentant les e´lectrodes. Les potentiome`tres permettent de simuler les
impe´dances de contact des e´lectrodes en faisant varier leur impe´dance entre 200 Ω et 10 kΩ.
Un 18e potentiome`tre a aussi e´te´ ajoute´. Il peut eˆtre connecte´ entre n’importe quelle paire
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Figure B.1 Photographie du fantoˆme actif.
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(a) (b)
Figure B.2 a) Mode`le e´quivalent d’une e´lectrode. b) Modification du mode`le pour faire varier
l’impe´dance de contact au moyen d’un potentiome`tre nume´rique.
de nœuds du maillage pour produire une perturbation locale de conductivite´.
B.1.2 Controˆle des impe´dances de contact
Le sche´ma bloc du circuit de controˆle des potentiome`tres nume´riques est repre´sente´ a` la
figure B.3. Afin de permettre une modification des conditions expe´rimentales automatique
et rapide, le controˆle des potentiome`tres est effectue´ par un microcontroˆleur (Propeller de
Parallax ). Les potentiome`tres sont interconnecte´s en guirlande (en anglais, daisy chain) et
interface´s au microcontroˆleur par trois signaux : un signal pour les donne´es, un signal d’hor-
loge et un signal de fin de transmission des donne´es. L’ajout des potentiome`tres autour du
maillage du fantoˆme passif a ne´cessite´ des traces pour les signaux de controˆle a` proximite´
des connecteurs d’e´lectrodes. Ces signaux nume´riques et les alimentations ± 15 V des poten-
tiome`tres sont des sources de bruit qui peuvent interfe´rer avec les signaux analogiques. Afin
de minimiser leur effet sur les mesures de TIE, une barrie`re d’isolation se´pare les circuits de
controˆle des potentiome`tres nume´riques et du fantoˆme passif.
L’interface usager comprend un clavier matriciel de vingt touches et un e´cran alphanu-
me´rique (VFD de Noritake). Le programme du microcontroˆleur permet de faire varier de
diffe´rentes fac¸ons les re´sistances pre´sente´es par les potentiome`tres. Un ge´ne´rateur de fonction
re´alise´ par logiciel est associe´ a` chaque potentiome`tre. Ces ge´ne´rateurs peuvent faire varier,
de fac¸on inde´pendante, la re´sistance des potentiome`tres selon les formes d’ondes suivantes :
constante, rampe, sinuso¨ıde, triangulaire, carre´e et ale´atoire. Pour chaque ge´ne´rateur, l’usager
peut changer les parame`tres des ondes, comme la fre´quence, le de´calage, les phases relatives
et les amplitudes. Le programme du microcontroˆleur comprend aussi six protocoles pre´pro-
gramme´s qui simulent notamment la de´rive des e´lectrodes dans le temps ou la modification
des impe´dances lors de la respiration d’un patient. Ces protocoles permettent de reproduire
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Figure B.3 Sche´ma bloc du syste`me de controˆle des potentiome`tres nume´riques.
des conditions expe´rimentales re´alistes.
B.2 Nouveaux tests de performances globales
Les protocoles de mesures permettent d’effectuer des tests d’imagerie fonctionnelle afin
de ve´rifier qualitativement l’effet des variations d’impe´dances de contact dans les images
diffe´rentielles. Ce fantoˆme actif peut aussi servir a` re´aliser certains tests comple´mentaires pour
e´valuer les performances globales du MEA-LB. Nous proposons ici deux tests supple´mentaires
de caracte´risation qui ont e´te´ faits sur le MEA-LB, mais qui n’ont pas e´te´ pre´sente´s dans
ce me´moire. Pre´cisons que pour ces tests, la re´sistance Rd de la figure B.2(b) e´tait de 0 Ω,
court-circuitant ainsi la capacite´ C.
Tout d’abord, le fantoˆme permet de caracte´riser l’effet du de´balancement d’impe´dance lors
de la stimulation et de la mesure. Cette caracte´risation permet de ve´rifier si une variation
d’impe´dance de contact est plus critique pour la paire d’e´lectrodes qui applique le courant ou
pour la paire d’e´lectrodes qui mesure la diffe´rence de potentiel. Pour ce faire, il faut placer
le syste`me dans une configuration de mesure donne´e. La re´sistance d’un des potentiome`tres
nume´riques est ensuite varie´e de fac¸on line´aire pour provoquer un de´balancement progres-
sif. Ce test peut servir a` comparer la sensibilite´ de deux circuits diffe´rents a` une variation
d’impe´dance de contact. Les circuits du MEA-LB et du MEA-SF ont e´te´ compare´s a` 50 kHz
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avec ce test pour ve´rifier que le MEA-LB est moins sensible aux variations d’impe´dance de
contact. Cette caracte´risation peut aussi se faire pour toutes les mesures en calculant l’erreur
de re´ciprocite´ des mesures (Riu et Anton, 2010). Dans ce test, chaque mesure est compare´e
a` sa mesure re´ciproque et l’erreur relative est ensuite calcule´e pour l’ensemble des mesures
et pour diffe´rentes impe´dances de contact. Il s’agit d’une autre fac¸on d’e´valuer la sensibilite´
du syste`me aux impe´dances de contact.
Le fantoˆme actif peut aussi eˆtre utilise´ pour estimer l’impe´dance Zio de chaque EA. Il a
e´te´ de´montre´ au chapitre 2 que plus l’impe´dance Zio est e´leve´e, moins l’impe´dance de contact
influence la mesure. En se basant sur cette caracte´ristique du syste`me, une technique a e´te´
imagine´e afin de mesurer, pour la fre´quence d’acquisition du syste`me, l’impe´dance Zio de
toutes les EA simultane´ment en faisant une acquisition directement sur le fantoˆme actif.
L’estimation de l’impe´dance Zio se fait en deux e´tapes : le proble`me direct et le proble`me in-
verse. Le proble`me direct consiste a` calculer les 208 signaux d’une trame a` partir de l’intensite´
des courants applique´s (I ), des impe´dances de contact des e´lectrodes (ZC) et des impe´dances
Zio des EA. Le proble`me direct se re´sume donc a` la relation suivante :
V = f(ZC, Zio, I) (B.2)
Le proble`me inverse consiste a` calculer les impe´dances Zio, en connaissant l’intensite´ des
courants applique´s (I ), les trames de tensions mesure´es (V ) et les impe´dances de contact (ZC).
Ces parame`tres sont connus pour un syste`me de TIE donne´, excepte´ pour les impe´dances de
contact qui sont ajuste´es par l’usager avec le fantoˆme actif. Le proble`me inverse peut alors
eˆtre re´sume´ par la relation suivante :
Zio = f(ZC, V, I) (B.3)
Pour re´soudre le proble`me inverse, il faut minimiser l’erreur quadratique entre les mesures
expe´rimentales de V obtenues avec des Zio inconnues et les valeurs de V the´oriques calcule´es
pour des Zio connues. Pour le moment, le proble`me direct ne reproduit pas de fac¸on suffisa-
ment re´aliste le comportement du fantoˆme actif pour estimer de fac¸on pre´cise les impe´dances
Zio, car chaque potentiome`tre a une incertitude de l’ordre de 20 %. Ce type de test devra




Tableau B.1 Comparaison du RSB et de la pre´cision pour le MEA-LB mesure´s sur le fantoˆme
passif et le fantoˆme actif.









Les principales limites du fantoˆme actif actuel proviennent du fait qu’on ne peut pas
l’utiliser pour e´valuer le RSB et la pre´cision du syste`me. Malgre´ les pre´cautions prises lors
de la conception du circuit imprime´, l’ajout des potentiome`tres nume´riques introduit des
interfe´rences dans les mesures de TIE. Le tableau B.1 compare le RSB et la pre´cision pour
1000 trames du MEA-LB mesure´es avec le fantoˆme actif et le fantoˆme passif. On remarque
que le RSB moyen diminue de plus de 4 dB et que la pre´cision moyenne diminue de 0,33 %.
Il est donc pre´fe´rable pour le moment d’utiliser le fantoˆme passif pour e´valuer le RSB et la
pre´cision.
